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Introduction générale et problématique 

1 

Introduction générale et problématique 

Les examens de biologie médicale sont un élément essentiel du parcours de soin. En effet, ils 

participent  à la prévention, au dépistage, au diagnostic et à l’évaluation du risque de survenue 

d’un grand nombre de pathologies. La qualité des examens est donc un impératif  de santé 

publique et un critère majeur témoignant de l'efficience d’un système de santé(1). 

Afin de garantir l’aptitude des laboratoires de biologie médicale (LBM) à exercer leurs 

fonctions, et de ce fait assurer la qualité des examens qu’ils réalisent, plusieurs pays 

notamment de l’Union Européenne ont fait de l’accréditation des LBM (initialement fondée 

sur une démarche volontaire) une obligation légale. En effet, l’accréditation assure un haut 

niveau de fiabilité et d’impartialité des organismes accrédités grâce à des évaluations et 

observations régulières(2,3). 

Les évaluations des candidats à l'accréditation sont menées sur la base de normes 

internationales reconnues. La norme ISO 15189 est la norme spécifique des laboratoires de 

biologie médicale, elle décrit les exigences particulières relatives à la qualité et la compétence 

et couvre la totalité des activités de ces laboratoires. Elle fournit un guide pour la gestion de la 

qualité au laboratoire et les processus techniques nécessaires pour assurer la qualité des 

analyses effectuées(4). 

C’est dans une optique d’amélioration continue ; activité fondée sur l’accroissement de la 

capacité à satisfaire aux exigences ; que nous proposons ce travail  organisé en deux parties.  

La première, théorique subdivisée en quatre chapitres : 

- Chapitre I : Certification et accréditation 

- Chapitre II : Validation des procédures analytiques 

- Chapitre III : Contrôle qualité et gestion documentaire 

- Chapitre IV : Bilan biologique 

La seconde  partie  est consacrée à l’expérimentation. Nous présenterons en premier lieu le 

matériel et les méthodes utilisés, suivra l’exposition des résultats ainsi que leur discussion. 
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Objectifs 

Ce travail a pour ambition de servir de point de départ à la mise en place d’actions correctives 

permettant au laboratoire central du CHU NEDIR Mohammed, unité BELLOUA de Tizi-

Ouzou, de se conformer aux exigences de la norme ISO 15189 concernant le processus 

préanalytique et analytique.  

Les objectifs principaux de ce mémoire de fin d’études sont donc les suivants : 

 Rédaction des procédures opératoires standardisées (POS) du dosage de la : Glycémie, 

Urémie, Créatininémie, Natrémie, Kaliémie. 

 Vérification des processus de dosage des paramètres biochimiques suivants : 

Glycémie, Urémie, Créatininémie, Natrémie, Kaliémie. 

 Conception de cartes de contrôles et leur interprétation. 

Les objectifs secondaires sont les suivants : 

 Rédaction des protocoles opératoire relatifs à la calibration et au contrôle interne de 

qualité ; 

 Proposition d’une grille d’auto-évaluation des phases préanalytique et analytique et  

suggestion d’actions correctives afin de se conformer aux exigences de la norme ISO 

15189. 



 

 

REVUE DE LA 

LITTÉRATURE 



 

 

CHAPITRE I : 

CERTIFICATION ET 

ACCRÉDITATION 
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1 Certification 

1.1 Définition de la certification 

Assurance écrite (sous la forme d'un certificat) donnée par une tierce partie qu'un produit, 

service ou système est conforme à des exigences spécifiques (5). 

1.2 Organismes de certification  

Un organisme certificateur OC est un organisme indépendant qui peut délivrer des certificats. 

Ces derniers s'appuient sur un référentiel, recueil d’exigences, critères Qualité, label Qualité. 

Avant de faire appel à un OC, la structure désirant une certification doit au préalable mettre en 

œuvre  un processus de certification (création d’un Système de Management Qualité, Sécurité 

et/ou Environnement), étape qui se met en place sous 10 à 12 mois minimum.  

Les plus connus des organismes certificateurs sont : la société générale de surveillance SGS, 

Bureau Veritas Certification, Afnor Certification…(6,7). 

2 Accréditation 

2.1  Définition de l’accréditation  

L’accréditation est une attestation émise par une tierce partie au profit d’un organisme 

d’évaluation de la conformité. Cette attestation apporte la preuve formelle que l’organisme 

dispose des compétences techniques et organisationnelles à réaliser des essais, des analyses, 

des activités d’inspection et de certification. L'organisme de certification dit «accrédité» a fait 

l'objet d'une vérification pour garantir sa conformité à des normes internationales (5,8,9). 

2.2 Organismes d’accréditation 

 Les organisations mondiales qui sont au nombre de deux : 

ILAC (International Laboratory Accreditation Cooperation) pour l’accréditation des 

laboratoires. 

IAF (International Accreditation Forum) pour l’accréditation des organismes certificateurs 

(10).   

 Les organisations régionales et nationales : 

EA : European cooperation for Accreditation (Europe). 

APLAC : Asia Pacific Laboratory Accreditation Cooperation (Asie-Pacifique). 

IAAC : Inter American Accreditation Cooperation (Amériques). 

COFRAC: Comité Français d’Accréditation (France). 

ALGERAC : Organisme Algérien d’Accréditation (10).  
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La Figure 1 illustre les différents organismes d’accréditation existants. 

 

Figure 1: Organismes d'accréditation (10). 

2.3 L'accréditation en Algérie 

Créé par le Décret exécutif n°05-466 du 6 décembre 2005, l’organisme Algérien 

d’Accréditation (ALGERAC) est l’établissement national chargé de l'accréditation de tout 

organisme d’évaluation de la conformité (OEC). Il est placé sous la tutelle du Ministère de 

l’industrie.  

L’impartialité, l’objectivité et l’indépendance sont les critères de base auxquels doit se 

soumettre l'ALGERAC dans l’exercice de ses fonctions afin d’assurer sa fiabilité à l'échelle 

internationale, il est d’ailleurs soumis à des évaluations périodiques par ses pairs (11). 

2.4  Objectifs de l'accréditation 

L’objectif premier de l’accréditation est d’attester de manière formelle de la compétence des 

OEC (laboratoires, services d’inspection, organismes de certification) à exécuter des tâches 

spécifiques à leur domaine.  

Cet objectif implique qu’ils soient eux-mêmes : techniquement compétents, impartiaux, 

transparents, indépendants. 

En d’autre terme, un OEC accrédité démontre en plus de créer un climat de confiance avec ses 

clients, qu’il : 

- Dispose de la qualification et de la compétence technique nécessaire ; 

- Maîtrise parfaitement les processus et systèmes ; 

- Produit des résultats fiables et valides ; 

- Respecte les exigences spécifiées à l’international (9,10). 

Organismes 
d'accréditation 

Organisations 
mondiales 

ILAC IAF 

Organisations 
régionales et 
nationales 

EA APLAC IAAC COFRAC ALGERAC 
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3 La Certification dans un projet d’accréditation 

L'accréditation et la certification sont deux procédures de vérification considérées comme 

étant complémentaires, elles restent cependant différentes  dans leurs objectifs et finalités.  

En effet, l’accréditation concerne uniquement les entreprises qui réalisent des prestations de 

contrôle, à savoir : laboratoires d’essais et d’étalonnages, organismes de 

vérification,  organisateurs de comparaisons interlaboratoires, producteurs de matériaux de 

référence, laboratoires de biologie médicale et organismes d’inspection, de certification ou de 

qualification.  

La certification quant à elle s’applique aux produits, personnes, ou installations, toutes les 

entreprises sont donc susceptibles de faire appel à une certification.  

L’accréditation ne consiste pas simplement à déclarer que les organismes d’évaluation de la 

conformité sont convenablement organisés pour remplir leurs tâches, mais atteste de leur 

compétence technique dans le domaine considéré et, pour ce qui concerne les laboratoires, du 

raccordement des mesures au système international d’unités. 

Il ne faut donc pas voir la certification du système qualité d’un laboratoire ou d’un organisme 

d’inspection comme une solution de remplacement à son accréditation, laquelle d’ailleurs, 

bien souvent, ne couvre qu’une partie des activités d’essais, d’étalonnages ou d’inspections 

(8–10).  

4 Référentiels et normes de certification et d’accréditation 

4.1 Organisation internationale de normalisation OIN : ISO  

L'acronyme ISO (International Organization for Standardization) dérivant du grec isos, 

signifiant “égal” a été adopté par consensus des membres fondateurs, afin d’éviter toute 

différence liée à la langue. L’ISO est donc une organisation internationale non 

gouvernementale, indépendante, regroupant des représentants d’organismes nationaux de 

normalisation de 165 pays. 

Son rôle consiste en l'élaboration de normes internationales d’application volontaire. 

Ces normes englobent quasiment tous les aspects de la technologie et de la production(12). 

4.2 Commission électrotechnique internationale CEI 

La Commission Electrotechnique Internationale est une organisation mondiale non 

gouvernementale qui élabore des normes. 

Fondée en 1906, la CEI est la principale organisation mondiale qui élabore et publie des 

normes internationales pour tout ce qui a trait à l'électricité, l'électronique et les technologies 

apparentées. Ces domaines sont regroupés sous le vocable "électrotechnologie''. La CEI 



PARTIE THÉORIQUE    CHAPITRE I 

8 

administre également trois systèmes mondiaux d’évaluation de la conformité, l’IECEE, 

l’IECEx et l’IECQ, pour les essais, la certification et l’homologation d’équipements, de 

systèmes et de composants aux normes internationales CEI (13). 

4.3 Différentes normes ISO et/ ou CEI  

4.3.1 La norme ISO/CEI 17025 

4.3.1.1 Définition de la norme ISO/CEI 17025 

La norme ISO/CEI 17025 a été élaborée en vue de renforcer la confiance dans le 

fonctionnement des laboratoires. Elle comprend les exigences applicables aux laboratoires 

leur permettant d'apporter la preuve de leurs compétences en matière de fonctionnement et de 

leur capacité à produire des résultats valides. Les laboratoires qui s’y conforment fonctionnent 

en règle générale conformément aux principes de la norme ISO 9001. 

En vertu de cette  norme, le laboratoire est tenu de planifier et de mettre en œuvre les actions 

prenant en compte les risques et opportunités. La gestion conjointe des risques et des 

opportunités sert de base à une efficacité accrue du système de management, permettant 

d’obtenir de meilleurs résultats et de prévenir les effets négatifs. 

L’application de la norme ISO/CEI 17025 favorise la collaboration entre laboratoires et autres 

organismes et contribue à l'échange d'informations et d'expérience, ainsi qu'à l'harmonisation 

des normes et procédures. L’acceptation des résultats d’un pays à l’autre s’en trouve facilitée 

si les laboratoires se conforment au présent document (14). 

4.3.1.2 A qui se destine la norme ISO/CEI 17025 ? 

La norme ISO/IEC 17025 s’adresse à  toutes les organisations souhaitant obtenir des résultats 

fiables, qu’il s’agisse de la réalisation d’essais, d’étalonnages ou d’échantillonnages. 

Elle est applicable à tous les laboratoires, du secteur public ou privé et quelle que soit leurs 

tailles ou l’étendue de leurs pratiques.  

D’autres organismes peuvent aussi utiliser cette norme, on cite :  

- Universités ; 

- Centres de recherche ; 

- Pouvoirs publics ; 

- Organismes de réglementation, d’inspection, de certification et d’accréditation (14). 

4.3.1.3 Objectifs de la norme ISO/CEI 17025 : 2017 

La norme ISO/CEI 17025 : 2017 a pour objectif de permettre au laboratoire d'apporter des 

preuves concrètes de leur compétence et de leur capacité à produire des résultats valides, ceci 

renforce la confiance qui leur est accordée au niveau national et mondial. 
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Cette norme participe de plus à faciliter la coopération entre les laboratoires et d’autres 

organismes en assurant une meilleure acceptation des résultats dans différents pays. 

Les certificats et rapports d’essai peuvent être reconnus à l’internationale de facto sans 

procéder à de nouveaux essais, facilitant ainsi le commerce international(13). 

4.3.2 Norme ISO 15189 

4.3.2.1 Définition de la norme ISO 15189 

Élaborée sur la base des normes ISO/CEI 17025 et ISO 9001, la norme ISO 15189 est une 

norme internationale spécifique des LBM. Elle décrit les exigences de compétence et de 

qualité propres aux LBM. 

Cette norme concerne l’activité du LBM dans sa globalité à savoir : préparation du patient et 

son identification, le prélèvement d'échantillons, le transport, le stockage, le prétraitement et 

l'analyse d'échantillons biologiques, l'interprétation des résultats et  le compte rendu. 

A savoir que la norme ISO 15189 n'est pas destinée à des fins de certification (15). 

4.3.2.2 Evolution de la norme ISO 15189  

Plusieurs versions de la norme ISO 15189 ont été éditées à travers les années suite à 

l'évolution des normes ISO/CEI 17025 et ISO 9001. La troisième et dernière en date (ISO 

15189:2012)  annule et remplace la deuxième édition (ISO 15189:2007), qui a fait l'objet 

d'une révision technique (15).  

4.3.2.3 A qui se destine la norme ISO 15189 : 2012 ? 

La norme ISO 15189 spécifie les exigences de qualité et de compétence applicables aux 

laboratoires de biologie médicale. 

Cette norme n’est pas uniquement destinée aux LBM, son utilisation dans d'autres secteurs 

(par exemple physiologie, imagerie médicale et biophysique) peut s'avérer utile et appropriée. 

De plus, elle peut également être utilisée par les clients des laboratoires, les autorités 

réglementaires ainsi que les organismes d'accréditation engagés dans des activités de 

confirmation ou de reconnaissance de la compétence des laboratoires de biologie 

médicale(15). 

4.3.2.4 Exigences de la norme ISO 15189 : 2012 

La norme ISO 15189 :2012 comprend deux grands volets en matière d’exigence comme 

indiqué dans le Tableau I. 
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Tableau I : Exigences de la norme 15189:2012 (15). 

Exigences relatives au management Exigences techniques 

- Responsabilité en matière 

d’organisation et de management ; 

- Système de management de la 

qualité ; 

- Maîtrise des documents ; 

- Contrats et prestations ; 

- Examens transmis à des laboratoires 

sous-traitants ; 

- Services externes et 

approvisionnement ; 

- Prestations de conseils ; 

- Traitement des réclamations ; 

- Identification et maîtrise des non-

conformités ; 

- Actions correctives ; 

- Actions préventives ; 

- Amélioration continue ; 

- Maîtrise des enregistrements ; 

- Evaluation et audits ; 

- Revues de direction. 

- Personnel ; 

- Locaux et conditions 

environnementales ; 

- Matériel de laboratoire, réactifs et 

consommables ; 

- Processus préanalytiques ; 

- Processus analytiques ; 

- Garantie de qualité des résultats ; 

- Processus post-analytiques ; 

- Compte rendu des résultats ; 

- Diffusion des résultats ; 

- Gestion des informations de 

laboratoire. 

4.3.3 Norme ISO 9001 

4.3.3.1 Définition 

La norme ISO 9001 définit les critères applicables à un système de management de la qualité, 

elle est la seule de la famille de normes ISO 9000 (dont elle fait partie) à pouvoir être utilisée 

pour la certification. Elle repose sur un certain nombre de principes de management de la 

qualité; une forte orientation client, la motivation et l'engagement de la direction, l’approche 

processus et l’amélioration continue (16). 

4.3.3.2 A qui se destine la norme ISO 9001 : 2015 ? 

Cette norme convient à toute organisation, grande ou petite, quel que soit son domaine 

d’activité désireuse de démontrer son aptitude à fournir des produits et des services conformes 

aux exigences des clients ainsi qu’aux exigences légales et réglementaires(17). 

4.3.3.3 Objectifs de la norme ISO 9001 : 2015 

L’adoption d’un système de management de la qualité relève d’une décision stratégique de 

l’organisme qui peut l’aider à améliorer ses performances globales et fournir une base solide à 

des initiatives permettant d’assurer sa pérennité. 
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En mettant en œuvre un système de management de la qualité fondé sur la présente norme 

internationale, les avantages potentiels pour un organisme sont les suivants: 

- Aptitude à fournir en permanence des produits et des services conformes aux 

exigences du client et aux exigences légales et réglementaires applicables; 

- Plus grandes opportunités d’amélioration de la satisfaction du client; 

- Prise en compte des risques et opportunités associés au contexte et aux objectifs de 

l’organisme; 

- Aptitude à démontrer la conformité aux exigences spécifiées du système de 

management de la qualité. 

La présente norme internationale peut être utilisée aussi bien par l’organisme en interne que 

par des parties externes (17).
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1 Définitions 

Selon la norme ISO 15189 la validation est définie comme étant la : “confirmation, par des 

preuves objectives, que les exigences pour une utilisation spécifique ou une application 

prévue ont été satisfaites ”(15). 

Selon la FDA : “Valider une méthode consiste à démontrer, avec un degré de confiance élevé 

et sous une forme documentée, que la méthode permet d’obtenir un résultat analytique qui 

atteint les spécifications à l’avance.”(18). 

On peut donc la définir comme étant la démarche visant à établir l’acceptabilité ou non d’une 

procédure analytique pour une application donnée. 

La Figure 2  illustre le principe de la validation. 

 

Figure 2: Représentation du principe de validation (19). 

Certaines procédures analytiques nécessitent seulement une vérification, le comité français 

d’accréditation COFRAC définit ces deux termes comme suit (Tableau II) (15,20) :  

Tableau II: Définitions de la validation et de la vérification selon le COFRAC (20). 

Validation Vérification 

« confirmation que les méthodes non 

reconnues sont utilisées dans leur domaine 

d'application, qu'elles correspondent aux 

besoins des « clients » 

(patients/prescripteurs) et qu'elles sont 

maîtrisées par le laboratoire.» 

« confirmation que les méthodes reconnues 

sont utilisées dans leur domaine 

d'application, qu'elles correspondent aux 

besoins des « clients » 

(patients/prescripteurs) et qu'elles sont 

maîtrisées par le laboratoire.» 
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2 Objectifs 

La validation est un élément majeur pour démontrer  la compétence et la fiabilité des résultats 

d’un laboratoire, son but est de prouver que les méthodes employées sont adéquates aux 

usages prévus. 

La fiabilité des résultats obtenus réside dans le fait que la différence entre la valeur obtenue 

lors de l’analyse et la vraie valeur de l’analyte présent dans un échantillon donné soit la plus 

petite possible. 

Le rôle de la validation, en tenant compte du fait qu’une méthode ne peut être absolument 

exacte, est de permettre l’appréhension de l’erreur totale et la réduction des risques en 

assurant que toute procédure validée permettra l’obtention de résultats compris dans une 

limite acceptable (résultats assez proches de la vraie valeur) (21–23). 

3 Aspects réglementaires 

3.1 Document ISO/CEI 17025  

Ce document intitulé “Exigences générales concernant la compétence des laboratoires 

d'étalonnages et d'essais” peut être utilisé par toutes les organisations effectuant des activités 

de laboratoires afin de renforcer la confiance dans leur fonctionnement en apportant des 

preuves de leurs compétences et de la validité de leurs résultats (24). 

3.2 FDA : food and drug administration : Guidance for Industry: Bioanalytical 

Method Validation 

Des recommandations générales concernant la validation des méthodes bio-analytiques sont 

disponibles sur ce guide, à savoir: les méthodes chromatographiques et spectrométriques (25). 

3.3 ICH  

Des guidelines ICH (conseil international pour l’harmonisation) ont été dédiées à la validation 

analytique, on cite :   

- ICH Q2 (R1) (R2): validation of analytical procedures (28). 

3.4 Guides de validation analytique : rapports des commissions de la SFSTP 

SFSTP « Guide de validation, rapport d’une commission SFSTP » 

- Méthodologie (1992) ;  

- Exemples d’application (1992).  

SFSTP « dosage dans les milieux biologiques par des méthodes chromatographiques » (1997) 

SFSTP « validation des procédures analytiques : harmonisation des démarches » 

- Partie I : généralités (2003) ; 

- Partie II : statistiques (2006) ; 
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- Partie III : exemples d’application (2006). 

SFSTP « analyse des performances d’une méthode analytique Evaluation des risques lors 

d’une utilisation en routine » (2011). 

4 Critères de validation d’une procédure analytique 

Plusieurs critères de validation existent, le Tableau III rassemble et définit les caractéristiques 

les plus acceptées et listées dans les textes normatifs. 

Tableau III : Critères de validation d'une procédure analytique (22,25,27–29).  

Critères Définitions 

Spécificité/Sélectivité 

C’est la capacité d’une procédure analytique de : rendre compte 

sans ambigüité, différencier et quantifier un analyte en présence 

d’autres composés dans un échantillon donné. C’est donc la 

garantie que le signal instrumental ne provient que de 

l’analyte(22,25,27–29). 

Fonction de réponse 

(courbe d’étalonnage) 

C’est la capacité d’une procédure d’analyse de donner des 

résultats qui sont dans un intervalle de dosage et qui traduisent la 

relation existant entre la réponse instrumentale (signal) et la 

quantité d’analyte (concentration) à doser dans 

l’échantillon(22,25,27,29).  

Linéarité 

Capacité d’une procédure analytique, dans un intervalle de dosage 

précis, à fournir des résultats (concentrations observées) 

proportionnelles à la concentration en analyte à doser dans un 

échantillon donné (concentrations théoriques) (22,25,27,28). La 

Figure 3 illustre le principe de linéarité de concentration. 

Fidélité(22,25,27–29) 

La fidélité reflète l’étroitesse de l’accord entre des dosages d’un 

analyte effectués sur des aliquotes multiples d’un même 

échantillon homogène prélevé dans des conditions précises. 

Toutefois, dans l’impossibilité d’avoir un échantillon homogène, 

l’utilisation de solution d’échantillon préparée est possible.  

La fidélité traduit uniquement la distribution des erreurs aléatoires 

et n’a aucune relation avec la valeur vraie ou spécifiée.  Elle peut 

être évaluée à trois niveaux :  

Répétabilité : lorsque les mesures sont faites par un même 

opérateur, sur un même instrument avec une seule méthode et 

dans un délai court (au regard de la durée d’une mesure). 

Fidélité intermédiaire (reproductibilité intra-laboratoire) : 
lorsque les variations pour effectuer les répétitions sont au sein du 

laboratoire seulement (opérateurs, méthode, instruments...). 

Reproductibilité (interlaboratoires) : lorsque la variation est le 

laboratoire effectuant l'essai, donc, instruments et opérateurs 
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différents, en gardant le même échantillon et la même méthode. 

Justesse 

Etroitesse de l’accord entre une mesure, ou la moyenne de 

mesures, et la valeur conventionnellement vraie de l’échantillon 

qui est fournie par consensus à partir des valeurs de mesures 

répétées ou valeur de référence acceptée (standard international, 

standard d’une pharmacopée…) 

La justesse est également désignée dans certains ouvrages et 

référentiels « exactitude » ou « exactitude de la moyenne », elle 

fournit une indication sur les erreurs systématiques(22,27,28). 

Exactitude 

L’exactitude indique dans quelle mesure un résultat de test 

correspond à une valeur de référence acceptée, également connue 

sous le nom de "valeur vraie conventionnelle". L'étroitesse 

d'accord observée est donc le résultat de la somme des erreurs 

systématiques et aléatoires, c'est-à-dire l'erreur totale associée au 

résultat(22,27,28). Par conséquent, l'exactitude est l’expression de 

la combinaison de la justesse et de la fidélité. La Figure 4 illustre 

les concepts de fidélité, justesse et exactitude. 

Sensibilité 

Rapport de la variation de la réponse instrumentale à la variation 

de la concentration pour différentes solutions étalons ou pour des 

ajouts de l’analyte dans une matrice. 

Limite de détection 

Fait référence à la réponse de l'instrument pour la plus petite 

concentration d'analyte pouvant être détectée, non quantifiée 

(valeur non exacte, risque d’erreur connu) par une méthode. 

Limite de 

quantification 

Désigne la plus faible concentration de l’analyte qu’une méthode 

d’analyse permet de quantifier avec un degré de précision et 

d’exactitude ainsi qu’un risque d’erreur connus.  

Elle correspond généralement à la limite inférieure de linéarité. 

Robustesse 

Importance des effets observés lorsqu’on fait subir de légères 

variations contrôlées aux conditions opératoires. Elle permet 

d’indiquer la fiabilité de la méthode dans les conditions normales 

d’utilisation. 
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Figure 3: Illustration de la linéarité de concentration (22). 

 

Figure 4: Représentation des concepts d’exactitude, de fidélité et de justesse(19). 

5 Choix des critères 

On ne mesure pas les mêmes caractéristiques de performances pour les méthodes d’analyse 

qualitatives et quantitatives, le Tableau IV indique les paramètres obligatoires pour chaque 

type dans le cas d’une validation. 
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Tableau IV : Choix des critères de validation (28,30,31). 

Critères Méthode qualitative Méthode quantitative 

Spécificité/Sélectivité + + 

Fonction de réponse (courbe 

d’étalonnage) 
- + 

Exactitude + + 

Linéarité - + 

Fidélité 

Répétabilité 

+ + 
Fidélité 

intermédiaire 

Reproductibilité 

Justesse + + 

Sensibilité +/- + 

Limite de détection - + 

Limite de quantification - + 

Robustesse +/- +/- 
(+) obligatoire (-) impossible (+/-) facultatif  

La société française de biologie clinique SFBC préconise dans le cas d’utilisation d’une 

méthode sur dispositifs médicaux de diagnostic in vitro DMDIV marqué CE quand : 

 Elle n’a subi aucune modification, cependant elle est nouvellement mise en 

application par le laboratoire, de faire une vérification des performances (stratégie 1 

portée A). 

 Elle n’a subi aucune modification, mais qui est déjà utilisée par le laboratoire, de faire 

une vérification rétrospective (stratégie 2 portée A) 

 A subi des modifications telles que des changements dans les conditions d'utilisation, 

préanalytiques ou analytiques (changement de matrice biologique, d'anticoagulant, 

d'équipement, de volume d'échantillon…etc.) de faire une validation partielle 

(stratégie 3 portée B)(32). 
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Le Tableau V indique les critères de performance à mesurer dans le cas de la vérification ainsi 

que de la validation partielle d’une méthode analytique quantitative selon le guide de la 

SFBC(32). 

Tableau V: Choix des critères à évaluer selon le guide de la SFBC (32). 

Critères Stratégie 1 Stratégie 2 Stratégie 3 

Fidélité 
Répétabilité 

B et E B, R ou E E 
Fidélité intermédiaire 

Justesse 
B et E si 

possible 

B et R ou E 

si possible 

B et E si 

possible 

Limite de détection 
B ou E si 

intérêt 

B ou R si 

intérêt 

B et E si 

intérêt 

Intervalle de mesure B B E si intérêt 

Limite inférieure de quantification B ou E B ou R E si intérêt 

Effet dilution 
B ou E si 

intérêt 

B, R ou E si 

intérêt 

B ou E si 

intérêt 

Comparaison avec une autre méthode 
B ou E si 

possible 

R si possible B ou E si 

possible 

Contamination inter-échantillons 
B ou E si 

intérêt 

R ou E si 

intérêt 

B ou E si 

intérêt 

Évaluation de l'influence de l'hémolyse, de la 

bilirubine et de la turbidité des échantillons 
B si intérêt B si intérêt B si intérêt 

Choix de la matrice 
  B et E si 

intérêt 

Spécificité analytique B B B 

Sélectivité B B B 

Stabilités 

Réactifs 
B ou E si 

intérêt 

B ou E si 

intérêt 

B ou E si 

intérêt Etalons 

Echantillons biologiques 

Exactitude 
B si 

possible 

B si possible B si 

possible 

E : essai à programmer ; B : vérification bibliographique ; R : données rétrospectives.



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE III : 

CONTRÔLE QUALITÉ ET 

GESTION DOCUMENTAIRE 
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1 Définitions 

1.1 Qualité 

Capacité qu’a un produit, processus ou service à répondre à des besoins et exigences par la 

satisfaction d’un ensemble de caractéristiques intrinsèques. 

Au niveau du laboratoire elle peut être définie comme la justesse, la fiabilité des résultats 

d’analyses(33–35). 

1.2 Contrôle qualité 

Stratégies permettant de vérifier qu’un produit, processus ou service est conforme à sa 

définition ou à ses spécifications(33). 

1.3 Assurance qualité 

Selon l’ISO 9000 -2005 : “C’est la partie du management de la qualité visant à donner 

confiance par la conformité aux exigences pour la qualité.” (34) 

1.4 Management de la qualité 

Le management de la qualité regroupe un ensemble d'activités coordonnées dont l’objectif est 

d'orienter et de contrôler un organisme en matière de qualité. Ceci inclut généralement 

l'établissement d'une politique qualité, la planification de la qualité, la maîtrise de la qualité, 

l'assurance de la qualité et l'amélioration de la qualité(34). 

1.5 Système qualité 

Regroupe l'ensemble de structures organisationnelles, ressources, processus et procédures 

nécessaires à la mise en place de la gestion de la qualité(34). 

1.6 Système de management de la qualité (QMS) 

Ensemble d'éléments corrélés ou interactifs permettant d'établir une politique et des objectifs 

et d'atteindre ces objectifs et ce en matière de qualité(34). 

2 Types de contrôle qualité 

2.1 Contrôle interne de qualité 

Le contrôle interne de qualité (CIQ) est réalisé au sein du laboratoire, il regroupe un ensemble 

de procédures dont l’objectif est  de surveiller les performances de celui-ci. Il  se fait  à l’aide 

d’échantillons de contrôles afin de déterminer si le processus analytique opère correctement 

en fonction des limites de tolérance préétablies (36,37). 

2.1.1 Objectif 

Le CIQ permet l’identification de potentiels dysfonctionnements dans le processus analytique 

et prévient ainsi la survenue d’anomalies.  
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Il apporte la preuve de la maîtrise de processus analytique et fournit les données nécessaires à 

l'évaluation de l'incertitude des résultats. 

L’objectif ultime étant d’éviter au plus la fourniture de résultats erronés(36). 

2.1.2  Procédures du contrôle interne de qualité 

2.1.2.1 Mise en œuvre d’un contrôle qualité interne 

La mise en place du programme de contrôle interne de qualité passe par : 

- Rédaction d’une procédure de gestion du contrôle interne de qualité ; 

- Définition des spécifications qualité en termes de fidélité ;  

- Définition des responsabilités pour le contrôle et la supervision ;  

- Sélection de matériaux de contrôle ; 

- Détermination des caractéristiques de performances (la moyenne, l'écart type et le 

coefficient de variation pour chaque niveau de concentration des échantillons de 

contrôle) ; 

- Évaluation de l'incertitude de mesure des résultats ; 

- Prise de mesures de correction si nécessaire ;  

- Conservation et enregistrement des résultats du contrôle qualité et des actions 

correctives entreprises (36,37). 

2.1.2.2 Matériel de contrôle 

Dans le cadre du contrôle de qualité interne, un échantillon de contrôle doit être analysé dans 

les mêmes conditions que l’échantillon du patient. Sa composition et son comportement 

doivent être dans la limite du possible le plus proche des échantillons des patients. 

Le CIQ doit couvrir tous les niveaux de valeurs possibles, c’est pourquoi l’utilisation 

d’échantillons de niveau physiologique et pathologique est préconisée. 

Un contrôle peut être liquide ou lyophilisé; on préfère les échantillons liquides aux lyophilisés 

car nécessitant une étape de reconstitution susceptible d’induire des erreurs (36,38,39). 

2.1.2.3 Protocole et fréquence de lancement 

Le nombre d'échantillons de contrôle par série est choisi en fonction des performances 

analytiques de la méthode ainsi que du risque retenu des règles utilisées. 

La fréquence quant à elle est déterminée en fonction du risque accepté, de la stabilité des 

performances du système analytique et des règles d'interprétation utilisées (taux de détection 

des non-conformités) (36). 

2.1.2.4 Exploitation des données de contrôle qualité 

2.1.2.4.1 Exploitation graphique 

Le diagramme de Levey-Jennings représente l'outil de base de suivi des données individuelles 

de contrôle interne de qualité. Il est construit autour de caractéristiques statistiques (moyenne, 

écart type, etc.) (36). 
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2.1.2.4.2 Logiciels d'exploitation 

Quatre types de systèmes peuvent participer à l'exploitation des résultats : 

- Logiciels embarqués liés aux analyseurs automatiques ; 

- Logiciels de gestion du contrôle de qualité ; 

- Logiciels intégrés au système d'information du laboratoire (SIL) ; 

- Logiciels de qualité (36). 

2.1.2.4.3 Valeur cible 

La valeur indiquée par le fournisseur doit servir d’indication et ne pas être utilisée pour 

interpréter les résultats. En effet, le laboratoire est tenu d’établir une moyenne mobile calculée 

jour après jour (36). 

2.1.2.5 Cartes de contrôle 

2.1.2.5.1 Définition  

La carte de contrôle est l’un des outils de base utilisé pour la maîtrise statistique des procédés, 

elle permet de déterminer si une méthode utilisée en routine ne dérive pas. En effet, lorsqu'un 

système d’analyse est stable, il présente en général des variations aléatoires autour d’une 

valeur de référence et ces valeurs suivent le modèle de la  loi normale. Cependant des cartes 

de contrôles ne se basant pas sur la loi normale peuvent être utilisées lorsque l’on sait que 

l’analyte ne suit pas la loi normale (31,40).  

2.1.2.5.2 Constitution d’une carte de contrôle 

2.1.2.5.2.1 Carte de Levey-Jennings 

Le diagramme de Levey-Jennings représente l'outil de base de suivi des données individuelles 

de contrôle interne de qualité. Il est construit autour de caractéristiques statistiques (moyenne, 

écart type…etc.) (36). 

Le tableau de Levey-Jennings présente les valeurs de contrôle de qualité (série par série ou 

jour après jour) chronologiquement sous forme de graphique. Chaque test et chaque niveau de 

contrôle possède son tableau. La première étape est de calculer les limites de décision .Ces 

limites sont de plus ou moins 1, 2 ou 3 écart type par rapport à la moyenne (41). 
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Figure 5 : Tableau de Levey-Jennings (41). 

 

Figure 6 : Distribution relative des valeurs du contrôle qualité (41). 

2.1.2.5.2.2 Cartes Z score 

Le Z score est une mesure normalisée du biais, elle se calcule par la formule suivante : 

  
              

 
 

m : moyenne        

s : écart type 

Un Z score signifie que la valeur de contrôle observée est de Z écarts types par rapport à la 

moyenne prévue (42). 
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2.1.2.5.3 Interprétation des cartes de contrôle 

Après la représentation des résultats de contrôle, on interprète les résultats selon des règles 

documentées qui permettent de décider si un résultat de contrôle interne peut être déclaré 

acceptable ou non et de valider par la suite les résultats d'analyses des patients. 

Quand un processus analytique est sous contrôle, environ 95,5% des valeurs de CQ sont 

comprises entre ± 2 s par rapport à la moyenne. Les résultats différant de plus de 2 s doivent 

faire l'objet d'une analyse utilisant les résultats observés, notamment avec les deux 

échantillons de contrôle choisis à deux niveaux de concentration différents (36,41). 

2.1.2.5.4 Types d'interprétation 

L'interprétation s'effectue dans le temps en plusieurs étapes et permet la mise en place de 

corrections et/ou d'actions correctives(41,43,44). 

 Interprétation immédiate des résultats 

Elle permet de déceler d'éventuelles déviances révélatrices d’une anomalie dans le processus 

analytique, et ceci en temps réel. 

On compare les résultats obtenus avec les échantillons de contrôle interne de qualité aux 

variations habituelles observées au cours du fonctionnement du laboratoire. 

L'écart type est l’outil utilisé à des fins d'interprétation, en effet il estime la dispersion 

habituelle des résultats et permet de définir des limites d'acceptabilité à l'intérieur desquelles 

peuvent varier les résultats. 

Les séries pour lesquelles toutes les valeurs sont situées dans ces limites sont validées. 

Les séries pour lesquelles les valeurs ne sont pas toutes dans les limites doivent être 

examinées et les échantillons de patients éventuellement réanalysés(41,43,44). 

 Interprétation différée à moyen terme 

L'interprétation différée à moyen terme (par exemple mensuelle) permet de surveiller la 

fidélité intermédiaire et de déceler une tendance pour prévenir une dégradation du processus. 

Elle peut aussi évaluer la justesse des méthodes analytiques lors de l'intégration des données 

de contrôle interne de qualité dans des programmes de comparaison interlaboratoires. Elle 

permet la conduite d'éventuelles actions correctives(41,43,44). 

 Interprétation à long terme 

Elle permet de surveiller la pérennité des résultats au cours du temps. Les données 

accumulées témoignent de l'efficacité du système et permettent le calcul de l'incertitude de 
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mesure des résultats. L'interprétation à long terme permet de s'assurer que les variations des 

moyennes et écarts type pour chaque niveau et chaque analyse restent dans les limites 

préétablies(36). 

2.1.2.5.5 Règles d’interprétation 

Les règles définies par Westgard peuvent être utilisées pour faciliter l'interprétation des 

résultats de contrôle de qualité(41,43,44).  

 Règle 12s : 1 mesure entre ± 2s et ± 3s  

Cette règle est considérée comme un avertissement et non pas comme un critère de rejet d’une 

série ne mettant pas en cause la validation des résultats(41,43,44).  

 

Figure 7 : Règle 12s (41). 

 Règle 13s : 1 mesure > ± 3s 

Cette règle détecte les erreurs aléatoires inacceptables et peut aussi indiquer le début d’une 

erreur systématique importante. Tout résultat de CQ en dehors des ±3ET viole cette règle. 

Elle est généralement utilisée en intra-série(41,43,44). 
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Figure 8 : Règle 13s (41). 

 Règle 22s : 2 mesures consécutives entre ± 2s et ± 3s  

Cette règle indiquant une erreur systématique peut être utilisée en intra et en inter-série. 

Les résultats de CQI sont non conformes et les résultats des échantillons de patients sont à 

rejeter. Il faut rechercher et corriger la source d’erreur et répéter toute la série de mesurages 

(41,43,44). 
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Figure 9 : Règle 22s (41). 

 Règle R4s : 2 mesures espacées de > 4s. 

Elle indique la présence d'une erreur aléatoire. S'il y a au moins une différence de 4ET entre 

les valeurs de contrôle dans une seule série, la règle est violée (41,43,44).  
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Figure 10 : Règle R4s (41). 

 Règle 41s : 4 mesures consécutives > ± 1s. 

 Cette règle peut être utilisée en intra et en inter-série (41,43,44).  

 

Figure 11 : Règle 41s (41). 

 Règle 10   : 10 mesures consécutives du même côté de la cible. 

Traduisant une erreur systématique (41,43,44).  
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Figure 12 : Règle 10   (41). 

2.1.2.5.6 Violation des règles 

2.1.2.5.6.1 Types d’erreurs 

Les erreurs peuvent être réparties en 3 grandes classes : 

 Erreurs systématiques 

Un changement de moyenne des valeurs de contrôle indique la présence d’une erreur 

systématique .Ce changement peut être progressif et apparaître comme une dérive ou il peut 

être soudain et apparaître comme un décalage (41). 

Tant que leurs causes ne sont pas éliminées, les erreurs systématiques se répètent. Elles ne 

sont pas acceptables car elles indiquent un défaut dans le système d’analyse et doivent être 

corrigées. 

Ces erreurs peuvent être induites par: 

- Un mauvais étalonnage ; 

- Une mauvaise calibration ; 

- Une dégradation des réactifs ; 

- Une variation de la température d’incubation de l’appareil ; 

- Une erreur systématique dans la procédure d’analyse ou un changement de méthode 

(43). 
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 Erreurs aléatoires 

Techniquement, une erreur aléatoire concerne toute déviation par rapport au résultat attendu. 

Les contrôles sont répartis autour de la moyenne, la moyenne est inchangée. Souvent le 

résultat d’un seul niveau de contrôle est hors des limites d’acceptabilité, les résultats des deux 

niveaux de contrôle n’évoluent pas de manière parallèle ou dans le même sens (41,45). 

 Erreurs grossières 

Sont dues à l’inattention, la négligence, le surmenage, la confusion des échantillons, de 

réactifs, de longueur d’onde, les erreurs de calculs et de transcription (45). 

2.2 Comparaisons interlaboratoires 

2.2.1 Définition 

Une comparaison interlaboratoires consiste en l'organisation, l'exécution et l'évaluation 

d'essais sur des échantillons identiques ou similaires par au moins deux laboratoires différents 

dans des conditions préétablies(46). 

2.2.2 Objectifs de la comparaison interlaboratoires 

Les comparaisons interlaboratoires ont pour but de permettre aux laboratoires : 

- Procéder à une évaluation a posteriori de l'exactitude des résultats fournis et apporter 

la preuve de leur fiabilité ; 

- Evaluer la cohérence des résultats entre laboratoires ; 

- La mise  en évidence des non-conformités motivant des actions curatives et 

correctives (36). 

2.2.3 Mise en œuvre d’une comparaison interlaboratoires 

La mise en place d’un programme de comparaison interlaboratoires sur les pratiques des 

laboratoires de biologie médicale, quel que soit le niveau exige:  

 La désignation d’un établissement organisateur : il doit être connu, et disposer des 

installations et des compétences nécessaires. Pour éviter tout conflit d’intérêt, il faut 

éviter de désigner comme établissement organisateur un organisme ayant des intérêts 

commerciaux dans la fourniture de matériel ou de réactifs de laboratoire utilisés. 

 Choix du programme: chaque LBM doit disposer de procédures de choix de 

programme et ce en fonction des examens biologiques réalisés ainsi que d’autres 

critères préétablis (36,37). 
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2.2.4 Evaluation externe de la qualité 

Elle consiste en la comparaison des résultats obtenus par différents laboratoires sur des 

échantillons semblables, sa mise en place est à la charge d’un organisme tierce qualifié 

(36,37,47). 

2.2.5 Contrôle qualité interne externalisé CQIE 

Il consiste en la confrontation des résultats obtenus lors des CIQ de plusieurs laboratoires. Le 

CQIE est pris en charge par un organisme qualifié et ce par l'établissement de moyennes 

(généralement mensuelle) et permet d’estimer la justesse (biais). Cependant il ne faut pas 

perdre de vue que l'utilisateur connaît les valeurs théoriques. Pour que cette confrontation ait 

toute sa valeur, l'utilisateur doit transmettre ses données brutes sans les modifier (36,37). 

3 Place du contrôle qualité dans un projet d'accréditation 

Une démarche qualité est le processus mis en œuvre pour implanter un système qualité et 

engager le LBM dans une dynamique d’amélioration continue. 

Le contrôle de la qualité est une composante essentielle de l’assurance qualité sa maitrise par 

le biologiste demeure importante pour la garantie de la fiabilité des résultats tant bien pour 

gagner la confiance des patients mais aussi viser à avoir la reconnaissance de l’incontournable 

fiabilité des analyses sur le plan international. Cette reconnaissance est basée sur la mise en 

place d'un système de management de la qualité : c'est l'accréditation des laboratoires 

d'analyses médicales(45). 

4 Gestion de la qualité 

Un manuel de gestion de la qualité basé sur la norme ISO 15189 et le document CLSI GP26-

A3 a été développé par l’OMS ; et ce dans le but fournir un matériel de référence complet sur 

le Système de Gestion de la Qualité au Laboratoire pour toutes les personnes intervenant dans 

les processus de laboratoire, tant au niveau de la gestion, de l’administration que du travail 

technique. Il est organisé en 12 chapitres  représentant chacun un thème essentiel à la gestion 

de la qualité dans un LBM(35). 

Ces chapitres sont représentés dans la Figure 13. 
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Figure 13: Modèle de gestion de la qualité de l’OMS basé sur l’ISO/CLSI(35). 

4.1 Documents et registres 

La gestion des documents et des registres est l’un des douze points essentiels du système de la 

qualité. Les documents fournissent une information écrite sur les lignes de conduite, les 

processus et les procédures.  

Les registres ou enregistrements quant à eux résument les informations collectées et produites 

par le laboratoire au sein du processus de réalisation et de rendu des analyses.  

Les manuels qualité, les procédures opératoires standardisées (POS), et les aide-mémoires 

sont les principaux documents en matière de gestion de la qualité(35). 

4.1.1 Procédures opératoires standardisées 

Ce sont des documents qui contiennent des instructions écrites, étape par étape, que doit 

suivre méticuleusement le personnel du laboratoire lorsqu’il réalise une analyse. Un 

laboratoire devrait posséder une POS pour chaque procédure et/ou analyse conduite au 

laboratoire. Elles ont pour but d’assurer que les analyses sont toujours effectuées de la même 

façon ce qui permet de fournir des résultats exacts, fiables et de qualité. 

Elles se doivent d’être claires, détaillées, facilement compréhensibles et régulièrement mise à 

jour. 

Les POS devraient comprendre les informations suivantes : 

- Titre : nom de l’analyse ; 

Organisation 

Personnel 

Equipement 

Achat et stocks 

Contrôle de processus 

Gestion de l'information 

Documents et registres 

Gestion des erreurs 

Evaluation 

Amélioration des processus 

Service client 

Bâtiment et sécurité 
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- But : inclure les informations sur le test (pourquoi il est important, comment il est 

utilisé, s’il est utilisé pour un dépistage, un diagnostic) ; 

- Instructions : des informations détaillées sur les processus d’analyse dans leur 

ensemble, comprenant les phases préanalytique, analytique et post-analytique ; 

- Nom de la personne préparant la POS ; 

- Signatures des approbateurs(35). 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE IV : 

BILAN BIOLOGIQUE 
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1 Définition d’un bilan biologique  

D’une façon générale, réalisé sur des liquides ou tissus du corps, voire même l’air expiré, un 

bilan biologique est un bilan exploratoire de dosage de certains paramètres. Il a pour objectif 

la détection de toute variation de l’état physiologique. Souvent nécessaire pour poser un 

diagnostic et à la décision de la prise en charge thérapeutique (traitement), il présente aussi un 

intérêt pour la prévention et le suivi des patients (48,49). 

2 Les phases d’un processus analytique en biologie médicale  

Un processus analytique au sens d’analyses biologiques compte trois phases distinctes : 

préanalytique, analytique et post-analytique. 

2.1 Phase préanalytique 

C’est la partie du processus analytique qui comprend toutes les étapes de la prescription à la 

disposition de l’échantillon en vue de l’analyse proprement dite. Le prescripteur, les 

réceptionnistes, le préleveur, les coursiers et les biologistes sont les chargés du bon 

déroulement de cette phase, qui comprend chronologiquement (15,36) : 

2.1.1 Prescription  

Acte médical exécuté par un professionnel de la santé habilité, elle définit les paramètres à 

analyser et est à l’origine de l’entrée dans le processus d’analyse. La feuille de prescription 

afin d'être traitée correctement doit comporter : 

- L’identification du patient : Nom, Prénom, Sexe, Age ;  

- L’identification du prescripteur et de son service d’exercice ; 

- Le type d’échantillon primaire et, le cas échéant, le site anatomique d’origine ; 

- La nature des examens prescrits ; 

- Des renseignements cliniques et diagnostiques qui peuvent aider le biologiste dans 

l'interprétation des résultats ainsi que le choix de la technique à utiliser ;  

- Une brève liste des médicaments utilisés par le malade afin d’anticiper de potentielles 

interférences ; 

- La date, le cas échéant, l’heure du prélèvement ainsi que la date et heure de réception 

de l’échantillon(15,50). 

2.1.2 Préparation du patient  

De nombreux facteurs influencent les résultats des analyses biologiques. Afin d’assurer 

l’interprétabilité des résultats il est important de prendre en compte certaines consignes: 

 Jeûne : un jeûne de 8 à 12h (heures) est impératif avant toute exploration du 

métabolisme des glucides et des lipides ; 

 Stresse : il est à l’origine de la sécrétion d’hormones : TSH, cortisol, 

aldostérone…etc ; 
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 Rythme circadien : la concentration plasmatique de certains paramètres biologiques 

fluctue au cours de la journée, et est liée aux variations du métabolisme pendant les 

périodes diurnes et nocturnes et pendant le sommeil ; 

 Repos : l’activité physique intense doit être évitée 24h avant la prise de sang car 

engendre une fluctuation dans la sécrétion de certaines hormones ; 

 Pose du garrot : Elle facilite la recherche de la veine. Une pose excédant 1 min peut 

poser problème car engendre une augmentation de la concentration de certains 

analytes ; 

 Tabagisme: le tabagisme induit des modifications d’origine métabolique; la 

consommation de cigarettes est interdite le matin avant la prise de sang (51). 

2.1.3 Prélèvement 

Étape primordiale dans l’analyse, elle permet l’obtention d’un échantillon biologique qui peut 

être : sang, urines, fèces, liquide céphalo-rachidien LCR, biopsie de tissus ou d’organes. En 

biochimie, le prélèvement le plus répandu est le sanguin ; c’est un acte médical qui consiste à 

recueillir un échantillon de sang dans un tube à prélèvement en vue de réaliser des examens 

biologiques. Il est réalisé dans des conditions strictes d’hygiène et de sécurité pour le patient 

(52). 

 Préleveur : Il s’agit d’un professionnel de la santé qualifié et habilité à l’acte de 

prélèvement. Il est chargé de vérifier la correspondance de la prescription au patient, 

de s’assurer du bon choix de tube, il est également tenu d'étiqueter les prélèvements et 

de remplir des fiches de prélèvement ;  

 Ordre et choix des tubes : Il est recommandé de prélever sur des tubes du système 

vacutainer® qui permettent de respecter le ratio volume sanguin/anticoagulant.  

Le choix du tube dépend de l’analyse à effectuer ; un code couleur des bouchons a été 

établi par convention afin d’éviter toute confusion. 

Dans le cas ou plusieurs échantillons doivent être prélevés successivement, l’ordre de 

prélèvement des tubes recommandé est illustré dans la Figure 14 (53,54). 
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Figure 14: Ordre de prélèvement des tubes (53,54). 

 Etiquetage : l’étiquetage des échantillons primaires permet de fournir un lien non 

équivoque avec les patients sur lesquels ils ont été prélevés, ce qui permet d’assurer 

leur traçabilité (15). 

2.1.4 Fiche de prélèvement 

Tout prélèvement doit être accompagné d’une fiche de prélèvement comportant : 

l’identification du patient ; l’identification du préleveur ainsi que la date et l’heure du 

prélèvement ce qui permet de tenir compte des éventuelles modifications survenues dans un 

échantillon conservé trop longtemps(15). 

2.1.5 Conservation et conditions de transport  

Compte tenu de la fragilité des échantillons biologiques, tous les laboratoires d’analyse 

doivent détenir une procédure détaillant les modalités de leur conservation et transport. Doit 

être pris en compte : 

- La température de conservation pour chaque type d’échantillon, 

- Le délai d’acheminement qui doit être approprié à la nature des examens demandés, 

- Le respect de l'intégrité de l'échantillon et la sécurité pour le transporteur (15). 

2.1.6 Réception et enregistrement des échantillons biologiques 

Tout échantillon reçu au niveau du laboratoire doit être enregistré (sur registre et/ou sur 

support informatisé) après vérification de la correspondance échantillon-patient. 

Le personnel autorisé doit évaluer la recevabilité des échantillons selon les critères 

documentés par le laboratoire. La date et l'heure de la réception et/ou de l'enregistrement des 

échantillons doivent être mentionnées. Si possible, l'identité de la personne recevant 

l'échantillon doit également être enregistrée. 

En cas de problèmes liés à un conditionnement inapproprié, un volume insuffisant, une 

instabilité et que le laboratoire choisit de traiter l'échantillon, le compte rendu final doit 

Flacon 
d'hémoculture  

Tube sec Tube citraté 
Tube 

hépariné 
Tube EDTA  

Tube 
Fluorure 
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indiquer la nature du problème et, le cas échéant, que la prudence est de mise quant à 

l'interprétation des résultats. 

Toutes les parties de l'échantillon doivent être traçables, de manière non équivoque, jusqu'à 

l'échantillon primaire d'origine (15). 

2.1.7 Prétraitement des échantillons 

Le prétraitement précède l’analyse, il permet d’adapter l'échantillon aux exigences du système 

analytique choisi. Il existe différents types de prétraitements selon l’analyse à effectuer. Pour 

chaque analyte, le laboratoire doit disposer de procédures comportant toutes les indications de 

durée, température, et préciser toutes les conditions physico-chimiques des prétraitements. 

Les prétraitements les plus courants sont : la centrifugation et l’aliquotage. 

 Centrifugation : c’est une opération de séparation mécanique, par action de la force 

centrifuge, des constituants d'un mélange entraîné dans un mouvement de rotation. Au 

laboratoire médical, elle est principalement utilisée pour séparer le plasma ou le sérum 

du culot globulaire. 

 Aliquotage: cette opération consiste à répartir un échantillon biologique en fractions 

conditionnées dans des récipients adaptés. Les aliquotes sont utiles lorsque 

l’échantillon est analysé simultanément sur différents postes de travail. Cela permet de 

conserver une partie de l’échantillon biologique dans des conditions spécifiées soit en 

vue d'une analyse différée, soit en vue d'une vérification (15,51). 

2.2 Phase analytique 

2.2.1 Définitions 

2.2.1.1 Phase analytique 

Elle représente toutes les étapes suivant le prétraitement des échantillons, allant de la sélection 

des méthodes d’analyse, en passant par l’analyse proprement dite jusqu’à la validation 

technique des résultats (15,55,56). 

2.2.1.2 Analyse 

C’est un processus technique réalisé sur la totalité ou une partie du spécimen prélevé. Ce 

processus peut être effectué avec un analyseur (automate). 

Elle a pour objectif l’obtention de résultats déterminant la valeur ou les caractéristiques d’une 

entité cible, elle permet donc la détection et/ou la mesure de diverses substances appelées 

analytes (15,55,56). 
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2.2.2 Méthodes d’analyse en biochimie médicale 

Elles représentent un mode opératoire d’examen permettant de réaliser la phase analytique, 

elles peuvent être qualitatives (positif/négatif), quantitatives (titre/teneur) ou semi-

quantitatives (estimation de la quantité présente)(57). 

Il existe différentes méthodes d’analyse : 

- Méthodes séparatives chromatographiques et électrophorétiques ;  

- Méthodes spectrométriques colorimétrique ; 

- Méthodes électrochimiques : potentiométriques, voltampérométriques et 

coulométriques ; 

- Autres méthodes : spectrométrie de masse, dosage par marquage et analyseurs 

élémentaires, immuno-analyse par chimiluminescence ... (58,59). 

2.2.3 Caractéristiques de performance d’une méthode 

Les caractéristiques de performance d'une procédure analytique tiennent compte de la 

justesse, l’exactitude, la fidélité (y compris la répétabilité de mesure et la fidélité 

intermédiaire de mesure), l’incertitude, spécificité (en tenant compte des substances 

interférentes) et la sensibilité analytique, la limite de détection, la limite de quantification, 

l’intervalle de mesure ainsi que de la spécificité et de la sensibilité de diagnostic (14,15,60). 

2.2.4 Étapes de la phase analytique 

Elle comporte la sélection, la vérification ainsi que la validation des procédures analytiques, 

elle comporte aussi une calibration, un étalonnage et le contrôle de qualité.  

Les procédures d’analyse doivent être parfaitement documentées et accessibles au personnel 

du laboratoire. S’assurer que le manuel des procédures est complet et à jour est de la 

responsabilité du directeur du laboratoire(15). 

Une maintenance périodique préventive et/ou corrective est indispensable au bon 

fonctionnement d’un laboratoire, respectivement, l’une est destinée à restreindre le risque de 

défaillance et l’autre à réparer une panne, et donc à prévenir ou éliminer les non-conformités. 

En cas de défaillance ou de panne, il est nécessaire de prévoir des procédures de substitution. 

Une procédure d’étalonnage doit aussi être disponible au niveau du laboratoire, elle concerne 

tous les équipements capables d’affecter de façon directe ou indirecte les résultats d’analyse.  

Avant de lancer une analyse, une calibration et/ou étalonnage doit être effectuée à l’aide de 

calibrant et/ou étalons qui sont des solutions qui contiennent une concentration connue 

d’analyte. Ces derniers sont pour la plupart du temps fournis par les fabricants des 
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équipements/automates/analyseurs. Etant faits pour la mise en marche et le paramétrage des 

instruments, ces derniers ne sont pas des contrôles (à ne pas confondre) (15,36,55,56).  

2.2.5 Sélection, vérification et validation des méthodes 

La norme ISO 15189 :2012 privilégie les méthodes préalablement validées pour l’analyse 

prévue ainsi que les méthodes normalisées. 

Ces dernières bien que validées et/ou normalisées, elles doivent être soumises, avant 

utilisation, à une vérification sur site afin de confirmer et de déterminer concrètement que les 

exigences et caractéristiques de la méthode annoncées par le concepteur sont respectées. 

Outre les méthodes citées précédemment, l’utilisation d’autres méthodes peut être admise, on 

parle des méthodes non normalisées, méthodes internes au laboratoire (développées par le 

laboratoire) ou validées puis modifiées ou destinées à une autre analyse. Pour s’en servir, ces 

procédures d’analyse doivent être validées et parfaitement documentées pour l’analyse prévue 

et ceci en obtenant des preuves concrètes que les conditions d’utilisation ont été satisfaites. 

Ceci étant les résultats obtenus doivent être documentés et enregistrés, leur véracité est 

prouvée par les caractéristiques de performances (14,15,28,61). 

2.2.6 Incertitude de mesure 

Il s’agit d’un paramètre (écart-type, demi-largeur d'un intervalle de niveau de confiance 

déterminé) permettant de quantifier la dispersion des valeurs obtenue lors d’un mesurage. 

L'impossibilité de connaître la valeur exacte d’une mesurande (grandeur particulière soumise 

à un mesurage) fait que la connaissance de l'incertitude associée à celle-ci soit essentielle pour 

assurer l’interprétabilité des résultats obtenus, en effet sans information sur l’incertitude, il 

existe un risque d’estimation erronée des résultats. Selon  la norme ISO 15189 :2012 le 

laboratoire doit définir les exigences de performance pour l'incertitude de mesure de chaque 

procédure de mesure, et régulièrement examiner les estimations d'incertitude de mesure.  

La quantification de l’incertitude prend en compte l’ensemble des sources d’erreurs possibles; 

erreurs dans l'échantillonnage, conditions de conservation, processus de calcul…etc 

(15,27,62,63). 

2.2.7 Garantie de la qualité des résultats 

Les résultats d’analyse doivent être fiables, de qualité et précis, pour le garantir des 

procédures de vérification et de contrôle qualité CQ sont élaborées par les laboratoires 

d’analyse et comportent le contrôle interne de qualité (CIQ), les comparaisons 
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interlaboratoires  (CIL) qui comprennent: les évaluations externes de qualité (EEQ) ainsi que 

les contrôles internes de qualité externalisé (CIQ externalisé) (56). 

2.2.8 Détermination et vérification des intervalles de référence 

L’intervalle de référence correspond à l’intervalle calculé selon la distribution des résultats 

obtenus à partir de populations de sujets prétendument sains. Les intervalles de référence 

consensuellement établis et reconnus comme indépendants de la méthode utilisée sont à 

privilégier par les laboratoires. 

Lorsqu’aucune donnée fiable de la littérature n’est disponible pour un analyte ou une nouvelle 

méthode, le laboratoire procède à la détermination d'intervalles de référence selon les 

techniques décrites dans les documents du panel d'experts de la fédération internationale de 

chimie clinique et de médecine de laboratoire IFCC-LM (36,46,56). 

2.2.9 Validation technique des résultats 

L’analyse étant terminée, la calibration ainsi que les contrôles effectués, le bon 

fonctionnement des équipements ainsi que les résultats des contrôles sont vérifiés selon des 

instructions bien précises, la fin de la phase analytique est marquée par la validation technique 

des résultats qui peut être réalisée par le personnel d’exécution (techniciens/biologistes) sous 

la responsabilité du biologiste médical et/ou du directeur du laboratoire (15,36). 

2.3 Phase post-analytique 

2.3.1 Définition 

Etape clé pour la prise en charge des patients, elle représente la dernière partie du processus 

analytique, comprenant l'intégralité des étapes suivant l’analyse, à savoir : 

2.3.1.1 Revue des résultats obtenus 

La revue des résultats de biologie médicale (ou validation biologique) consiste en l’évaluation 

de ceux-ci par rapport aux : 

- Contrôle interne de la qualité ; 

- Résultats de l’ensemble des analyses pratiquées préalablement ; 

- Informations cliniques disponibles. 

Le laboratoire doit disposer de procédures documentées décrivant les démarches à suivre 

concernant cette étape (15,64). 

2.3.1.2 Compte rendu d’analyse 

L’expression des résultats doit être précise, claire, non ambiguë et conforme aux instructions 

spécifiques dans les procédures d'analyse. Le compte rendu peut être communiqué sous 

format électronique ou papier, il doit comporter : 
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- L’identité univoque du patient (sur chaque page) et de l'examen, le cas échéant, la 

méthode d'analyse ; 

- L’identification du laboratoire ; 

- Identification de toutes les analyses réalisées par un laboratoire sous traitant ; 

- Identification du prescripteur ; 

- La nature et la date du prélèvement et/ou du dépôt du spécimen analysé ; 

- Les résultats d’analyses en unités SI ou en unités traçables par rapport aux unités SI et 

leur interprétation si nécessaire ; 

- Les intervalles de référence biologique et les valeurs de décision clinique ; 

- L'interprétation des résultats, le cas échéant ; 

- Mentions spécifiques (avertissement et/ou explication ; analyses effectuées dans le 

cadre d’un programme de recherche) ; 

- L’identification des responsables de la revue des résultats et de la diffusion du compte 

rendu ; 

- Enumération des pages par rapport au nombre total (15,64). 

2.3.1.3 Communication des résultats 

Le laboratoire doit établir des procédures documentées concernant la diffusion des résultats 

des examens, elles doivent garantir que : 

- Les résultats sont remis uniquement aux personnes autorisées ; 

- Lorsque l’état de l’échantillon peut potentiellement compromettre les résultats une 

mention doit être jointe ; 

- Lorsque le résultat d’un examen biologique met en jeu le pronostic vital, le 

prescripteur (ou le professionnel de santé autorisé) doit être informé dans l’immédiat ; 

- Si les résultats transmis sont provisoires ou qu’ils ont été transmis oralement, le 

compte rendu écrit définitif est toujours remis(15,64). 

2.3.1.4 Entreposage, conservation et élimination des échantillons biologiques 

L'élimination en toute sécurité des échantillons doit être assurée conformément aux 

règlements ou recommandations locaux relatifs à la gestion des déchets(15). 



PARTIE THÉORIQUE    CHAPITRE IV 

44 

 

Figure 15: Les phases d’un processus analytique en biologie médicale. 

3 Paramètres biochimiques 

3.1 Glycémie 

La glycémie représente le taux de glucose dans le sang et plus exactement dans le 

plasma/sérum sanguin. Ses valeurs varient principalement en fonction de l’état nutritionnel, et 

sont exprimées en gramme par litre (g/L) ou en millimole par litre (mmol/L) (65,66). 

3.1.1 Intervalles de référence biologique 

 A jeun : la glycémie doit être comprise entre 0,7 et 1,1 g/L. 

 En post prandiale: la glycémie doit être inférieure à 1.4g/L 2h après un repas(65). 

3.1.2 Méthodes de dosage 

Le dosage de glycémie est effectué pour le diagnostic et le suivi thérapeutique des affections 

du métabolisme des hydrates de carbone (67).  

Il existe de nombreuses méthodes d’analyses de la glycémie; les techniques photométriques 

ou d’oxydoréductions peu spécifiques ont été abandonnées en faveur de méthodes 

enzymatiques. Parmi les méthodes enzymatiques disponibles, on trouve les méthodes utilisant 

la glucose oxydase, l’hexokinase ou la glucose déshydrogénase(68,69). 



PARTIE THÉORIQUE    CHAPITRE IV 

45 

3.2 Urémie 

L'urée est un produit azoté issu de la dégradation des protéines, elle est exclusivement 

synthétisée au niveau du foie via le cycle de l'urée. L'urée est excrétée à 90% par les reins, 

c’est pourquoi l’urée sanguine (urémie) a longtemps été utilisée comme marqueur de la 

fonction rénale. Elle est de moins en moins employée aujourd’hui car sa concentration 

plasmatique varie fortement en fonction de nombreux paramètres; la quantité de protéines 

ingérées, le catabolisme protéique et l'état de la fonction hépatique (69). 

3.2.1 Intervalles de référence biologique  

Les valeurs normales sont comprises entre 2.1 et 7.1 mmol/L. Chez des sujets de plus de 60 

ans des valeurs plus élevées peuvent être utilisées : 2.9–8.2 mmol/L (69). 

3.2.2 Méthodes de dosage  

Il existe différentes méthodes de dosage de l’urée ; méthode gazométrique, méthode 

colorimétrique largement remplacées par les méthodes enzymatique : méthode enzymatique à 

l’uréase(70). 

3.3 Créatininémie 

La créatinine est le produit de dégradation de la créatine, elle-même synthétisée à partir 

d’acides aminés par réaction enzymatiques successives au niveau des reins et du foie. La 

créatine est stockée dans les muscles, et leur sert de réserve énergétique. L’utilisation de la 

créatine lors de l’effort musculaire produit des déchets dont la créatinine. 

La créatinine ainsi libérée se répartit dans les liquides biologiques principalement le sang puis 

est complètement filtrée par les reins et éliminée dans les urines(68,69). 

3.3.1 Intervalles de référence biologique 

Les valeurs usuelles de créatinine plasmatique (créatininémie) dépendent des techniques de 

dosage utilisées. Les techniques enzymatiques donnent des résultats plus bas que les 

techniques colorimétriques(68). 

3.3.2 Méthodes de dosage  

Le dosage de la créatinine permet une évaluation du débit de filtration glomérulaire (DFG) 

par calcul de la clairance de la créatinine (Clcr). C’est donc un paramètre important dans le 

diagnostic et l’estimation du stade de l'insuffisance rénale chronique (IRC). Elle est 

majoritairement mesurée par méthode colorimétrique de Jaffé, méthode peu spécifique au vu 

des interférences existantes. Les méthodes enzymatiques permettent de palier aux problèmes 
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de spécificité, à savoir la méthode à la créatininase ainsi que la méthode à la créatinine 

désaminase (68). 

3.4 Ionogramme sanguin 

L’ionogramme sanguin consiste à doser les principaux électrolytes (ions) présents dans le 

sang plus précisément le plasma ou sérum. En pratique, il pourrait être réduit à la natrémie 

(dosage du sodium) et la kaliémie (dosage du potassium) (69,71,72). 

3.4.1 Intervalles de référence 

Le Tableau VI représente les intervalles de référence pour la Natrémie et la Kaliémie. 

Tableau VI: Intervalle de référence de la kaliémie et de la Natrémie. 

Natrémie (60) Kaliémie (69) 

135-145 mmol/L 

Sur sérum Sur plasma 

Adulte 3,5-5,1 mmol/L 

3,3-4,9 mmol/L 

Nouveau né 3,7-5,9 mmol/L 

3.4.2 Méthodes de dosage  

L’ionogramme est demandé pour le suivi hydro-électrolytique des patients surtout ceux en 

perfusion et admis en réanimation (paramètre d’urgence), ainsi que le suivi des patients sous 

diurétiques, des insuffisants rénaux et des hypertendus…etc. Il est aussi demandé en cas de 

trouble de l’hydratation et de déséquilibre acido-basique. La méthode de référence  à savoir la 

spectrométrie d’émission de flamme FES est rarement utilisée en laboratoire, les méthodes 

potentiométriques aux électrodes sélectives d’ions ISE (Direct/Indirect) sont plus fréquentes 

en routine(73)
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Notre pratique s’est déroulée au niveau du laboratoire central, unité Belloua du CHU NEDIR 

Mohamed de Tizi-Ouzou sur une durée de 5 mois. 

Apres avoir pris connaissance des services fournis par le laboratoire et lu les documents et 

normes relatifs à ceux-ci nous avons établi un état des lieux (autodiagnostic) basé sur les 

exigences de la norme ISO 15189 : 2012 spécifique aux laboratoires de biologie médicale 

LBM. 

Pour ce faire nous avons réalisé une check-list qui nous a permis de situer l’état initial et le 

niveau de conformité du laboratoire aux exigences de la norme ISO 15189 : 2012. (Voir 

Annexe I) 

A partir des résultats obtenus nous avons constaté de nombreux manquements aux exigences 

et ce notamment en matière de documentation et de qualité, c’est pourquoi nous avons choisi 

d’axer nos objectifs sur les points suivants : 

 Rédaction de procédures opératoires standardisées POS pour certains paramètres ; 

 Vérification de certaines des méthodes analytiques utilisées au niveau du laboratoire ; 

 Etablissement des cartes de contrôle de certains paramètres. 

Matériels et méthodes 

Ce travail a été effectué sur 5 paramètres biochimiques à savoir : Glycémie, Urémie, 

Créatininémie, Natrémie et Kaliémie. 

Ces paramètres ont été choisis par rapport à :  

- La disponibilité de toutes les données nécessaires à la réalisation de la vérification et 

du CQI ; 

- La fréquence de demande. 

1 Matériels 

1.1 Automates 

 HORIBA ABX Pentra 400 : 

Utilisé en routine cet automate est très simple d’utilisation, il est capable d’effectuer jusqu’à  

60 tests embarqués avec un débit maximum de 420 test/h. Il est doté d’un module ISE en 

option (Na
+
, K

+
, Cl

-
). 

Les méthodes d’analyse utilisées : 

- Spectrophotométrie : colorimétrie et turbidimétrie ; 

- Potentiométrie : Direct (sérum ou plasma) et indirect (urine). 
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Figure 16: Dispositif médical de diagnostic in vitro HORIBA ABX Pentra 400. 

1.2 Sérums de contrôle 

Ils sont composés de sérum humain auquel ont été ajoutés des substances chimiques et des 

extraits tissulaires d’origine humaine ou animale. Ils se présentent sous forme de lyophilisat à 

reconstituer avec 5ml d’eau distillée ou désionisée avec deux niveaux de concentrations : 

 Contrôle normal : N MultiControl lot n°20033 D.P : 04/02/2023. 

 Contrôle pathologique : P MultiControl lot n°21052  D.P : 23/08/2024. 

 

Figure 17: Flacons des sérums de contrôle N MultiControl et P MultiControl. 

1.3 Réactifs et calibrants 

Le Tableau VII identifie les réactifs et calibrants utilisés. 
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Tableau VII: Identifications des réactifs et calibrants 
 

Réactif Calibrant 

P
a
ra

m
èt

re
 

Identification N° de lot 
Date de 

péremption 
Identification 

N° de 

lot 

Date de 

Péremption 

G
ly

cé
m

ie
 

ABX Pentra 

Glucose HK 

CP 

022568066 31/01/2024 

ABX Pentra 

MultiCal 
2102304 25/01/2023 

U
ré

m
ie

 

ABX Pentra 

Urea CP 
032607846 25/06/2023 

C
ré

a
ti

n
in

ém
ie

 

ABX Pentra 

Creatinine 120 

CP 

216307908 26/08/2023 

N
a
tr

é
m

ie
 

ABX Pentra 

Sodium-E 
023004A / 

 

ABX Pentra 

Standard 1 

 

ABX Pentra 

Standard 2 

 

2106501 

 

 

2102701 

 

19/10/2023 

 

 

20/04/2023 

K
a
li

ém
ie

 

ABX Pentra 

Potassium-E 
030007B / 

 

ABX Pentra 

Reference 

280mL 

1.4 Outils d’évaluation statistiques 

Les résultats obtenus ont été traités à l’aide du logiciel tableur Microsoft EXCEL et de son 

extension XLSTAT. 

1.5 Fiches techniques de réactif 

- ABX Pentra Glucose HK CP ;  

- ABX Pentra Urea CP ; 

- ABX Pentra Creatinine 120 CP ; 
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Les fiches techniques de réactifs sont en annexe. (Voir Annexe X). 

1.6 Fiche technique d’électrodes 

- ABX Pentra Sodium-E ; 

- ABX Pentra Potassium-E ;.  

- ABX Pentra Reference-E. 

Les fiches techniques des électrodes sont en annexe. (Voir Annexe X). 

1.7 Fiches technique de matériaux de contrôle 

- ABX Pentra N MultiControl ; 

- ABX Pentra P MultiControl. 

Les fiches techniques de matériaux de contrôle sont en annexe (Voir Annexe X). 

1.8 Fiches techniques de matériau  d’étalonnage 

- ABX Pentra MultiCal ; 

- ABX Pentra Standard 1 ; 

- ABX Pentra Standard 2 ; 

- ABX Pentra Reference 280mL. 

Les fiches techniques de matériaux d’étalonnage sont en annexe. (Voir Annexe X). 

1.9 Autres matériels 

- Pipette de 5 ml ; 

- Pipette automatique réglable ; 

- Eau purifiée ; 

- Eau pour préparation injectable ; 

- Godets échantillons ; 

- Micro-tube (eppendorff) ; 

- Embouts. 

2 Méthodes 

2.1 Méthodes d’analyse 

Le Tableau VIII résume l’ensemble des informations concernant les méthodes d’analyse 

utilisées au niveau de l’unité de Biochimie sur HORIBA ABX Pentra 400.
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Tableau VIII: Spécifications des méthodes d’analyse utilisées au niveau de l’unité de Biochimie sur HORIBA ABX Pentra 400. 

Description des méthodes 

Mesurande Glycémie Urémie Créatininémie Natrémie Kaliémie 

Principe de la 

méthode 

Méthode enzymatique à 

l’he okinase, 

colorimétrique à détection 

spectrophotométrique en 

point final. 

Méthode cinétique 

enzymatique à l’uréase et 

Glutamate-déshydrogénase, 

colorimétrique à détection 

spectrophotométrique. 

Méthode colorimétrique 

de JAFFÉ à détection 

spectrophotométrique 

cinétique. 

Méthode potentiométrique 

directe aux électrodes 

sélectives d’ions (ISE) 

Type 

d’échantillon 

primaire 

Sérum/Plasma 

Type de 

récipient/additif 

Tube sec (sérum)  ou avec anticoagulant (plasma) : Héparinate de lithium 

NB : L’éthylène-diamine-tétra-acétique (EDTA) peur être utilisé pour le dosage de la créatininémie 

Prétraitement Centrifugation 

Unités g/L mg/L mmol/L 



PARTIE PRATIQUE  MATÉRIELS ET MÉTHODES 

54 

Critères 

d’interprétation 

0,70 - 1,15 g/L  

70-115 mg/dL 

3,89-6,39 mmol/L 

Femmes : 

<50 ans : 0,15 – 0,40 g/L 

>50 ans : 0,21 – 0,43 g/L  

Hommes : 

< 50 ans : 0,19 – 0,44 g/L  

 > 50 ans : 0,18 - 0,55 g/L  

Enfants :  

1 à 3 ans : 0,11 – 0,36 g/L 

4 à 13 ans : 0,15 – 0,36 g/L  

14 à 19 ans : 0,18 – 0,45 g/L 

Hommes : 

8- 13 mg/L 

0,8 - 1,3 mg/dL 

71 - 115 μmol/L 

 

 Femmes 

6 – 12 mg/L 

0,6-1,2 mg/dL 

53 - 106 μmol/L 

136-145 

mmol/L 

Sur sérum : 
3,7-5,5 

mmol/L 

 

Sur plasma: 

3,6-4,8 

mmol/L 

Intervalle de 

mesure 

0,0198-9,0 g/L 

0,11-50,00 mmol/L 

0,022-3,0 g/L 

0,31-50,00 mmol/L 
1,4-180,8 mg/L 

110-200 

mmol/L 

1,4-10 

mmol/L 

Limite de 

détection 
0,0198 g/L 0,0186 g/L 1,4 mg/L 110 mmol/L 1,4 mmol/L 

Equipement HORIBA ABX PENTRA 400 

Référence du 

réactif 
A11A01667 A11A01641 A11A01933 A11A01738 A11A01740 
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Référence des 

matériaux 

d’étalonnage 

ABX Pentra Multical, Ref A11A01652 

ABX Pentra Standard 1 

(A11A01717)  

 

ABX Pentra Standard 2 

(A11A01718)  

 

ABX Pentra Reference 280mL 

(A11A01901) 
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2.2 Intervalles de confiance des sérums de contrôle  

Le Tableau IX résume les informations relatives aux matériaux de contrôle interne de qualité 

utilisés. 

Tableau IX: Spécifications des sérums de contrôle interne de qualité. 

Paramètre Unités 

Contrôle normal 

Lot n°20033 

Contrôle pathologique 

Lot n°21052 

Valeur cible 
Limites de 

confiance 
Valeur cible 

Limites de 

confiance 

Glycémie g/L 0,97 0,87-1,07 2,43 2,17-2,69 

Urémie g/L 0,37 0,33-0,40 1,15 1,03-1,27 

Créatininémie mg/L 11,0 9,0-13,0 36,1 32,5-39,7 

Natrémie mmol/L 122,0 114,0-130,0 149,0 137,0-161,0 

Kaliémie mmol/L 3,9 3,6-4,3 7,4 6,9-7,9 

2.3 Etablissement des procédures opératoires standardisées 

Nous avons rédigé les procédures opératoires standardisées des 5 paramètres : Glycémie, 

Urémie, Créatininémie, Natrémie et Kaliémie sous un format unifié en respectant les 

instructions du manuel de gestion de la qualité au laboratoire rédigé par l’OMS en 

collaboration avec le Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI). 

Les informations utilisées pour la rédaction proviennent de sources bibliographiques fiables 

scientifiquement ainsi que les différentes fiches techniques des réactifs.  

Les procédures opératoires standardisées contiennent dans l’ordre : 

 Un en-tête standardisé portant : l’identification du laboratoire, les noms des rédacteurs 

et de l’approbateur, la date et la numérotation des pages ; 

 Titre : nom de l’analyse ; 

 Objectifs et domaine d’application ; 

 Instructions générales : informations détaillées sur le processus d’analyse dans son 

ensemble (comprenant une définition, les phases préanalytique, analytique et post-

analytique) ; 

 Processus de calibration et de contrôle ; 

 Liste des abréviations ; 

 Références bibliographiques utilisées. 
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2.4 Etablissement des protocoles opératoires 

Nous avons rédigé les protocoles opératoires relatifs à la calibration et au contrôle interne de 

qualité. 

La rédaction s’est faite à l’aide des fiches techniques (calibrants, contrôles), les documents 

disponibles sur l’automate HORIBA ABX Pentra 400 et le manuel de l’automate HORIBA 

ABX Pentra 400. 

Ils contiennent toutes les étapes (dans l’ordre) à suivre afin de réaliser une calibration, un 

contrôle. 

2.4.1 Protocole opératoire de la calibration 

Il comporte dans l’ordre : 

 Un en-tête standardisé portant : l’identification du laboratoire, les noms des rédacteurs 

et de l’approbateur, la date et la numérotation des pages ;  

 Introduction : présentation du calibrant ; 

 La liste des paramètres pouvant être calibrés sur ABX P400 avec ABX Pentra 

MultiCal. 

 Reconstitution de calibrant : étapes à suivre afin de reconstituer correctement le 

calibrant ; 

 Aliquotage : étapes à suivre afin d’aliquoter correctement le calibrant préalablement 

reconstitué ; 

 Conservation : décrit les modalités de conservation des aliquotes du calibrants (durée 

de conservation, température de conservation) ; 

 Lancement de la calibration : étapes aboutissant au lancement de la calibration sur 

l’automate HORIBA ABX Pentra 400 ; 

 Validation des résultats : étapes à suivre afin de valider les résultats de calibration. 

2.4.2 Protocole opératoire du contrôle interne de qualité 

Il comporte dans l’ordre : 

 Un en-tête standardisé portant : l’identification du laboratoire, les noms des rédacteurs 

et de l’approbateur, la date et la numérotation des pages ;  

 Objet : objectif du protocole ; 

 Champs d’application du protocole ; 

 La liste des paramètres pouvant être calibrés sur ABX P400 avec ABX Pentra  N et/ou 

P MultiControl ; 
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 Matériaux de contrôle : comportant le type (présentation des matériaux de contrôle), le 

prétraitement (étapes à suivre afin de reconstituer et d’aliquoter correctement les 

contrôles), la conservation et la stabilité, les valeurs cible et intervalles de confiance 

ainsi que la périodicité des dosages ; 

 Logigramme pour la réalisation d’un CQI ; 

 Lancement des contrôles : étapes aboutissant au lancement du CQI sur l’automate 

HORIBA ABX Pentra 400 ; 

 Analyse des résultats ; 

 Causes de non-conformités ; 

 Actions correctives. 

2.5 Vérification des performances analytiques 

Nous avons effectué une vérification des performances de l’analyse de 5 paramètres 

biochimiques à savoir : Glycémie, Urémie, Créatininémie, Natrémie et Kaliémie et ce sur 

automate HORIBA ABX Pentra 400 selon le processus général basé sur les modalités décrites 

dans le guide de la société française de biologie clinique SFBC du sous groupe 2 du groupe de 

travail de l’accréditation des laboratoires de biologie médicale. 

2.5.1 Description des méthodes d’analyse à vérifier 

Le Tableau VIII résume l’ensemble des spécifications concernant les méthodes d’analyse des 

paramètres biochimiques Glycémie, Urémie, Créatininémie, Natrémie et kaliémie utilisées au 

laboratoire sur HORIBA ABX Pentra 400 (Voir  2.1Méthodes d’analyse). 

2.5.2 Identification des performances à évaluer 

L’automate utilisé à savoir l’HORIBA ABX Pentra 400 est un dispositif médical de 

diagnostic in vitro DMDIV marqué CE dont les méthodes d’analyse sont validées, non 

modifiées et déjà utilisées par le laboratoire. 

La société française de biologie clinique SFBC classe ces méthodes dans la portée A, stratégie 

2, stratégie proposant une vérification rétrospective(32). 

 

Figure 18: Signification des marquages IVD et CE. 
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Figure 19: modèle du dispositif médical de diagnostic in vitro DMDIV marqué CE.  

Le Tableau V rassemble les recommandations de la SFBC concernant la 

vérification/validation des performances d’une méthode d’analyse. Y sont décrits les critères à 

évaluer ainsi que leur méthode d’évaluation : essai à programmer, vérification 

bibliographique, exploitation des données rétrospectives. 

2.5.2.1 Critères bibliographiques 

Selon les recommandations de la SFBC les critères suivants sont candidats à une vérification 

bibliographique. Les données reportées dans ce travail sont celles du fournisseur HORIBA 

ABX Pentra 400. 

 Intervalle de mesure : L’intervalle de mesure comprend la limite de quantification 

(correspond généralement à la limite inférieure de linéarité) et la limite supérieure de 

linéarité. 

 Interférences : La présence dans le sérum/plasma de substances endogènes 

(bilirubine, hémoglobine, triglycérides, …) ou exogènes (médicaments) peut être à 

l’origine d’interférences et conduire à des résultats erronés. 
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 Stabilité : caractérisée par le maintien des mêmes propriétés dans le temps pour des 

conditions strictement définies(32). 

Les données bibliographiques concernant l’effet dilution, la spécificité analytique, la 

sélectivité et l’exactitude ne sont pas fournies par le fournisseur HORIBA ABX Pentra 400. 

Le Tableau X résume les données bibliographiques concernant les critères pouvant être 

vérifiés de manière bibliographique, ainsi que les données bibliographiques nécessaires pour 

les critères devant être vérifiés de manière rétrospective ou en essai sur une méthode 

quantitative de portée A stratégie 2.
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Tableau X: Données bibliographiques pour la vérification rétrospectives des méthodes d’analyse selon le guide de la SFBC. 

 Glucose Urée Créatinine Sodium Potassium 

R
ép

ét
a
b

il
it

é
 

C
V

 f
o
u

rn
is

se
u

r 
Echantillon CQ1 : 

CV=0,66% 

Echantillon CQ1 : 

CV=2,27% 

Echantillon CQ1 : 

CV=1,58% 

Echantillon CQ1 : 

CV=0,17% 

Echantillon CQ1 : 

CV=0,64% 

Echantillon CQ2 : 

CV=0,81% 

Echantillon CQ2 : 

CV=1,66% 

Echantillon CQ2 : 

CV=0,83% 

Echantillon CQ2 : 

CV=0.44% 

Echantillon CQ2 : 

CV=0.49% 

C
V

 S
F

B
C

 Echantillon CQ1 :  

CV= 1,8% 

Echantillon CQ1 : 

CV= 3% 

Echantillon CQ1 : 

CV= 3,4% 

Echantillon CQ1 : 

CV= 1% 

Echantillon CQ1 : 

CV= 1,2% 

Echantillon CQ2 :  

CV= 1,2% 

Echantillon CQ2 :  

CV= 1,9% 

Echantillon CQ2 :  

CV= 1,8% 

Echantillon CQ2 :  

CV= 0,8% 

Echantillon CQ2 :  

CV= 1,2% 

F
id

él
it

é 
in

te
rm

éd
ia

ir
e
 

C
V

 f
o
u

rn
is

se
u

r Echantillon CQ1 : 

CV= 2,00% 

Echantillon CQ1 : 

CV= 2,14% 

Echantillon CQ1 : 

CV= 2,88% 

Echantillon CQ1 : 

CV= 0.69% 

Echantillon CQ1 : 

CV= 1,28% 

Echantillon CQ2 :  

CV= 1,19% 

Echantillon CQ2 :  

CV= 1,93% 

Echantillon CQ2 :  

CV= 1,84% 

Echantillon CQ2 :  

CV= 0.92% 

Echantillon CQ2 :  

CV= 1,56% 

C
V

 S
F

B
C

 Echantillon CQ1 : 

CV=2,4% 

Echantillon CQ1 : 

CV= 4% 

Echantillon CQ1 : 

CV= 4,5% 

Echantillon CQ1 : 

CV= 1,3% 

Echantillon CQ1 : 

CV= 1,6% 

Echantillon CQ2 :  

CV= 1,6% 

Echantillon CQ2 :  

CV= 2,5% 

Echantillon CQ2 : 

CV= 2,4% 

Echantillon CQ2 :  

CV= 1,1% 

Echantillon CQ2 :  

CV= 1,6% 
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J
u

st
es

se
 

C
Q

I 
1

 

Biais relatif SFBC : 

4,4% 
Biais relatif SFBC : 6,9% 

Biais relatif SFBC : 

7,8% 

Biais relatif SFBC : 

1,5% 

Biais relatif SFBC : 

3,1% 

C
Q

I 
2

 

Biais relatif SFBC : 

3,7% 
Biais relatif SFBC : 4,3% 

Biais relatif SFBC : 

7,6% 

Biais relatif SFBC : 

1,4% 

Biais relatif SFBC : 

3,1% 

L
im

it
e 

d
e 

d
ét

ec
ti

o
n

 

0.11mmol/L 

1,98 mg/dL 

0.0198 g/L 

0.31 mmol/L 

1.86 mg/dL 

0,0186 g/L 

/ / / 

In
te

rv
a
ll

e 
d

e 

m
es

u
re

 

0.11-50.00 mmol/L 

1,98-900,0 mg/dL 

0.0198-9.00 g/L 

0.31-50.00 mmol/L 

2.20-300.00 mg/dl 

0,22-3.00 g/L 

12,2-1600 µmol/L  

0,14-18,08 mg/dL 

1,4-180,8 mg/L 

110-200 mmol/L 1.4-10 mmol/L 

L
im

it
e 

d
e 

q
u

a
n

ti
fi

ca
ti

o
n

 

/ / 
12,2 µmol/L  

1,4 mg/L 
/ / 

In
te

rf
ér

en
ce

s 

H
ém

o
ly

se
 Pas d’interférence 

significative jusqu’à 

500 mg/dL 

Pas d’interférence 

significative jusqu’à 460 

mg/dL 

Pas d’interférence 

significative jusqu’à 

450mg/dL 

Pas d'interférence significative 

jusqu’à 1g/L. 

B
il

ir
u

b
i

n
e 

Pas d’interférence 

significative jusqu'à 36 

mg/dL 

Pas d’interférence 

significative jusqu’à 22.23 

mg/dL 

Pas d’interférence 

significative jusqu’à 

3,3 mg/dL 

Pas d'interférence significative 
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T
ri

g
ly

cé
ri

d
es

 

Pas d'interférence 

significative 

jusqu'à de 7 mmol/L 

(612,5 mg/dL). 

Pas d'interférence 

significative jusqu'à une 

concentration 

d'Intralipid® (représentatif 

de la lipémie) de 7 

mmol/L (612,5mg/dL). 

Pas d'interférence 

significative jusqu'à 

une concentration de 

TG de 582,75 mg/dL 

Pas d'interférence significative 

S
ta

b
il

it
é 

R
éa

ct
if

s 

Avant ouverture/Installation 

Stables jusqu'à date de péremption si stocké entre 2-8 

°C 

Stables jusqu'à date de 

péremption si stocké 

entre 18-26 °C 

Les électrodes spécifiques sont stables jusqu’à 

la date indiquée si elles sont conservées entre 

15-35°C. 

Après ouverture/Installation 

55 Jours 70 Jours 

Placée dans le 

compartiment à 

température ambiante 

de l'analyseur, il est 

stable pendant 14 jours. 

12 mois. 6 mois. 

E
ta

lo
n

s 

Avant ouverture/reconstitution/installation 

ABX Pentra MultiCal 
 

Avant ouverture : stables jusqu’à la date de péremption si stockés entre 2-8°C. 

ABX Pentra standard 1,  

ABX Pentra standard 2 et ABX Pentra 

Reference 280mL  sont stables jusqu’à la date 

de péremption s’ils sont conservés entre 5-

30°C, à l’abri de la lumière. 

Après reconstitution/ouverture/installation 

Après reconstitution : 

8 heures entre 15°C et 25°C ; 

ABX Pentra standard 1 : stable pendant 1 

mois s'il est installé  sur le module ISE de 
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2 jours entre 2°C et 8°C ; 

2 semaines entre -25°C et 15°C (une seule congélation). 

l'analyseur ABX Pentra 400. 

ABX Pentra standard 2 :  

stable pendant 1 mois 

ABX Pentra Reference 280mL : stable 

pendant 1 mois s'il est conservé à 5-30°C à 

l'abri de la lumière. 

É
ch

a
n

ti
ll

o
n

 

25°C : 8 heures 

4°C : 72 heures 

2 jours à température 

ambiante 

1 semaine à 4-8 °C 

20-25°C : 7 jours 

4-8 °C : 7 jours 

-20°C : 3 mois 

Après séparation, et dans des tubes 

hermétiquement fermés les échantillons sont 

stables : 

14 jours à 15-25 °C et 4°C 

Stables à -20°C 
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2.5.2.2 Critères à évaluation rétrospective ou en essai 

La fidélité (comprenant la répétabilité et la fidélité intermédiaire) ainsi que la justesse sont 

les critères à évaluer obligatoirement de manière rétrospective ou en essai. 

L’étude de l’effet dilution n’est pas obligatoire pour la vérification rétrospective des 

méthodes analytique selon le guide de la société française de biologie clinique. 

La comparaison avec d’autres méthodes est non applicable vu la non disponibilité de 

données rétrospectives ainsi que la non disponibilité de réactif de dosage durant notre période 

d’étude. 

Le carry-over ou contamination inter-échantillon résulte du transfert d’une partie d’un 

échantillon dans un autre produisant une modification quantifiable et mesurable(32). Les 

données rétrospectives ne permettent pas son évaluation, l’étude en essai selon la société 

française de biologie clinique se fait seulement si le mode opératoire est susceptible d'avoir un 

effet sur la contamination inter-échantillons, ce qui n’est pas le cas dans cette étude. 

Les critères de performance évalués sont les suivant : 

- Répétabilité (essai) 

- Fidélité intermédiaire (rétrospective) 

- Justesse (rétrospective) 

Les critères de performance de nos méthodes ont été comparés aux données de références 

suivantes :  

- Les données du fournisseur Horiba ABX Pentra 400  (Voir Annexe X) ; 

- Les données extraites du document de la SFBC concernant les spécifications et 

normes d’acceptabilité à l’usage de la validation de techniques (Voir Annexe IX). 

2.5.3 Evaluation de la fidélité 

2.5.3.1 Répétabilité 

Mesurée dans les conditions suivantes : même procédure de mesure, même opérateur, même 

système de mesure, mêmes conditions de fonctionnement, même milieu et même objet de 

mesure pendant une courte période de temps. 

 Mode opératoire :  

La répétabilité est évaluée sur un ensemble de 6 dosages successifs des deux niveaux de 

contrôle (contrôle normal et pathologique : N MultiControl, P MultiControl) pour chaque 

paramètre et ce selon les spécifications de la société française de biologie clinique SFBC. 
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Selon la société française de biologie clinique SFBC le nombre optimal de déterminations à 

effectuer est de 20. Cependant il peut être réduit à 6 dans certains cas en fonction de la 

difficulté de mise en œuvre de certaines méthodes ou de leur coût élevé. C’est pourquoi, notre 

travail a été effectué sur 6 dosages successifs au vu de la non disponibilité de quantité 

suffisante de réactifs de dosage et d’échantillons de contrôle. 

Les calculs suivant ont été effectué sur le logiciel tableur Microsoft Excel:  

La moyenne :   
   

 
 

xi : résultat obtenu  

n : nombre total de répétition 

L’écart-type (standard deviation) :       
        

   
 

Le coefficient de variation :    
 

 
     

Les résultats obtenus (coefficients de variations CV) ont été comparés aux coefficients de 

variation annoncés par le fournisseur ainsi que les limites annoncées par la société française 

de biologie clinique SFBC (Annexe IX) et ce pour les deux niveaux d’échantillons de 

contrôle. 

2.5.3.2 Fidélité intermédiaire (reproductibilité intra laboratoire) 

Conditions où les résultats d'essais indépendants sont obtenus par la même méthode en 

utilisant des échantillons identiques dans le même laboratoire à des conditions opératoires 

différentes (opérateur, étalonnage, lot de réactifs…etc.) pendant un intervalle de temps donné. 

La variation d’une des conditions opératoire est suffisante pour l’évaluation de la fidélité 

intermédiaire, dans notre cas, les variations concernent les facteurs suivants : l’opérateur, 

l’étalonnage et le temps. 

 Mode opératoire 

L’évaluation de la fidélité s’est faite selon les données rétrospectives disponibles au 

laboratoire. Les données recueillies sont celles qui ont été répertoriées par l’automate 

HORIBA ABX Pentra 400, et ce sur une durée d’un mois ou les échantillons de contrôle 

(deux niveaux de contrôle : normal ABX Pentra N MultiControl et pathologique ABX Pentra 

P MultiControl) ont été analysés au moins une fois par jour, par différents opérateurs. 
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Etant une exigence pour l’utilisation des résultats obtenus après l’analyse des contrôles, la 

normalité a été vérifiée et ce en utilisant des tests statistiques et graphiques sur l’extension 

XLSTAT du logiciel tableur Microsoft Excel (voir 2.5.5 Vérification de la normalité) 

Les calculs suivant ont été effectués sur le logiciel tableur Microsoft Excel:  

 La moyenne : 

   
   

 
 

m : moyenne 

xi : résultat obtenu. 

n : nombre total de répétition. 

 L’écart-type (standard deviation) : 

      
        

   
 

s : Ecart-type (standard deviation)  

 Le coefficient de variation : 

    
 

 
     

CV% : coefficient de variation en pourcentage 

Les résultats obtenus (coefficients de variations CV) ont été comparés aux coefficients de 

variation annoncés par le fournisseur ainsi que les limites annoncées par la société française 

de biologie clinique SFBC et ce pour les deux niveaux d’échantillons de contrôle. 

2.5.4 Justesse 

L’évaluation de la justesse permet de mettre en évidence le biais d'une méthode à condition de 

s'assurer que les échantillons de contrôle utilisés se comportent comme les échantillons 

biologiques. Elle exprime l’étroitesse de l’accord entre la valeur moyenne (m) d’une série de 

mesures et la valeur vraie (dans notre cas la valeur vraie est la valeur cible du contrôle vu 

l’impossibilité d’avoir des matériaux de référence certifiés). 

 Mode opératoire :  
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Les échantillons et valeurs retenus pour l’évaluation de la justesse sont ceux utilisés pour 

l’évaluation de la fidélité intermédiaire.  

La justesse a été quantifiée par le biais relatif estimé en comparant la moyenne obtenue (m) 

lors de l'étude de fidélité intermédiaire à la valeur cible (v) des échantillons de contrôle 

interne de qualité testés. 

Les valeurs cible correspondant à chaque paramètre étudié sur deux niveaux de concentrations 

(contrôle normal et contrôle pathologique) ont été relevés des notices de ABX Pentra N 

MultiControl et ABX Pentra P MultiControl utilisées lors de la période à laquelle les mesures 

ont été faites. 

Les calculs suivant ont été effectués sur le logiciel tableur Microsoft Excel : 

 La moyenne : 

  
   

 
 

m : moyenne 

xi : résultat obtenu  

n : nombre total de répétition 

 Le biais relatif : 

        
   

 
      

v : valeur cible des échantillons de contrôle. 

En raison de la non disponibilité des données concernant la justesse sur les fiches techniques 

des réactifs HORIBA ABX Pentra 400, les résultats obtenus (brais relatifs) ont été comparé 

aux limites acceptables des biais relatifs annoncés par la société française de biologie clinique 

SFBC (Annexe IX). 

Le Tableau XI rassemble les critères évalués ainsi que leur méthode d’évaluation dans ce 

travail. 
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Tableau XI: Tableau récapitulatif des critères de performance évalués et méthodes 

d’évaluation. 

Critères à évaluer Méthode d’évaluation (Portée A, 

Stratégie2) 

Fidélité 

Répétabilité 
Essai (résultats comparés aux données 

Bibliographiques) 

Fidélité intermédiaire FI 
Rétrospective (résultats comparés aux 

données Bibliographiques) 

Justesse 
Rétrospective (résultats comparés aux 

données Bibliographiques) 

Limite de détection Bibliographie 

Intervalle de mesure Bibliographie 

Limite inférieure de quantification Bibliographie 

Effet dilution Non documenté 

Comparaison avec une autre méthode Non applicable 

Contamination inter-échantillons Non applicable 

Évaluation de l'influence de l'hémolyse, de la 

bilirubine et de la turbidité des échantillons 
Bibliographie 

Spécificité analytique Non documenté 

Sélectivité Non documenté 

Stabilités 

Etalons 

Bibliographie Réactifs 

Echantillons biologiques 

Exactitude Non documenté 

2.5.5 Vérification de la normalité 

Nous avons recueilli toutes les valeurs de contrôle normal et pathologique répertoriées par 

l’automate HORIBA Pentra 400 du 11/05/2022 au 09/06/2022 des  paramètres suivants : 

Glycémie, Urémie, Natrémie, Kaliémie. 

Pour la Créatininémie les valeurs recueillies concernent la période du 16/05/2022 au 

09/06/2022. 
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Afin que les données recueillies soient exploitables, il est nécessaire qu’elles suivent la loi 

normale c’est pourquoi nous les avons soumises à des tests d’évaluation de la normalité en 

utilisant le logiciel tableur Microsoft EXCEL et son extension XLSTAT. 

Des tests de normalité statistiques et graphiques ont été utilisés. 

2.5.5.1 Tests statistiques 

 Shapiro Wilk : Très populaire, il est particulièrement puissant pour les petits effectifs 

(n ≤ 50).  

 Anderson-Darling : est une modification du test de Kolmogorov-Smirnov adaptée à 

plusieurs lois dont la loi normale, pour le cas où les paramètres de la loi ne sont pas 

connus et doivent donc être estimés 

 Lilliefors : est une modification du test de Kolmogorov-Smirnov adapté au cas de la 

normalité dans le cas où les paramètres de la loi, la moyenne et la variance, ne sont 

pas connus et doivent donc être estimés 

 Jarque-Bera : est d'autant plus performant que le nombre de données est 

important(74). 

2.5.5.2 Tests graphiques 

 QQ plot : les graphiques Quantile-Quantile (Q-Q plots en anglais) permettent de 

comparer les quantiles de l'échantillon à ceux d'un échantillon distribué suivant une loi 

normale de même moyenne et même variance. Si l'échantillon suit une loi normale, les 

points doivent être confondus avec la première bissectrice du plan. 

 P-P plot : les graphiques Probabilité-Probabilité (P-P plots en anglais) permettent de 

comparer la fonction de répartition empirique d'un échantillon à celle d'un échantillon 

distribué suivant une loi normale de même moyenne et même variance. Si l'échantillon 

suit une loi normale, les points doivent être confondus avec la première bissectrice du 

plan(74). 

Il suffit qu’un test soit acceptable pour retenir l’ensemble des valeurs. 

2.5.6 Suppression des valeurs aberrantes 

Une valeur aberrante est une observation qui semble dévier de façon marquée par rapport à 

l’ensemble des autres membres de l’échantillon dans lequel elle apparaît. 

Leur élimination a été faite par application du test de Dixon à l’aide du logiciel tableur 

EXCEL et de son extension XLSTAT. 
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2.6 Étapes de réalisation des cartes de contrôle 

2.6.1 Réalisation des contrôles 

Les contrôles (N MultiControl et P MultiControl) se présentent sous forme de lyophilisat à 

reconstituer, la réalisation des contrôles se fait selon les étapes suivantes : 

- Reconstituer le contenu de chaque flacon avec 5ml d’eau distillée ou désionisée ; 

- Laisser le flacon à température ambiante pendant au moins 30 min ; 

- Transférer les volumes requis à l’aide d’une pipette du flacon vers des cupules 

d’aliquotage et les étiqueter. L’étiquette comporte le niveau de contrôle et la date de 

reconstitution ; 

- Conserver les aliquotes non utilisés immédiatement à 0°C; 

- Décongeler des sérums de contrôle à une température ambiante au moment de chaque 

utilisation ; 

- Programmer et lancer les paramètres à analyser chaque matin à la même heure ; 

- Récupérer et archiver des résultats. 

2.6.2 Constitution des cartes contrôles  

Les résultats obtenus après suppression des valeurs aberrantes et qui suivent la loi normale 

sont utilisés pour constituer les cartes de contrôle (voir 2.5.5 Vérification de la 

normalité2.5.6 Suppression des valeurs aberrantes) 

Leur réalisation se fait après calcul des limites de décision ; ces limites sont de plus ou moins 

1, 2 ou 3 écart type par rapport à la moyenne ; 

        
   

 
 

Xi : valeur de l’échantillon de contrôle. 

n : nombre total de valeurs d’échantillon de contrôle. 

    
        

   
 

ET : écart-type. 

On représente alors chaque point en fonction du jour auquel la mesure a été faite. C’est la 

représentation de Levey-Jennings. 
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2.6.3 Interprétation des cartes de contrôles  

Afin d’interpréter les cartes de contrôle réalisées, nous avons utilisé le système de Westgard. 

Pour ce faire nous avons appliqué les 6 règles de Westgard : 

- Règle 12S  

- Règle 13S  

- Règle 22S  

- Règle R4S  

- Règle 41S  

- Règle 10X 



 

 

RÉSULTATS 
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3 Résultats 

3.1 Etablissement des procédures 

Les figures suivantes illustrent le contenu de la POS de la glycémie (Annexe II). 

La Figure 20 illustre les points suivants : l’en-tête standardisé, le titre, l’objectif et le domaine 

d’application de la POS. 

 

Figure 20: En-tête, titre, objectif et domaine d’application de la POS de la glycémie. 

Les figures (Figure 21, Figure 22, Figure 23 et Figure 24) illustrent les instructions générales 

concernant le processus d’analyse dans son ensemble (comprenant une définition, les phases 

préanalytique, analytique et post-analytique ainsi que des informations concernant la 

calibration et le CQI). 
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Figure 21: Définition et phase pré-analytique de la POS de la glycémie. 
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Figure 22: Phase analytique de la POS de la glycémie. 
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Figure 23 : Validation technique des résultats et phase post-analytique de la POS de la 

glycémie. 
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Figure 24 : Informations relatives à la calibration et au CIQ de la Glycémie. 
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Chaque POS se termine par la liste des abréviations et des références bibliographiques 

utilisées pour sa rédaction (voir Figure 25 et Figure 26). 

 

Figure 25 : Abréviations de la POS de la glycémie. 
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Figure 26: Références bibliographiques de la POS de la glycémie. 

Les POS des autres paramètres sont en annexe : 

- POS de l’Urémie : Annexe III ; 

- POS de la Créatininémie : Annexe IV ; 

- POS de l’Ionogramme : Annexe V. 

3.2 Vérification de la normalité  

3.2.1 Tests statistiques 

Quatre tests statistiques à savoir : Shapiro-Wilk, Anderson-Darling, Lilliefors, Jarque-

Bera ont été appliqués afin de déterminer si les valeurs de contrôle recueillis suivent la loi 

normale et ce pour chaque paramètre et pour les deux niveaux de contrôle (normal et 

pathologique). 

Le tableau suivant (Tableau XII) rassemble les résultats des tests statistiques obtenus  pour la 

glycémie. 
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Les résultats obtenus pour le reste des paramètres (Urémie, Créatininémie, Natrémie et 

Kaliémie) sont en annexe, (Voir Annexe VIII). 

Tableau XII: Résultats des différents tests statistiques d'évaluation de la normalité des 

valeurs de contrôle de la glycémie sur deux niveaux. 

Shapiro-Wilk 
Anderson-

Darling 
Lilliefors Jarque-Bera 

Niveau 1 : Contrôle normal 

0,001 0,016 0,125 < 0,0001 p-value 

0,05 0,05 0,05 0,05 alpha "α" 

non conforme non conforme Conforme non conforme conclusion 

Niveau 2 : Contrôle pathologique 

< 0,0001 0,001 0,025 < 0,0001 p-value 

0,05 0,05 0,05 0,05 alpha "α" 

non conforme non conforme non conforme non conforme conclusion 

o Conforme : p-value > α : Le résultat suit la loi normale. 

o Non Conforme : p-value < α: Le résultat ne suit pas la loi normale. 

Interprétation : 

Le test de normalité se fonde sur 02 hypothèses : 

H0 : La variable dont provient l'échantillon suit une loi normale. 

Ha : La variable dont provient l'échantillon ne suit pas une loi Normale. 

Lorsque la p-value calculée est supérieure au niveau de signification seuil alpha "α" on ne 

peut pas rejeter l'hypothèse nulle H0. 

Lorsque la p-value calculée est inférieure au niveau de signification seuil alpha "α" on 

rejette l'hypothèse nulle H0 et on retient l’hypothèse Ha. 

3.2.2 Tests graphiques 

Deux tests graphiques à savoir : Q-Q Plot et P-P Plot ont été fait pour chaque niveau de 

contrôle des paramètres choisis. 

Les figures (Figure 27 et Figure 28) représentent les résultats de ces tests pour le niveau de 

contrôle normal de la glycémie. 
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Les résultats des tests graphiques des autres paramètres à savoir : Urémie, Créatininémie, 

Kaliémie et Natrémie sont en annexe, (Voir Annexe VIII). 

 

Figure 27 : Graphe du test PP plot  sur les valeurs de contrôle normal de la Glycémie 

 

Figure 28: Graphe du test QQ plot sur les valeurs de contrôle normal de la Glycémie. 
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Les figures (Figure 29 et Figure 30) représentent les résultats de ces tests pour le niveau de 

contrôle pathologique de la glycémie. 

 

Figure 29: Graphe du test P-P plot sur les valeurs de contrôle pathologique de la Glycémie 

avant correction. 

 

Figure 30: Graphe du test Q-Q plot sur les valeurs de contrôle pathologique de la Glycémie 

avant correction. 
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On constate la non-conformité des valeurs de contrôle pathologique aux tests statistiques 

d’évaluation de la normalité, mais aussi que certains points ne sont pas confondus avec la 

première bissectrice du plan dans le cas des tests graphiques. 

On conclut donc que les valeurs recueillis ne suivent pas la loi normale. Ceci étant dû à la 

présence de valeurs aberrantes au vu du respect de la normalité après leur suppression. 

3.3 Suppression des valeurs aberrantes 

Nous avons appliqué le test de Dixon sur l’ensemble des valeurs de contrôle ne respectant pas 

une distribution normale pour les paramètres : Glycémie, Urémie, Créatininémie, Natrémie, 

Kaliémie afin de déterminer les valeurs aberrantes. 

Les résultats suivants concernent la Glycémie (les résultats des paramètres restants sont en 

annexe) ; (Voir Annexe VIII). 

 Le test de Dixon a détecté 2 valeurs aberrantes parmi les résultats de contrôle du 

niveau 2  (pathologique) que nous avons éliminées. 

 Nous avons réappliqué les quatre tests statistiques et les deux tests graphiques pour 

l’évaluation de la normalité sur les valeurs restantes. 

Le Tableau XIII représente les résultats des tests statistiques obtenus après correction 

(élimination des valeurs aberrantes) des résultats du contrôle pathologique de la glycémie. 

Tableau XIII : Résultats des différents tests statistiques d'évaluation de la normalité des 

valeurs de contrôle pathologique de la glycémie après correction. 

Niveau 2 : Contrôle pathologique 

Shapiro-Wilk 
Anderson-

Darling 
Lilliefors Jarque-Bera 

0,358 0,274 0,354 0,703 p-value 

0,05 0,05 0,05 0,05 alpha "α" 

Conforme Conforme Conforme Conforme conclusion 
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La Figure 31 représente les résultats du test graphique P-P Plot obtenus après correction 

(élimination des valeurs aberrantes) des résultats du contrôle pathologique de la glycémie : 

 

Figure 31: Graphe du test PP plot sur les valeurs de contrôle pathologique de la Glycémie 

après correction. 

La Figure 32 représente les résultats du test graphique Q-Q Plot obtenus après correction 

(élimination des valeurs aberrantes) des résultats du contrôle pathologique de la glycémie. 

 

Figure 32 : Graphe du test Q-Q plot pour les valeurs de contrôle pathologique de la Glycémie 

après correction. 
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Le Tableau XIV rassemble les résultats des tests d’évaluation de la normalité pour les 

paramètres : Glycémie, Urémie, Créatininémie, Natrémie, Kaliémie ainsi que le nombre de 

valeurs retenues après suppression des valeurs aberrantes par application du test de Dixon. 

Tableau XIV : Tableau récapitulatif du respect de la loi normale des différents paramètres. 

 Glycémie Urémie Créatininémie Natrémie Kaliémie 

C
o
n
tr

ô
le

 n
o
rm

al
 

45 40 41 37 36 
Nombre 

de valeurs 

Conforme 

Test de 

Lilliefors 

Non-

Conforme 

Conforme  

Test de 

Lilliefors et de 

Jarque-Bera 

Conforme 

Test de 

Jarque-

Bera 

Non-Conforme 

Respect de 

la loi 

normale 

/ 37 / / 35 

Nombre de 

valeurs 

après 

correction 

/ 
Conforme 

aux 4 tests 
/ / 

Conforme 

Test de Jarque-

Bera 

Respect de 

la loi 

normale 

C
o
n
tr

ô
le

 p
at

h
o
lo

g
iq

u
e 

44 40 42 37 37 
Nombre 

de valeurs 

Non-

Conforme 

Non-

Conforme 
Non-Conforme 

Conforme 

Aux 4 

tests 

Conforme 

Tests de Shapiro-

Wilk, Anderson-

Darling et de 

Jarque-Bera 

Respect de 

la loi 

normale 

42 38 39 / / 

Nombre de 

valeurs 

après 

correction 

Conforme 

Aux 4 

tests 

Conforme 

Tests de 

Shapiro-

Wilk, 

Anderson-

Darling et 

de 

Lilliefors 

Conforme  

Aux 4 tests 
/ / 

Respect de 

la loi 

normale 

On constate que plusieurs paramètres suivent la loi normale qu’après correction à l’exception 

de quelques-uns. 

Après l’élimination des valeurs aberrantes les séries de valeurs se trouvent toutes être 

conforme à au moins un des tests statistique appliqués. 
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3.4 Résultats de la vérification des performances analytiques 

3.4.1 Fidélité 

3.4.1.1 Répétabilité 

Le Tableau XV montre les résultats obtenus lors de l’évaluation de la répétabilité : 

Tableau XV: Résultats de l'évaluation de la répétabilité sur HORIBA Pentra  400. 

Paramètre Glucose Urée Créatinine Sodium Potassium 

Echantillon ABX Pentra N MultiControl 

Nombre de 

valeurs 
6 6 6 6 6 

Moyenne 0,908333333 0,365 10,55 124,1166667 4,1 

Ecart-type 0,036560452 0,0083666 0,859651092 0,365604522 9,72951E-16 

CV obtenu% 4,025003914 2,292219251 8,148351583 0,294565212 2,37305E-14 

CV fournisseur 0,66% 2,27% 1,58% 0,17% 0,64% 

CV SFBC 1,8% 3% 3,4% 1% 1,2% 

Conclusion NV V NV V V 

Echantillon ABX Pentra P MultiControl 

Nombre de 

valeurs  
6 6 6 6 6 

Moyenne 2,185 1,105 33,06666667 152,3 7,566666667 

Ecart-type 0,068920244 0,010488088 1,637884815 0,55136195 0,051639778 

CV obtenu% 3,154244566 0,949148279 4,95328069 0,362023605 0,682464026 

CV fournisseur 0,81 1,66 0,83 0,44 0,49 

CV SFBC 1,2 1,9 1,8 0,8 1,2 

Conclusion NV V NV V V 

V : Validé ; NV : Non Validé. 

Validé : CV obtenu ≤ CV Fournisseur et/ou CV SFBC 

Non validé : CV obtenu > CV SFBC 

3.4.1.2 Fidélité intermédiaire 

Le Tableau XVI montre les résultats obtenus lors de l’évaluation de la fidélité intermédiaire : 
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Tableau XVI: Résultats de l'évaluation de la fidélité intermédiaire sur HORIBA ABX Pentra 

400 

Paramètre Glucose Urée Créatinine Sodium Potassium 

Echantillon ABX Pentra N MultiControl 

Nombre de 

valeurs 
45 37 41 37 35 

Moyenne 0,997777778 0,363513514 9,92195122 124,7432432 4,105714286 

Ecart-type 0,088699925 0,029834378 2,245830826 4,001912081 0,149396545 

CV obtenu % 8,889747535 8,207226567 22,63497145 3,208119315 3,638746753 

CV fournisseur 2% 2,14% 2,88 0,69 1,28 

CV SFBC 2,4% 4% 4,5 1,3 1,6 

Conclusion NV NV NV NV NV 

Echantillon ABX Pentra P MultiControl 

Nombre de 

valeurs  
42 38 39 37 37 

Moyenne 2,389047619 1,129473684 33,95897436 152,7567568 7,575675676 

Ecart-type 0,128077902 0,057701345 4,209370371 5,240416679 0,278293815 

CV obtenu% 5,36104432 5,108693189 12,3954579 3,430562935 3,673518071 

CV fournisseur 1,19% 1,93% 1,84% 0,92% 1,56% 

CV SFBC 1,6% 2,5% 2,4% 1,1% 1,6% 

Conclusion NV NV NV NV NV 

V : Validé ; NV : Non Validé. 

Validé : CV obtenu ≤ CV Fournisseur et/ou CV SFBC 

Non validé : CV obtenu > CV SFBC 

3.4.2 Justesse 

Le Tableau XVII montre les résultats obtenus lors de l’évaluation de la justesse : 
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Tableau XVII: Résultats de l'évaluation de la justesse sur HORIBA Pentra 400. 

Paramètre Glucose Urée Créatinine Sodium Potassium 

Echantillon ABX Pentra N MultiControl 

Nombre de 

valeurs 
45 37 41 37 35 

Valeur cible 0,97 0,37 11,0 122 3,9 

Moyenne 0,997777778 0,363513514 9,92195122 124,7432432 4,105714286 

Biais relatif % 2,863688431 1,753104456 9,800443459 2,248560035 5,274725275 

Biais relatif 

SFBC 
4,4% 6,9% 7,8% 1,5% 3,1% 

Conclusion V V NV NV NV 

Echantillon ABX Pentra P MultiControl 

Nombre de 

valeurs  
42 38 39 37 37 

Valeur cible 2,43 1,15 36,1 149 7,4 

Moyenne 2,389047619 1,129473684 33,95897436 152,7567568 7,575675676 

Biais relatif % 1,685283167 1,784897025 5,93081895 2,52131326 2,373995617 

Biais relatif 

SFBC 
3,7% 4,3% 7,6% 1,4% 3,7% 

Conclusion V V V NV V 

V : Validé ; NV : Non Validé. 

Validé : Biais relatif obtenu ≤ Biais relatif SFBC 

Non validé : Biais relatif obtenu > Biais relatif SFBC 

3.5 Constitution des cartes de contrôle 

La constitution des cartes de contrôle s’est faite avec les valeurs restantes après suppression 

des valeurs aberrantes (voir Tableau XIV) et ce en utilisant la moyenne ± 1ET, 2ET, 3ET. 

Les figures suivantes représentent les cartes de contrôle obtenues pour les deux niveaux de 

contrôle normal et pathologique des paramètres étudiés. 
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Les figures (Figure 33 et Figure 34) représentent les cartes de contrôle obtenues pour les deux 

niveaux de contrôle normal et pathologique de la Glycémie.  

 

Figure 33 : Diagramme de Levey-Jenings Glycémie normale. 

 

Figure 34: Diagramme de Levey-Jenings Glycémie pathologique. 
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Diagramme de Levey-Jennings : Glycémie Normale    

Valeurs 

Moyenne 

UP CONTROL LINE 1s 

UP CONTROL LINE 2s 

UP CONTROL LINE 3s 

LOW CONTROL LINE 1s 

LOW CONTROL LINE 2s 

LOW CONTROL LINE 3s 
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Diagramme de Levey-Jennings : Glycémie 

Pathologique 

Valeurs 

Moyenne 

UP CONTROL LINE 1s 

UP CONTROL LINE 2s 

UP CONTROL LINE 3s 

LOW CONTROL LINE 1s 

LOW CONTROL LINE 2s 

LOW CONTROL LINE 3s 
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Les figures (Figure 35 et Figure 36) représentent les cartes de contrôle obtenues pour les deux 

niveaux de contrôle normal et pathologique de l’Urémie. 

 

Figure 35 : Diagramme de Levey-Jenings Urémie normale. 

 

Figure 36 : Diagramme de Levey-Jenings Urémie pathologique. 
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Diagramme de Levey-Jenings : Urémie Normale 

Valeurs 

Moyenne 

UP CONTROL LINE 
1s 
UP CONTROL LINE 
2s 
UP CONTROL LINE 
3s 
LOW CONTROL 
LINE 1s 
LOW CONTROL 
LINE 2s 
LOW CONTROL 
LINE 3s  
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Diagramme de Levey-Jenings : Urémie 

Pathologique  

Valeurs  

Moyenne 

UP CONTROL LINE 1s 

UP CONTROL LINE 2s 

UP CONTROL LINE 3s 

LOW CONTROL LINE 1s 

LOW CONTROL LINE 2s 

LOW CONTROL LINE 3s 
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Les figures (Figure 37 et Figure 38) représentent les cartes de contrôle obtenues pour les deux 

niveaux de contrôle normal et pathologique de la Créatininémie.  

 

Figure 37: Diagramme de Levey-Jenings Créatininémie normale. 

 

Figure 38 : Diagramme de Levey-Jenings créatininémie pathologique. 
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Diagramme de Levey-Jenings : Créatininémie 

Normale 

Valeurs   

Moyenne 

UP CONTROL LINE 1s 

UP CONTROL LINE 2s 

UP CONTROL LINE 3s 

LOW CONTROL LINE 
1s 
LOW CONTROL LINE 
2s 
LOW CONTROL LINE 
3s 
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Diagramme de Levey-Jenings : Créatininémie 

Pathologique  

Valeurs 

Moyenne 

UP CONTROL LINE 1s 

UP CONTROL LINE 2s 

UP CONTROL LINE 3s 

LOW CONTROL LINE 1s 

LOW CONTROL LINE 2s 

LOW CONTROL LINE 3s 



PARTIE PRATIQUE  RÉSULTATS 

93 

Les figures (Figure 39 et Figure 40) représentent les cartes de contrôle obtenues pour les deux 

niveaux de contrôle normal et pathologique de la Natrémie.  

 

Figure 39: Diagramme de Levey-Jenings Natrémie normale. 

 

Figure 40 : Diagramme de Levey-Jenings Natrémie pathologique. 
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Diagramme de Levey-Jenings : Natrémie Normale  

Valeurs 

Moyenne 

UP CONTROL LINE 1s 

UP CONTROL LINE 2s 

UP CONTROL LINE 3s 

LOW CONTROL LINE 
1s 
LOW CONTROL LINE 
2s 
LOW CONTROL LINE 
3s 
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Diagramme de Levey-Jenings : Natrémie 

Pathologique 

Valeurs 

Moyennes 

UP CONTROL LINE 
1s 
UP CONTROL LINE 
2s 
UP CONTROL 3s 

LOW CONTROL 1s 

LOW CONTROL 2s 

LOW CONTROL 3s 
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Les figures (Figure 41 et Figure 42) représentent les cartes de contrôle obtenues pour les deux 

niveaux de contrôle normal et pathologique de la Kaliémie.  

 

Figure 41: Diagramme de Levey-Jenings Kaliémie normale. 

 

Figure 42 : Diagramme de Levey-Jenings kaliémie pathologique. 
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Diagramme de Levey-Jenings : Kaliémie Normal 

Valeurs 

Moyenne 

UP CONTROL LINE 
1s 
UP CONTROL LINE 
2s 
UP CONTROL LINE 
3s 
LOW CONTROL 
LINE1s  
LOW CONTROL 
LINE2s  
LOW CONTROL 
LINE3s  
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Diagramme de Levey-Jenings : Kaliémie 

Pathologique 

Valeurs 

Moyenne 

UP CONTROL LINE 
1s 
UP CONTROL LINE 
2s 
UP CONTROL LINE 
3s 
LOW CONTROL 
LINE 1s 
LOW CONTROL 
LINE 2s 
LOW CONTROL 
LINE 3s 
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3.5.1 Interprétation des cartes de contrôle  

L’interprétation a été faite selon les règles du système de Westgard qui comporte cinq règles 

élémentaires. Ces règles sont utilisées individuellement ou en combinaison afin d’évaluer la 

qualité des séries de valeurs analytiques. 

Son application simultanée sur les résultats des deux niveaux de contrôle (normal et 

pathologique) permet une détection plus rapide et plus efficace des éventuels 

dysfonctionnements. 

Les violations des règles de Westgard ont été relevées pour chaque paramètre. 

Le Tableau XVIII représente les résultats d’application des règles de Westgard sur les 

résultats des deux niveaux de contrôle interne de qualité de la Glycémie. 

Tableau XVIII : Application des règles de Westgard sur les résultats du CQI de la Glycémie. 

Glycémie 

Règle Niveau de contrôle : Normale Niveau de contrôle : Pathologique 

12S Conforme 

Violée le : 

Deux fois le 02/06/2022 

Une fois le 03/06/2022 

22S Conforme Violée le : 02/06/2022 (Inter-série) 

13S Violée le 19/05/2022 Conforme 

R4S Conforme 

41S Violée le : 02/06/2022 (Intra-série) 

10X 

Conforme (En inter-série) 

Violée du  21 au 30/05/2022 (Inter-

série, 12 valeurs en dessous de la 

moyenne) 

Violée du 06 au 09/06/2022 (Intra-série), 11valeurs au-dessus de la moyenne) 
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Le Tableau XIX représente les résultats d’application des règles de Westgard sur les résultats 

des deux niveaux de contrôle interne de qualité de l’Urémie. 

Tableau XIX : Application des règles de Westgard sur les résultats du CQI de l’Urémie. 

Urémie 

Règle Niveau de contrôle : Normale Niveau de contrôle : Pathologique 

12S 

Violée le : 

11/05/2022 

12/05/2022 
Conforme 

22S 
Violée du : 

11 au 12/05/2022 (Inter-série) 
Conforme 

13S Conforme Violée le 11/05/2022 

R4S Conforme 

41S Violée du 11 au 12 /05/2022 (Intra-série) 

10X 
Violée du 21 au 31/05/2022   

(Inter-série) 
Violée du 22 au 31/05/2022 (Inter-série) 

Le Tableau XX représente les résultats d’application des règles de Westgard sur les résultats 

des deux niveaux de contrôle interne de qualité de la Créatininémie. 

Tableau XX : Application des règles de Westgard sur les résultats du CQI de la 

Créatininémie. 

Créatininémie 

Règle Niveau de contrôle : Normale Niveau de contrôle : Pathologique 

12S 

Violée le : 19/05/2022  

                  31/05/2022 

                  05/06/2022 

Violée le : 23/05/2022 

                 27/05/2022 

                 01/06/2022 

22S Conforme 

13S Conforme 

R4S Conforme 
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41S Conforme 

10X Conforme 

Le Tableau XXI représente les résultats d’application des règles de Westgard sur les résultats 

des deux niveaux de contrôle interne de qualité de la Natrémie. 

Tableau XXI : Application des règles de Westgard sur les résultats du CQI de la Natrémie. 

Natrémie 

Règle Niveau de contrôle : Normale Niveau de contrôle : Pathologique 

12S 

Violée le : 

01/06/2022 

02/06/2022 

Violée le : 

01/06/2022 

22S 
Violée le: 

01/06/2022 (Intrasérie) 

13S Conforme 

R4S Conforme 

41S 

Violée le : 

01/06/2022 (Intra-série) 

02/06/2022 (Intra-série) 

10X Violée du 15 au 19/05/2022 (Intra-série) 

Le Tableau XXII représente les résultats d’application des règles de Westgard sur les résultats 

des deux niveaux de contrôle interne de qualité de Kaliémie. 

Tableau XXII : Application des règles de Westgard sur les résultats du CQI de la Kaliémie. 

Kaliémie 

Règle Niveau de contrôle : Normale Niveau de contrôle : Pathologique 

12S 

Violée le : 

23/05/2022 

03/06/2022 

Violée le : 

01/06/2022 
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22S Conforme 

13S Conforme 

R4S Conforme 

41S 

Violée le : 

01/06/2022 (Intra-série) 

02/06/2022 (Intra-série) 

10X Conforme 



 

 

 

DISCUSSION 
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4 Discussion 

Dans une optique d’amélioration continue, nous avons établi une grille d’autoévaluation sous 

forme de questions avec 3 possibilités de réponse : Oui / Non / Non-Applicable ainsi qu’une 

case « Références, documents et commentaire ». Ce questionnaire a été rédigé sur  la base 

des clauses 5.4 et 5.5 de la norme ISO : 15189 :2012 (norme spécifique des laboratoires de 

biologie médicale LBM), ces clauses concerne les phases préanalytique et analytique d’un 

processus analytique en biologie médicale.  

À partir des résultats obtenus nous avons constaté de nombreux manquements aux exigences 

de la norme ISO 15189 concernant le processus préanalytique  et analytique, pour exemple :  

 La clause 5.5.1.2 stipule que : « Les procédures d'examen validées utilisées sans 

modification doivent faire l'objet d'une vérification indépendante par le laboratoire 

avant d'être utilisées régulièrement » et que « La vérification indépendante menée par 

le laboratoire doit confirmer, par l'obtention de preuves tangibles (sous la forme de 

caractéristiques de performances), que les performances annoncées pour la procédure 

ont été satisfaites. » 

 La clause 5.5.3 stipule que « Les procédures analytiques doivent être documentées. 

Elles doivent être écrites dans une langue généralement comprise par le personnel du 

laboratoire et être disponibles dans les lieux appropriés. » et que  « Tous les 

documents associés à la réalisation des examens (y compris les procédures, les 

documents récapitulatifs, les modes d'emploi des produits) doivent être soumis à la 

maîtrise des documents. » 

Le  travail que nous proposons découle donc de la volonté de remédier aux  écarts relevés, et 

ce en procédant à : 

 Rédaction de procédures opératoires standardisées POS de certains paramètres ; 

 Vérification des performances de certaines méthodes d’analyse ; 

 Contrôle interne de qualité. 

4.1 La rédaction de procédures opératoires standardisées POS : 

Compte tenu de l’absence de documents associés à la réalisation des examens, nous avons 

pris l’initiative, dans un premier temps, de rédiger les procédures opératoires standardisées 

des paramètres suivants : Glycémie, Urémie, Créatininémie, Natrémie, Kaliémie. 

Nous les avons structurées selon les recommandations du manuel de gestion de la qualité au 

laboratoire rédigé par l’OMS en collaboration avec le CLSI. De plus, nous avons rédigé des 

protocoles opératoires concernant la calibration et le contrôle interne de qualité décrivant de 
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manière détaillée les étapes à suivre pour leur réalisation. Ceci dans le but de permettre au 

personnel du laboratoire d’effectuer les analyses de la même façon permettant ainsi d’avoir 

des résultats exacts, fiables et de qualité. 

4.2 Vérification et contrôle interne de qualité 

Afin de procéder à la vérification de la méthode ainsi qu’au contrôle interne de qualité, les 

valeurs de contrôle utilisées doivent suivre la loi normale. 

4.2.1 Glycémie 

4.2.1.1 Normalité 

Les résultats du niveau 1 (normal) du CQI de la glycémie suivent la loi normale, signifiant 

que 68,2% des valeurs se situent entre ± 1 écart-type et que 95,4% entre ± 2 écarts-type et que 

99,7 % entre ± 3 écarts-type. 

Par ailleurs, les résultats du niveau 2 (pathologique) du contrôle qualité interne de la glycémie 

ne suivent pas la loi normale. Deux valeurs aberrantes ont été détectées par application du test 

de Dixon et ensuite éliminées. 

Les valeurs restantes suivent ainsi la loi normale. 

4.2.1.2 Vérification des critères de performance 

La vérification de la méthode d’analyse s’est faite sur les deux niveaux de contrôle en 

évaluant les critères suivants : 

 Répétabilité : les CV obtenus pour les deux niveaux de contrôle sont supérieurs aux 

CV obtenus par le fournisseur et préconisés par la SFBC de ce fait la méthode 

d’analyse de la glycémie sur HORIBA P400 est non répétable. 

 Fidélité intermédiaire : les CV obtenus pour les deux niveaux de contrôle sont 

supérieurs aux CV obtenus par le fournisseur et préconisés par la SFBC de ce fait la 

méthode d’analyse de la glycémie sur HORIBA P400 est non fidèle. 

 Justesse : les biais relatifs obtenus pour les deux niveaux de contrôle sont inférieurs 

aux biais relatifs préconisés par la SFBC de ce fait la méthode d’analyse de la 

glycémie sur HORIBA P400 est juste. 

4.2.1.3 Cartes de contrôle 

Afin d’interpréter les cartes de contrôle nous avons appliqué les règles du système de 

Westgard. Pour rappel le système de Westgard comporte six règles élémentaires. 

Ces règles sont utilisées individuellement ou en combinaison afin d’évaluer la qualité des 

séries analytiques. 
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Le Docteur Westgard a inventé une notation abrégée pour exprimer les règles de contrôle de 

qualité qui, pour la plupart, peuvent être notées NL : N représente le nombre de données de 

contrôles évaluer et L la limite statistique d’évaluation des données de contrôle.  

 Règle 12s : 1 mesure entre ± 2s et ± 3s : cette règle est utilisés comme règle 

d’avertissement ; 

 Règle 13s : 1 mesure > ± 3s : identifie les erreurs aléatoires inacceptables ; 

 Règle 22s : 2 mesures consécutives entre ± 2s et ± 3s : identifie les erreurs 

systématique avec deux applications possibles en intra et inter-série ; 

 Règle R4s : 2 valeurs de contrôle dans une seule analyse séparée de plus de 4s : 

identifie les erreurs aléatoires ; 

 Règle 41s : 4 mesures consécutives > ± 1s : identifie les erreurs systématiques mineurs 

avec deux applications possibles en intra et inter-série ; 

 Règle 10   : 10 mesures consécutives du même côté de la cible : identifie les erreurs 

systématiques avec deux applications possibles en intra et inter-série. 

 

Figure 43: Schéma d’interprétation des résultats obtenus avec les échantillons de contrôle. 

Les valeurs de contrôle interne de qualité enfreignent les règles 12s ; 13s ; 22s ; 41s ; 10  . 

4.2.1.4 Interprétation 

Les résultats de la fidélité indiquent la présence d’erreurs aléatoires. 

Les résultats de l’application des règles de Westgard indiquent la présence à la fois d’erreurs 

aléatoires et systématiques. 
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4.2.2 Urémie  

4.2.2.1 Normalité 

Les résultats du niveau 1 (normal) et niveau 2 (pathologique) du contrôle qualité interne de 

l’Urémie ne suivent pas la loi normale. Trois valeurs aberrantes pour le niveau 1 et deux 

valeurs pour le niveau 2 ont donc été détectées par application du test de Dixon et ensuite 

éliminées. 

Les valeurs restantes suivent ainsi la loi normale. 

4.2.2.2 Vérification des critères de performance 

 Répétabilité : les CV obtenus pour les deux niveaux de contrôle sont inférieurs aux 

CV préconisés par la SFBC de ce fait la méthode d’analyse de l’urémie sur HORIBA 

P400 est répétable. 

 Fidélité intermédiaire : les CV obtenus pour les deux niveaux de contrôle sont 

supérieurs aux CV obtenus par le fournisseur et préconisés par la SFBC de ce fait la 

méthode d’analyse de l’urémie sur HORIBA P400 est non fidèle. 

 Justesse : les biais relatifs obtenus pour les deux niveaux de contrôle sont inférieurs 

aux biais relatifs préconisés par la SFBC de ce fait la méthode d’analyse de l’urémie 

sur HORIBA P400 est juste. 

4.2.2.3 Cartes de contrôle 

Les valeurs de contrôle interne de qualité enfreignent les règles 12s ; 13s ; 22s ; 41s ; 10  . 

4.2.2.4 Interprétation 

Les résultats de la fidélité indiquent la présence d’erreurs aléatoires 

Les résultats de l’application des règles de Westgard indiquent la présence à la fois d’erreurs 

aléatoires et systématiques 

4.2.3 Créatinémie 

4.2.3.1 Normalité 

Les résultats du niveau 1 (normal) du contrôle qualité interne de la créatininémie suivent la loi 

normale. Par ailleurs, les résultats du niveau 2 (pathologique) du contrôle qualité interne ne 

suivent pas la loi normale. Trois valeurs aberrantes ont été détectées par application du test de 

Dixon et ensuite éliminées. 

Les valeurs restantes suivent ainsi la loi normale. 
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4.2.3.2 Vérification des critères de performance 

 Répétabilité : les CV obtenus pour les deux niveaux de contrôle sont supérieurs aux 

CV obtenus par le fournisseur et préconisés par la SFBC de ce fait la méthode 

d’analyse de la créatininémie sur HORIBA P400 est non répétable. 

 Fidélité intermédiaire : les CV obtenus pour les deux niveaux de contrôle sont 

supérieurs aux CV obtenus par le fournisseur et préconisés par la SFBC de ce fait la 

méthode d’analyse de la créatininémie sur HORIBA P400 est non fidèle. 

 Justesse : les biais relatifs obtenus pour le niveau de contrôle de niveau 1 (normal) 

sont supérieurs aux biais relatifs préconisés par la SFBC de ce fait la méthode est non 

juste aux concentrations normales. Les biais relatifs obtenus pour le niveau de 

contrôle de niveau 2 quant à eux sont inférieurs aux biais relatifs préconisés par la 

SFBC, la méthode est donc juste pour les concentrations hautes. 

4.2.3.3 Cartes de contrôle 

Les valeurs de contrôle interne de qualité enfreignent les règles 12s  

4.2.3.4 Interprétation 

Les résultats de la fidélité indiquent la présence d’erreurs aléatoires. Les résultats de la 

justesse du niveau de contrôle normale indiquent la présence d’erreurs systématiques. 

4.2.4 Natrémie 

4.2.4.1 Normalité 

Les résultats du niveau 1 (normal) ainsi que le niveau 2 (pathologique) du contrôle qualité 

interne de la natrémie suivent la loi normale. 

4.2.4.2 Vérification des critères de performance 

 Répétabilité : les CV obtenus pour les deux niveaux de contrôle sont inférieurs aux 

CV préconisés par la SFBC de ce fait la méthode d’analyse de la natrémie sur 

HORIBA P400 est répétable. 

 Fidélité intermédiaire : les CV obtenus pour les deux niveaux de contrôle sont 

supérieurs aux CV obtenus par le fournisseur et préconisés par la SFBC de ce fait la 

méthode d’analyse de la natrémie sur HORIBA P400 est non fidèle. 

 Justesse : les biais relatifs obtenus pour les deux niveaux de contrôle sont supérieurs 

aux biais relatifs préconisés par la SFBC de ce fait la méthode d’analyse de la 

natrémie sur HORIBA P400 est non juste. 

4.2.4.3 Cartes de contrôle 

Les valeurs de contrôle interne de qualité enfreignent les règles 12s ; 22s ; 41s ; 10  . 
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4.2.4.4 Interprétation 

Les résultats de la fidélité indiquent la présence d’erreurs aléatoires. Les résultats de la 

justesse indiquent la présence d’erreurs systématiques. 

Les résultats de l’application des règles de Westgard indiquent la présence à la fois d’erreurs 

aléatoires et systématiques 

4.2.5 Kaliémie 

4.2.5.1 Normalité 

Les résultats du niveau 1 (normal) du contrôle qualité interne de la Kaliémie ne suivent pas la 

loi normale. Une valeur aberrante a été détectée par application du test de Dixon et ensuite 

éliminée. 

Les valeurs restantes suivent ainsi la loi normale. 

Les valeurs de contrôle de niveau 2 (pathologique) suivent quant à elles la loi normale.  

4.2.5.2 Vérification des critères de performance 

 Répétabilité : les CV obtenus pour les deux niveaux de contrôle sont inférieurs aux 

CV préconisés par la SFBC de ce fait la méthode d’analyse de la kaliémie sur 

HORIBA P400 est répétable. 

 Fidélité intermédiaire : les CV obtenus pour les deux niveaux de contrôle sont 

supérieurs aux CV obtenus par le fournisseur et préconisés par la SFBC de ce fait la 

méthode d’analyse de la kaliémie sur HORIBA P400 est non fidèle. 

 Justesse : les biais relatifs obtenus pour le niveau de contrôle de niveau 1 (normal) 

sont supérieurs aux biais relatifs préconisés par la SFBC de ce fait la méthode est non 

juste aux concentrations normales. Les biais relatifs obtenus pour le niveau de 

contrôle de niveau 2 quant à eux sont inférieurs aux biais relatifs préconisés par la 

SFBC, la méthode est donc juste pour les concentrations hautes. 

4.2.5.3 Cartes de contrôle 

Les valeurs de contrôle interne de qualité enfreignent les règles 12s ; 41s. 

4.2.5.4 Interprétation 

Les résultats de la fidélité indiquent la présence d’erreurs aléatoires. Les résultats de la 

justesse du niveau de contrôle normale indiquent la présence d’erreurs systématiques. 

Les résultats de l’application des règles de Westgard indiquent la présence à d’erreurs 

systématiques. 
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4.3 Bilan 

 Toutes les méthodes d’analyses étudiées sont non fidèles traduisant ainsi la présence 

d’erreurs aléatoires. Ces dernières sont associées aux notions de hasard et d’imprévu. 

En effet, elles sont le résultat d’un ensemble de variations non prévisibles induisant 

une sur/sous-estimation de la valeur réelle de la mesurande mesurée. Elles peuvent 

être réduites en répétant un grand nombre de fois la mesure en question. 

 La justesse des méthodes d’analyse est plus fréquente pour les valeurs hautes de 

contrôle. Les valeurs de contrôle pathologique de la Créatininémie et de la Kaliémie 

sont justes contrairement aux valeurs de contrôle normal. Le niveau de concentration 

influence sans doute le biais de la méthode de mesure. L’erreur augmente avec la 

baisse de concentration de la mesurande. 

 Les résultats obtenus après évaluation de la justesse des méthodes analytiques et la 

réalisation du contrôle interne de qualité indiquent la présence d’erreurs 

systématique dans le cas des paramètres suivants : Glycémie, Urémie, Natrémie, 

Kaliémie. 

Les erreurs systématiques engendrent toujours une surévaluation (ou toujours une sous-

évaluation) de la valeur réelle, indépendamment du nombre de répétition. Tant que leurs 

causes ne sont pas éliminées, les erreurs systématiques se répètent. Elles ne sont pas 

acceptables car elles indiquent un défaut dans le système d’analyse.  

Nous supposons que l’origine des erreurs systématique dans ce travail est liée à la présence 

d’un biais qui influence de manière considérable les résultats obtenus à savoir : 

 Variation liée aux échantillons de contrôle : 

- Préparation : perte de lyophilisat à l’ouverture, variation des volumes de 

reconstitution (pipette jaugée de classe A non disponible), formation de 

mousse, perte lors de l’aliquotage ; 

- Conservation : fluctuation des  températures de conservation liée aux chutes de 

tension et coupure de courant ; 

- Contaminations : matériel utilisé lors de la préparation et de l’aliquotage  

 Une mauvaise calibration : 

- liée au calibrant : préparation, conservation, contaminations ; 

- validation de calibration non conforme ; 

- absence de procédure décrivant la démarche à suivre concernant la calibration : 

fréquence, personnel habilité, validation. 
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 Réactif : conservation, contaminations. 

 Système de contrôle qualité : 

- Erreurs lors du report des valeurs cibles, limite d’acceptabilité ; 

- Absence de procédure de CIQ. 

 Automate : 

- Défauts de maintenances préventives : hebdomadaires (déprotéinisation de 

l’aiguille avec agitateur, nettoyage du module ISE), mensuelles (nettoyage des 

puits de rinçage, Qualitest, nettoyage du condenseur de l’unité de 

refroidissement), bimestrielles (remplacement du filtre, vérification du niveau 

de glycol dans l’unité de refroidissement) ; 

- Absence de procédures concernant les maintenances préventives et 

correctives ; 

- Une variation de la température d’incubation de l’appareil ; 

- Pannes répétitives : corrigé par personnel non habilité. 

 Formation du personnel :  

- Absence de formations continues. 

L’application des règles de Westgard à elle seule ne suffit pas à détecter la présence d’erreurs 

aléatoires et/ou systématiques, pour illustrer cela prenons l’exemple de la créatininémie : les 

résultats de vérification de la méthode d’analyse de la créatininémie indiquent la présence 

d’erreurs aléatoires et systématique hors seule la règle 12s (règle d’alerte) est enfreinte dans ce 

cas.
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5 Conclusion générale et recommandations 

L’objectif  principal de l’accréditation des laboratoires de biologie médicale selon la norme 

ISO 15189 est de garantir la fiabilité des examens qu’ils réalisent. Permettant ainsi de 

répondre en partie à la nécessité de prodiguer des soins de qualité. 

Dans ce contexte, et dans l’optique de répondre à certaines exigences de la norme sus-citée 

concernant la phase analytique, nous avons réalisé ce travail au niveau du laboratoire central 

de l’unité Belloua du CHU de Tizi-Ouzou. 

La vérification des méthodes analytiques sur l’automate HORIBA ABX Pentra 400 ainsi que 

l’interprétation des diagrammes de Levey-Jenings par l’application des règles de Westgard 

ont mis à jour la présence de biais influençant de manière considérable les résultats obtenus. 

En effet, toutes les méthodes d’analyses étudiées sont non fidèles, 40 % sont non répétables, 

60 % sont non justes au niveau de contrôle normal et 20 % au niveau de contrôle 

pathologique. L’application des règles de Westgard confirme la présence d’erreurs aléatoires 

et systématiques soutenant ainsi les résultats obtenus lors de la vérification des méthodes. 

De plus, nous avons établi une liste comportant des suggestions de mesures à mettre en œuvre 

qui permettront au laboratoire de se conformer aux exigences de la norme ISO 15189. Ceci 

s’inscrivant dans un projet futur d’accréditation. 

 Mettre à disposition des patients des notes d’information listant les activités offertes 

par le laboratoire et y joindre les informations nécessaires à leur bon déroulement 

concernant la phase préanalytique ; 

 Proposer des feuilles de prescription uniformisée contenant toutes les informations 

exigées par la norme ; 

 Elaborer des procédures documentées concernant la phase préanalytique 

comportant les exigences relatives à : 

 Activités de pré-prélèvement (préparation des patients, matériel nécessaire au 

prélèvement… etc.) ; 

 Prélèvement, manipulation et étiquetage d’échantillons primaires ; 

 Transport des échantillons (respect des délais, température, intégrité et garantie 

de la sécurité) ; 

 Réception des échantillons (critères d’acceptation et de rejet) ; 

 Manipulation préanalytique, préparation et entreposage des échantillons ; 
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 Procéder à la vérification régulière des méthodes préalablement validées par 

l’obtention de preuves de conformité sous forme de caractéristiques de performance ; 

 Documenter les procédures utilisées pour la vérification des méthodes ; 

 Déterminer l’incertitude de mesure de chaque procédure de mesure dans la phase 

analytique et en définir les exigences ; 

 Définir les intervalles de références biologiques et prévoir des mises à jour lorsque 

cela est nécessaire ; 

 Soumettre tous les documents associés à la réalisation des examens à la maitrise des 

documents ; 

 Etablir des procédures analytiques des paramètres restants. 
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ANNEXE I :           

ÉTAT DES LIEUX 



 

 

Questionnaire d’auto-évaluation 

Questions OUI NON N/A 
Références documents 

et commentaires 

5.4 Processus préanalytique 

5.4.1. Généralités 

Le laboratoire dispose-t-il de procédures documentées et d'informations 

pour les activités préanalytiques afin de garantir la validité des résultats des 

examens. 

 ×  Rédaction de procédure concernant la phase 

préanalytique 

5.4.2. Informations pour les patients et utilisateurs 

Le laboratoire met- il à disposition les informations suivantes ? 

L’emplacement du laboratoire ×    

Les types d'activités offertes par le laboratoire, y compris les examens sous-

traités à d'autres laboratoires  ×  Mise en place de notes d’informations 

Les heures d'ouverture et de fermeture du laboratoire ×   Heures de travail réglementaire 

Les examens proposés par le laboratoire, y compris, le cas échéant, les 

informations concernant le type d'échantillons requis, les volumes 

d'échantillon primaire, les précautions spéciales, le délai d'obtention du 

compte rendu des résultats (qui peut également être indiqué dans les 

catégories générales ou pour des groupes d'examens), les intervalles de 

référence biologique et les valeurs de décision clinique 

 

× 

 
Mise en place d’une note d’information à 

disposition des patients concernant la phase 

préanalytique 

Les instructions pour compléter le formulaire de prescription   ×  

Les instructions relatives à la préparation du patient  ×  
Mise en place d’une note d’information à 

disposition des patients concernant la phase 

préanalytique 

Les instructions relatives aux échantillons collectés par le patient  ×  
Les instructions relatives au transport des échantillons, y compris les 

besoins spéciaux de manutention  ×  
Les exigences concernant le consentement du patient (par exemple 

consentement à divulguer les informations cliniques et les antécédents 

familiaux aux professionnels de la santé si une sous-traitance est requise) 

  ×  



 

 

Les critères du laboratoire en matière d'acceptation et de rejet des 

échantillons  ×  Mise en place d’une note d’information à 

disposition des patients concernant la phase 

préanalytique. 
Une liste des facteurs connus comme étant susceptibles d'influer sur la 

réalisation de l'examen ou l'interprétation des résultats  ×  
La disponibilité des conseils cliniques concernant la prescription et 

l'interprétation des résultats des examens   ×  

La politique du laboratoire concernant la protection des données 

personnelles  ×  Mise en place d’une note d’information à 

disposition des patients concernant la phase 

préanalytique. La procédure de réclamation du laboratoire  ×  
5.4.3. Informations de prescription 

La feuille de prescription ou son équivalent électronique contient-elle ? 

Le nom ou l'identifiant unique du clinicien, prestataire de soins ou autre 

personne légalement autorisée à prescrire des examens ou à utiliser les 

données médicales, avec le destinataire du compte rendu et les données de 

contact. 

×  
 Griffe d médecin prescripteur sur la feuille de 

prescription 

La nature des examens prescrits ×    

Le type d'échantillon primaire et, le cas échéant, le site anatomique d'origine  ×  

Etablissement de feuilles de prescription 

conformes aux exigences de la norme ISO 

15189 

L'identification du patient, y compris le sexe, la date de naissance, les 

détails d'emplacement /contact du patient et un identifiant unique.  ×  
Les informations cliniques pertinentes concernant le patient et la 

prescription, pour la réalisation de l'examen et l'interprétation des résultats  ×  
La date et, le cas échéant, l'heure du prélèvement de l'échantillon primaire  ×  
La date et l'heure de la réception de l'échantillon  ×  
Une procédure documentée concernant les prescriptions orales d'examens 

qui comprend la fourniture de la confirmation au moyen d'un formulaire de 

prescription ou équivalent électronique dans un délai donné. 

 ×  

5.4.4 Prélèvement et manipulation des échantillons primaires  

5.4.4.1 Généralités 

Le laboratoire dispose-t-il de procédures documentées pour le prélèvement 

et la manipulation corrects d'échantillons primaires ?  ×  Etablissement de procédure concernant la phase 

préanalytique 



 

 

Les procédures documentées sont-elles accessibles aux personnes 

responsables du prélèvement d'échantillons primaires ?  ×  
Le laboratoire dispose-t-il de procédures spéciales, incluant les procédures 

les plus invasives ou celles présentant un risque plus important de 

complications suite à la procédure, exigent une explication plus détaillée et, 

dans certains cas, un consentement écrit ? 

 
 × 

 

5.4.4.2 Instructions relatives aux activités de pré-prélèvement 

Les instructions du laboratoire relatives aux activités de pré-prélèvement comprennent elles ? 

La façon de renseigner la feuille de prescription ou l'équivalent électronique  ×  Mise en place d’une note d’information aux 

médecins traitant. 

La préparation du patient (par exemple instructions destinées au personnel 

soignant, aux phlébotomistes, aux personnes effectuant les prélèvements et 

aux patients) 

 ×  

Etablissement de procédure concernant la phase 

préanalytique 

Le type et la quantité de l'échantillon primaire à prélever, avec la description 

du matériel de recueil des échantillons primaires et de tout additif nécessaire  ×  
Le moment précis auquel le prélèvement doit être effectué, le cas échéant  ×  
Les informations cliniques concernant ou influençant le prélèvement des 

échantillons, la réalisation des examens ou l'interprétation des résultats (par 

exemple historique d'administration de médicaments) 

 ×  

5.4.4.3 Instructions relatives aux activités de prélèvement 

Les instructions du laboratoire relatives aux activités de prélèvement comprennent elles ? 

La détermination de l'identification du patient à qui l'échantillon primaire a 

été prélevé ×   Etiquetage du tube de prélèvement. 

La vérification que le patient répond aux exigences préanalytiques (par 

exemple qu'il est à jeun), de médication (heure de la dernière dose, 

cessation), de prélèvement d'échantillon à l'heure ou aux intervalles 

prédéterminés 

× 
  

Questionnaire dans la salle de prélèvement. 

Les instructions relatives au prélèvement des échantillons sanguins et non 

sanguins primaires, avec la description du matériel de recueil des 

échantillons primaires et de tout additif nécessaire 
 ×  Etablissement de procédure concernant la phase 

préanalytique 

dans les situations où l'échantillon primaire est prélevé dans le cadre de la 

pratique clinique, les informations et instructions concernant les 

conditionnements des échantillons primaires, les additifs nécessaires et les 

conditions de traitement et de transport des échantillons nécessaires, doivent 

  
× 

 



 

 

être déterminées et communiquées au personnel clinique approprié 

Les instructions relatives à l'étiquetage d'échantillons primaires de manière 

à fournir un lien non équivoque avec les patients sur lesquels ils sont 

prélevés 

 ×  Etablissement de procédure concernant la phase 

préanalytique 

L'enregistrement de l'identité de la personne prélevant l'échantillon primaire 

et la date de prélèvement et, le cas échéant, l'enregistrement de l'heure de 

prélèvement; 

 ×  Prévoir des fiches de prélèvement 

Les instructions relatives aux conditions d'entreposage correctes avant que 

les échantillons prélevés ne soient remis au laboratoire  ×  Etablissement de procédure concernant la phase 

préanalytique L'élimination en toute sécurité des matériaux utilisés pour le prélèvement  ×  
5.4.5 Transport des échantillons 

Le laboratoire dispose-t-il d'une procédure documentée pour s'assurer que les échantillons sont transportés 

En respectant un délai approprié à la nature des examens demandés et à la 

discipline concernée  ×  

Etablissement de procédure concernant la phase 

préanalytique 

A un intervalle de température spécifié pour le prélèvement et la 

manipulation des échantillons et avec les agents stabilisants recommandés 

pour assurer l'intégrité des échantillons 

 ×  

D'une manière qui garantit l'intégrité de l'échantillon et la sécurité pour le 

transporteur, le grand public et le laboratoire destinataire, conformément 

aux exigences établies 

 ×  

5.4.6 Réception des échantillons 

La procédure du laboratoire concernant la réception des échantillons garantie-t-elle ? 

Les échantillons sont traçables de manière univoque, par feuille de 

prescription et étiquetage, jusqu'au patient ou site identifié ×   Registre de réception de prélèvement 

Les critères d'acceptation ou de rejet des échantillons développés et 

documentés par le laboratoire sont appliqués  ×  Etablissement de procédure concernant la phase 

préanalytique 

En cas de problèmes d'identification du patient ou de l'échantillon, 

d'instabilité de l'échantillon due au délai de transport ou à l'utilisation d'un 

conditionnement inapproprié, de volume d'échantillon insuffisant ou si 

l'échantillon est critique ou irremplaçable d'un point de vue clinique, et que 

le laboratoire choisit de traiter l'échantillon, le compte rendu final doit 

indiquer la nature du problème et, le cas échéant, que la prudence est de 

mise quant à l'interprétation des résultats 

 

× 

 

Etablissement de procédure concernant la phase 

préanalytique 



 

 

Tous les échantillons reçus ont été enregistrés dans un registre d'admission, 

sur une feuille de travail, dans un ordinateur ou tout autre système 

comparable. La date et l'heure de la réception et/ou de l'enregistrement des 

échantillons doivent être consignées. Si possible, l'identité de la personne 

recevant l'échantillon doit également être enregistré 

× 
  

Registre de réception de prélèvement et 

système informati0que du laboratoire 

Le personnel autorisé doit évaluer les échantillons reçus afin de s'assurer 

qu'ils satisfont aux critères d'acceptation pertinents pour les examens 

prescrits 

 ×  Etablissement de procédure concernant la phase 

préanalytique 

Si pertinent, il doit exister des instructions pour la réception, l'étiquetage, le 

traitement et le compte rendu des échantillons spécialement marqués 

comme étant urgents. Les instructions doivent inclure les détails de tout 

étiquetage particulier de la feuille de prescription et de l'échantillon, le 

mode de transfert de l'échantillon à l'endroit où sont effectués les examens 

dans le laboratoire, le mode de traitement rapide à utiliser et les critères de 

compte rendu particuliers à suivre. Toutes les parties de l'échantillon 

primaire doivent être traçables, de manière non équivoque, jusqu'à 

l'échantillon primaire d'origine. 

 

× 

 

Etablissement de procédure concernant la phase 

préanalytique 

5.4.7 Manipulation préanalytique, préparation et entreposage 

Le laboratoire dispose-t-il de procédures et de locaux appropriés pour 

mettre en sécurité les échantillons des patients et éviter toute détérioration, 

perte ou dommage pendant les activités préanalytiques, la manipulation, la 

préparation et l'entreposage. 

 
× 

 

Etablissement de procédure concernant la phase 

préanalytique 
Les procédures du laboratoire comprennent elles des délais de prescription 

des examens supplémentaires ou d'autres examens sur le même échantillon 

primaire 

 ×  

5.5 Processus analytiques 

5.5.1 Sélection, vérification et validation des procédures analytiques 

5.5.1.1 Généralités 

Le laboratoire sélectionne-t-il les procédures analytiques qui ont été 

validées pour leur utilisation prévue ?  ×  

Etablissement de procédures opératoires 

standardisées 

L'identité des personnes effectuant les processus analytiques est-elle 

enregistrée ?  ×  
Les exigences spécifiées (spécifications en matière de réalisation) pour 

chaque procédure analytique font-elles référence à l'utilisation prévue de cet 

examen ? 

 ×  



 

 

5.5.1.2 Vérification des procédures analytiques 

Les procédures d'examen validées utilisées sans modification font-elles 

l'objet d'une vérification indépendante par le laboratoire avant d'être 

utilisées régulièrement ? 

 ×  Rédaction des procédures opératoires 

standardisées 

Le laboratoire obtient-il des informations auprès du fabricant/développeur 

de méthodes pour confirmer les caractéristiques de performances de la 

procédure ? 
×   Disponibilité de fiches techniques de réactifs. 

Le laboratoire procède-t-il à une vérification indépendante confirmant par 

l'obtention de preuves tangibles (sous la forme de caractéristiques de 

performances), que les performances annoncées pour la procédure 

analytique ont été satisfaites ?  

 
× 

 
Vérification des méthodes d’analyse 

Le laboratoire documente-t-il la procédure utilisée pour la vérification et 

enregistre-t-il les résultats obtenus. Le personnel ayant l'autorité requise, 

examine-t-il les résultats de la vérification et enregistre-t-il la revue ? 

 ×  Rédaction de procédure de 

validation/vérification des méthodes d’analyse 

5.5.1.3 Validation des procédures analytiques 

Le laboratoire procède-t-il à la vérification  des méthodes suivantes ? ) 

- les méthodes non normalisées; 

-les méthodes conçues ou développées par le laboratoire; 

-les méthodes normalisées utilisées en dehors de leur domaine d'application 

prévu; 

-les méthodes validées, puis modifiées 

 

× 

 
Vérification des méthodes validées puis 

modifiées 

Le laboratoire documente-t-il la procédure utilisée pour la validation et 

enregistre-t-il les résultats obtenus ?  ×  Rédaction de procédure de 

validation/vérification des méthodes d’analyse 

Lorsque des modifications sont apportées à une procédure analytique 

validée, l'influence de ces modifications sont-elles documentées ?  ×  Validation des méthodes validées puis 

modifiées 

5.5.1.4 Incertitude de mesure et grandeurs mesurées 

Le laboratoire détermine-t-il l'incertitude de mesure de chaque procédure de 

mesure dans la phase analytique ?   ×  

Détermination de l’incertitude de mesure 

Le laboratoire définie-t-il les exigences de performances pour l'incertitude 

de mesure de chaque procédure de mesure, et régulièrement examine-t-il les 

estimations d'incertitude de mesure ? 

 ×  

Le laboratoire tient-il compte de l'incertitude de mesure lors de 

l'interprétation des grandeurs mesurées ?  ×  
Le calcul de l’incertitude de mesure des examens comprenant une étape de 

mesure ne précisant pas la grandeur mesurée est-elle effectuée lorsqu’elle  ×  



 

 

s’avère utile pour l’évaluation de la fiabilité de la procédure analytique ou 

lorsqu’elle a une influence sur le résultat obtenu ?  

5.5.2 Intervalles de référence biologique ou valeurs de décision clinique 

Le laboratoire définie-t-il les intervalles de référence biologique ou les 

valeurs de décision clinique, documenter la base des intervalles de référence 

ou valeurs de décision et communique-t-il ces informations aux 

utilisateurs ? 

 
× 

 

Etablir les intervalles de référence biologique et 

les valeurs de décision clinique propres au 

laboratoire 

Si un intervalle de références biologiques particulier ou une valeur de 

décision particulière n'est plus pertinent pour la population desservie, le 

laboratoire apporte-t-il les modifications appropriées ? 

 ×  

Lorsque le laboratoire modifie une procédure analytique ou préanalytique, 

revoie-t-il les intervalles de référence et les valeurs de décision clinique 

associés ? 

 ×  

5.5.3 Documentation des procédures analytiques 

Les procédures analytiques sont-elles documentées. Sont-elles écrites dans 

une langue comprise par le personnel du laboratoire et disponibles dans les 

lieux appropriés ? 
 ×  

Rédaction de procédures opératoires 

standardisées 

Tous les documents associés à la réalisation des examens (y compris les 

procédures, les documents récapitulatifs, les modes d'emploi des produits) 

sont-ils soumis à la maîtrise des documents ? 
 ×   

Outre les identificateurs pour la maîtrise des documents, la documentation 

contient-elle les éléments suivants ? 

-l'objet de l'examen ; 

-le principe et la méthode utilisée pour les analyses 

-les caractéristiques de performances ; 

-le type d'échantillon (par exemple plasma, sérum, urine) ; 

-la préparation des patients ; 

-le type de conditionnement et les additifs ; 

-le matériel et les réactifs nécessaires ; 

-les contrôles environnementaux et de sécurité ; 

-les modes d'étalonnage (traçabilité métrologique) ; 

-les étapes des procédures ; 

-les procédures de contrôle qualité ; 

-les interférences (par exemple hyperlipémie, hémolyse, bilirubine, 

médicaments) et les réactions croisées ; 

 ×  
Rédaction de procédures opératoires 

standardisées 



 

 

-le principe de la méthode de calcul des résultats, incluant, le cas échéant, 

l'incertitude de mesure des 

grandeurs mesurées; 

-les intervalles de référence biologique ou valeurs de décision clinique; 

-l'intervalle à signaler des résultats d'analyse; 

-les instructions permettant de déterminer les résultats quantitatifs lorsqu'un 

résultat n'est pas dans l'intervalle de mesure; 

-les valeurs d'alerte ou critiques, si nécessaire; 

-l'interprétation clinique du laboratoire ; 

-les sources potentielles de variation; 

-les références. 

Les implications de la modification des procédures analytiques existantes 

pouvant influencer de manière significative les résultats ou leurs 

interprétation sont-elles expliquées aux utilisateurs par écrit après la 

validation des procédures ? 

 ×  
Rédaction des procédures opératoires 

standardisées des méthodes modifiées puis 

validées. 
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Procédure opératoire standardisée: GLYCÉMIE 

Méthode de référence à l’He okinase 

1 Objectif 

Cette procédure a pour but de décrire la phase pré-analytique, analytique et post-analytique de 

la glycémie. 

2 Domaine d’application  

Cette procédure est spécifique de la glycémie, paramètre biochimique. 

3 Définition 

La glycémie représente le taux de glucose dans le sang et plus exactement dans le 

plasma/sérum sanguin. Ses valeurs varient principalement en fonction de l’état nutritionnel, et 

sont exprimées en gramme par litre (g/L) ou en millimole par litre (mmol/L). 

Le dosage de glycémie est effectué pour le diagnostic et le suivi thérapeutique des affections 

du métabolisme des hydrates de carbone, telles que le diabète sucré, l'hypoglycémie 

néonatale, l'hypoglycémie idiopathique. 

Intervalle de référence : 0,70 - 1,15 g/L (70 - 115 mg/dL) ; (4,1 - 5,90 mmol/L). 

4 Application 

4.1 Phase pré-analytique 

4.1.1 Préparation du patient 

Le prélèvement se fait le matin sur un sujet à jeun depuis au moins 8h. 

4.1.2 Prélèvement 

En pratique courante  la glycémie est déterminée sur plasma, le prélèvement se fait donc sur 

anticoagulant (Héparinate de lithium, EDTA, oxalate de potassium) additionné 

d'antiglycolytique (fluorure de sodium, monoiodoacétate). A savoir que l’action 

antiglycolytique  des inhibiteurs de la glycolyse ne se manifeste qu'après 2 h. 

L’échantillon plasma ou sérum doit être centrifugé dans les 30 minutes suivant le prélèvement 

(diminution du taux de glucose à cause de la glycolyse).  

4.1.3 Conservation des échantillons 

Le glucose est stable dans le sérum et le plasma hépariné : 8h à 25°C et 72 h à 2-8°C. 

Il est stable dans le plasma (fluorure de sodium et iodoacétate) 24h à température ambiante. 
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4.2 Phase analytique 

4.2.1 Dosage 

Nous décrirons ci-après le dosage de la glycémie par méthode enzymatique à l’he okinase 

et ce sur automate  HORIBA PENTRA 400. 

 Caractérisation : enzymatique colorimétrique; 

 Suivi : en point final; 

 Détection : spectrophotométrique; 

 Plage analytique : 0.11-50 mmol/L (0,0198-9,00 g/L). Il est étendu à 150 

mmol/L (27 g/L) avec post dilution automatique.  

Initialement il y’a  formation de glucose-6-phosphate sous l’action de l’hexokinase en 

présence d’ATP et de Mg
2+

. 

 

Par la suite le glucose-6-phosphate formé est oxydé par la glucose-6-phosphate 

déshydrogénase (G6PD) en 6-phosphogluconate avec réduction du NAD/NADP en 

NADH/NADPH. Ce dernier est dosé par spectrophotométrie UV-Visible à une longueur 

d’onde de 340 nm. 

 

4.2.2 Réactif de dosage 

ABX Pentra Glucose HK CP : Réactif de diagnostic pour le dosage quantitatif in vitro du 

glucose par la méthode hexokinase dans le sérum, le plasma et l'urine par colorimétrie. 

Référence : A11A01667. 

Cette cassette de réactif comporte : le reagent 1 (réactif 1) et reagent 2 (réactif 2). 

4.2.3 Interférences  

 Hémoglobine : Pas d’interférence significative jusqu’à une concentration de 290 

μmol/L (valeurs faussement basses). 



  

 

 

CHU NEDIR Mohamed,  

Unité Belloua 

Laboratoire Central  

Unité de Biochimie 

 Page 130 sur 286 

Rédigée par : A.CHABANE / T.DJEFEL 

Approuvée par : Pr M.MAMOU 

Date : 31/08/2022 

 Triglycérides : Pas d’interférence significative jusqu’à une concentration de 7 

mmol/L (valeurs faussement hautes). 

 Bilirubine totale : Pas d’interférence significative jusqu’à une concentration de 616 

μmol/L (valeurs faussement hautes). 

 Bilirubine directe : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de616 

μmol/L (36 mg/dL). 

4.2.4 Validation technique des résultats 

La fin de la phase analytique est marquée par la validation technique des résultats qui est 

effectuée par le personnel d’exécution (techniciens/biologistes) après vérification du bon 

déroulement du processus analytique et ce sous la responsabilité du biologiste médical et/ou 

du directeur du laboratoire. 

4.3 Phase post-analytique  

Les résultats obtenus sont soumis à une validation biologique par un professionnel de la santé 

habilité en prenant en compte le résumé clinique, les intervalles biologiques et les résultats de 

contrôle interne de qualité. 

Le compte rendu d’analyse comporte : 

- L’identification du laboratoire ; 

- Le service d’hospitalisation (pour les patients hospitalisés) ou la mention externe pour 

les demandes d’analyses de patients ambulatoires ; 

- L’identité univoque du patient l’âge, la date du prélèvement et d’édition du compte 

rendu, le numéro d’ordre ; 

- La liste des examens et leurs résultats d’analyses en unités correspondantes (g/L pour 

la Glycémie) ; 

- Les intervalles de référence biologique (les résultats hors intervalle de référence 

biologique sont notés en gras) ; 

- L’identité et la signature de la personne ayant effectué la validation biologique des 

résultats ; 

- Cachet du laboratoire. 

Il est transféré au niveau des services (patients hospitalisés) ou directement remis aux patients 

(patients ambulatoires). 
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4.4 Calibration  

4.4.1 Calibrant 

ABX Pentra MultiCal, Ref. A11A01652. 

4.4.2 Stabilité de la calibration 

Le réactif est calibré à J0. La stabilité de la calibration est vérifiée en testant 2 contrôles.  

La stabilité de la calibration est d’au moins 14 jours. 

Il est recommandé de faire une nouvelle calibration lorsque les résultats du ou des contrôles 

de qualité sont hors de l’intervalle établi et après chaque changement de lot de réactif. 

4.5 Contrôle  

4.5.1 Réactifs de contrôle 

 Pour le contrôle qualité interne (application sur sérum/plasma uniquement) sont utilisés : 

- ABX Pentra N Control, Ref. A11A01653  

- ABX Pentra N MultiControl, Ref. 1300054414 

- ABX Pentra P Control, Ref. A11A01654 

- ABX Pentra P MultiControl, Ref 1300054415 

4.5.2 Fréquence des contrôles 

Chaque contrôle doit être testé quotidiennement et/ou après chaque calibration. La fréquence 

des contrôles et les intervalles de confiance doivent être adaptés aux exigences du laboratoire 

et aux directives spécifiques de votre pays. Les résultats doivent être situés dans les limites de 

confiance définies. Chaque laboratoire établira la procédure à suivre si les résultats se situent 

en dehors des limites de confiance.  
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Abréviations 

 ADP : Adénosine di-phosphate  

 ATP : Adénosine triphosphate 

 °C : degré Celsius  

 EDTA : Ethylène Diamine Tétra-Acétique 

 g/L : gramme par litre 

 h : heure 

 Mg
2+ 

: Ion magnésium 

 mmol/l : millimole par litre 

 NAD : nicotinamide adénine dinucléotide 

 NADH : nicotinamide adénine dinucléotide réduit 

 NADP : nicotinamide adénine dinucléotide phosphate 

 NADPH : nicotinamide adénine dinucléotide phosphate réduit 

 Ref : référence 

 µmol/L : micromole par litre  
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Procédure opératoire standardisée: GLYCÉMIE 

Méthode à la glucose oxydase-peroxydase 

1 Objectif 

Cette procédure a pour but de décrire la phase pré-analytique et analytique de la glycémie. 

2 Domaine d’application 

Cette procédure est spécifique de la glycémie, paramètre biochimique. 

3 Définition 

La glycémie représente le taux de glucose dans le sang et plus exactement dans le 

plasma/sérum sanguin. Ses valeurs varient principalement en fonction de l’état nutritionnel, et 

sont exprimées en gramme par litre (g/L) ou en millimole par litre (mmol/L) 

Le dosage de glycémie est effectué pour le diagnostic et le suivi thérapeutique des affections 

du métabolisme des hydrates de carbone, telles que le diabète sucré, l'hypoglycémie 

néonatale, l'hypoglycémie idiopathique 

A jeun : les normes glycémiques sont comprises entre (0.7-1.1) g/L. Au-delà de 1,26g/L on 

parle d’hyperglycémie et d’hypoglycémie en dessous de 0,6g/L. 

En post prandiale: la glycémie doit être inférieure à 1.4g/L 2 heures après un repas. 

4 Application 

4.1 Phase pré-analytique 

4.1.1 Préparation du patient 

Le prélèvement se fait le matin sur un sujet à jeun depuis au moins 8h. 

4.1.2 Prélèvement  

En pratique courante, la glycémie est déterminée sur plasma, le prélèvement se fait donc sur 

anticoagulant (Héparinate de lithium, EDTA, oxalate de potassium) additionné 

d'antiglycolytique (fluorure de sodium, monoiodoacétate). A savoir que l’action 

antiglycolytique des inhibiteurs de la glycolyse ne se manifeste qu'après 2 h. 

L’échantillon de plasma ou sérum doit être centrifugé dans les 30 minutes suivant le 

prélèvement (diminution du glucose à cause de la glycolyse). 

4.1.3 Conservation des échantillons 

Le glucose est stable dans le sérum et le plasma hépariné : 8h à 25°C et 72h à 2-8°C. 

Il est stable dans le plasma (fluorure de sodium et iodoacétate) 24h à température ambiante. 
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4.2 Phase analytique 

4.2.1 Dosage 

Nous décrirons ci-après le dosage de la glycémie par méthode enzymatique à la glucose 

oxydase/ Peroxydase et ce sur automate  HORIBA PENTRA 400. 

 Caractérisation : enzymatique colorimétrique ; 

 Suivi : en point final ; 

 Détection : spectrophotométrique ; 

 Plage analytique : 0.1-24 mmol/L (0,018- 4,32 g/L). Il est étendu à 72 mmol/L (12,96 

g/L) avec post dilution automatique. 

En premier lieu la glucose oxydase catalyse la transformation du glucose en acide gluconique 

et H2O2. 

 

Ensuite la peroxydase, catalyse la transformation du phénol et de la amino-4-antipyrine 

(4AAP) en quinonémine dont l’intensité de la coloration est mesurée par spectrophotométrie 

et est proportionnelle à la concentration en glucose. 

 

4.2.2 Réactif de dosage 

ABX Pentra Glucose PAP CP : réactif de diagnostic pour le dosage quantitatif in vitro du 

glucose par la méthode peroxydase (PAP) dans le sérum, le plasma et l'urine par colorimétrie. 

Référence : A11A01668 

4.2.3 Interférences  

 Hémoglobine : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 267 

μmol/L (460 mg/dL). 

 Triglycérides : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration d'Intralipid® 

(représentatif de la lipémie) de 7 mmol/L (612,5 mg/dL). 
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 Bilirubine totale : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 140 

μmol/L (8,19 mg/dL). 

 Bilirubine directe : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 90 

μmol/L (5,63 mg/dL). 

 N-acétylcystéine (NAC) : Les patients traités avec de la N-acétylcystéine (NAC) pour 

une surdose de paracétamol peuvent générer un résultat faussement bas. 

4.2.4 Validation technique des résultats 

La fin de la phase analytique est marquée par la validation technique des résultats qui est 

effectuée par le personnel d’exécution (techniciens/biologistes) après vérification du bon 

déroulement du processus analytique et ce sous la responsabilité du biologiste médical et/ou 

du directeur du laboratoire. 

4.3 Phase post-analytique 

Les résultats obtenus sont soumis à une validation biologique par un professionnel de la santé 

habilité en prenant en compte le résumé clinique, les intervalles biologiques et les résultats de 

contrôle interne de qualité. 

Le compte rendu d’analyse comporte : 

- L’identification du laboratoire ; 

- Le service d’hospitalisation (pour les patients hospitalisés) ou la mention externe pour 

les demandes d’analyses de patients ambulatoires ; 

- L’identité univoque du patient l’âge, la date du prélèvement et d’édition du compte 

rendu, le numéro d’ordre ; 

- La liste des examens et leurs résultats d’analyses en unités correspondantes (g/L pour 

la Glycémie) ; 

- Les intervalles de référence biologique (les résultats hors intervalle de référence 

biologique sont notés en gras) ; 

- L’identité et la signature de la personne ayant effectué la validation biologique des 

résultats ; 

- Cachet du laboratoire. 

Il est transféré au niveau des services (patients hospitalisés) ou directement remis aux patients 

(patients ambulatoires). 
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4.4 Calibration  

4.4.1 Calibrant 

ABX Pentra MultiCal, Ref. A11A01652. 

4.4.2 Stabilité de la calibration 

Le réactif est calibré à J0. La stabilité de la calibration est vérifiée en testant 2 contrôles.  

La stabilité de la calibration est d’au moins 11 jours. 

Il est recommandé de faire une nouvelle calibration lorsque les résultats du ou des contrôles 

de qualité sont hors de l’intervalle établi et après chaque changement de lot de réactif. 

4.5 Contrôle 

4.5.1 Réactifs de contrôle 

Pour le contrôle qualité interne (application sur sérum/plasma uniquement) sont utilisés : 

- ABX Pentra N Control, Ref. A11A01653 ; 

- ABX Pentra N MultiControl, Ref 1300054414) ; 

- ABX Pentra P Control, Ref. A11A01654 ; 

- ABX Pentra P MultiControl, Ref. 1300054415. 

4.5.2 Fréquence des contrôles 

Chaque contrôle doit être testé quotidiennement et/ou après chaque calibration. La fréquence 

des contrôles et les intervalles de confiance doivent être adaptés aux exigences du laboratoire 

et aux directives spécifiques de votre pays. Les résultats doivent être situés dans les limites de 

confiance définies. Chaque laboratoire établira la procédure à suivre si les résultats se situent 

en dehors des limites de confiance.  
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Abréviations 

 °C : degré Celsius  

 EDTA : Ethylène Diamine Tétra-Acétique 

 g/L : gramme par litre 

 h : heure 

 H2O : eau 

 H2O2 : peroxyde d’oxygène  

 mmol/L : millimole par litre 

 O2 : dioxygène 

 µmol/L : micromole par litre 

 4AAP : amino-4-antipyrine 
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Procédure opératoire standardisée: URÉMIE 

1 Objectif 

Cette procédure a pour but de décrire la phase pré-analytique et analytique du dosage de 

l’urée sanguine. 

2 Domaine d’application 

Cette procédure est spécifique au dosage du taux de l’urée dans le sang, paramètre 

biochimique 

3 Définition 

L'urée est un produit azoté issu de la dégradation des protéines, elle est exclusivement 

synthétisée au niveau du foie via le cycle de l'urée. L'urée est excrétée à 90% par les reins, 

c’est pourquoi l’urée sanguine a longtemps été utilisée comme marqueur de la fonction rénale. 

Elle est de moins en moins employée aujourd’hui car sa concentration plasmatique varie 

fortement en fonction de nombreux paramètres; la quantité de protéines ingérées, le 

catabolisme protéique et l'état de la fonction hépatique.  

4 Intervalles de référence 

Les valeurs normales sont comprises entre 0,17 – 0,43 g/L (2,8 - 7,2 mmol/L).  

On rencontre des variations importantes de l’urémie selon l’âge et le sexe : 

 Femmes 

- < 50 ans : 0,15 – 0,40 g/L (2,6 - 6,7 mmol/L) 

- > 50 ans : 0,21 – 0,43 g/L (3,5 - 7,2 mmol/L) 

 Hommes 

- < 50 ans : 0,19 – 0,44 g/L (3,2 - 7,3 mmol/L) 

- > 50 ans : 0,18 – 0,55 g/L (3,0 - 9,2 mmol/L) 

 Enfants 

- 1 à 3 ans : 0,11 – 0,36 g/L (1,8 - 6,0 mmol/L) 

- 4 à 13 ans : 0,15 – 0,36 g/dL (2,5 - 6,0 mmol/L) 

- 14 à 19 ans : 0,18 – 0,45 g/L (2,9 - 7,5 mmol/L) 

5 Application 

5.1 Caractère 

5.1.1 Aspect 

Solide blanc, cristallin, dans les conditions ambiantes. 

5.1.2 Caractéristiques physico-chimiques 

- Masse moléculaire : 60,06 g/mol ; 

- Température de fusion : 132,6 °C ; 
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- Masse volumique apparente (en vrac) : 740 kg/m
3 

; 

- L’urée est soluble dans l’eau, le benzène et l’alcool, légèrement soluble dans l’éther. 

5.2 Phase pré-analytique 

5.2.1 Prélèvement 

Sérum non hémolysé ou plasma hépariné. Les anticoagulants à base de fluorure ou 

ammonium sont à éviter car interfèrent avec le dosage 

5.2.2 Conservation des échantillons 

L’échantillon est stable 24h à température ambiante, plusieurs jours à 4-6 C° et 2 à 3 mois 

congelé. 

5.3 Phase analytique 

5.3.1 Dosage 

Nous décrirons ci-après le dosage de l’urée sanguine par méthode enzymatique à l’uréase et 

Glutamate-déshydrogénase et ce sur automate HORIBA PENTRA 400: 

 Caractérisation : enzymatique colorimétrique ; 

 Suivi : cinétique ; 

 Détection : spectrophotométrique ; 

 Plage analytique : 0,31-50,00 mmol/L (0,022-3.00 g/dL). Il s’étend jusqu’à 

250,00 mmol/L (15 g/L) avec post dilution automatique. 

Initialement l’urée est hydrolysée par l’uréase en ammonium : 

 

En présence de glutamate-déshydrogénase (GLDH) et de nicotinamide-adénine-dinucléotide 

réduit (NADH), l’ammonium réagit avec le 2-oxoglutarate pour donner du L-glutamate et le 

NADH s’oxyde en NAD
+
. 

 

L’approche spectrophotométrique de la quantification de l’ammonium a été proposée comme 

méthode de référence ; elle consiste au suivie de l’absorbance du NADH à 340 nm. En effet la 
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diminution d’absorbance à cette longueur d’onde est proportionnelle au NADH oxydé et donc 

à l’urée présente. 

5.3.2 Réactif de dosage 

ABX Pentra Urea CP : Réactif de diagnostic pour le dosage quantitatif in vitro de 

l'urée/azote uréique dans le sérum, le plasma et l'urine par colorimétrie.  

Référence : A11A01641. 

Cette cassette de réactif contient le reagent1 (réactif 1) et le reagent 2 (réactif 2). 

5.3.3 Interférences 

 Hémoglobine : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 267 

μmol/L (460 mg/dl). 

 Triglycérides : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 7 mmol/L 

(612,5 mg/dl). 

 Bilirubine totale : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 380 

μmol/L (22,23 mg/dl). 

 Bilirubine directe : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 400 

μmol/L (23,40 mg/dl). 

5.3.4 Validation technique des résultats 

La fin de la phase analytique est marquée par la validation technique des résultats qui est 

effectuée par le personnel d’exécution (techniciens/biologistes) après vérification du bon 

déroulement du processus analytique et ce sous la responsabilité du biologiste médical et/ou 

du directeur du laboratoire. 

5.4 Phase post-analytique 

Les résultats obtenus sont soumis à une validation biologique par un professionnel de la santé 

habilité en prenant en compte le résumé clinique, les intervalles biologiques et les résultats de 

contrôle interne de qualité. 

Le compte rendu d’analyse comporte : 

- L’identification du laboratoire ; 

- Le service d’hospitalisation (pour les patients hospitalisés) ou la mention externe pour 

les demandes d’analyses de patients ambulatoires ; 

- L’identité univoque du patient l’âge, la date du prélèvement et d’édition du compte 

rendu, le numéro d’ordre ; 
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- La liste des examens et leurs résultats d’analyses en unités correspondantes (g/L pour 

l’Urémie) ; 

- Les intervalles de référence biologique (les résultats hors intervalle de référence 

biologique sont notés en gras) ; 

- L’identité et la signature de la personne ayant effectué la validation biologique des 

résultats ; 

- Cachet du laboratoire. 

Il est transféré au niveau des services (patients hospitalisés) ou directement remis aux patients 

(patients ambulatoires). 

5.5 Calibration 

5.5.1 Calibrant 

ABX Pentra Multical, Ref.(A11A01652) 

5.5.2 Stabilité de la calibration 

Le réactif est calibré à J0. La stabilité de la calibration est vérifiée en testant 2 échantillons de 

contrôle. La stabilité de la calibration est de 8 jours.  

Il est recommandé d'effectuer une nouvelle calibration après chaque changement de lots de 

réactifs ou lorsque les résultats du contrôle de qualité sont en dehors de l'intervalle établi. 

5.6 Contrôle 

5.6.1 Réactifs de contrôle 

 Pour le contrôle qualité interne sont utilisés : 

- ABX Pentra N Control, Ref. A11A01653 ; 
- ABX Pentra N MultiControl, Ref. 1300054414 ; 
- ABX Pentra P Control, Ref. A11A01654 ; 

- ABX Pentra P MultiControl, Ref, 1300054415. 

5.6.2 Fréquence des contrôles 

Chaque contrôle doit être testé quotidiennement et/ou après chaque calibration. La fréquence 

des contrôles et les intervalles de confiance doivent être adaptés aux exigences du laboratoire 

et aux directives spécifiques de votre pays. Pour tester des matériels de contrôle de qualité, 

vous devez suivre les directives fédérales, nationales et locales. Les résultats doivent être 

situés entre les limites de confiance définies. Chaque laboratoire établira la procédure à suivre 

si les résultats se situent en dehors des limites de confiance. 
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Abréviations 

 °C : degré celsius 

 CO3
2- 

: carbonates 

 GLDH : glutamate-deshydrogénase 

 g/mol : gramme par mole 

 h : heure 

 H2O : eau 

 kg/m
3 

: kilogramme par mètre cube  

 mg/dL : milligramme par décilitre  

 mmol/L : millimole par litre 

 NAD : nicotinamide-adénine-dinucléotide 

 NADH : nicotinamide adénine dinucléotide réduit 

 NH
4+ 

: ammoinium 

 nm: nanomètre 
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Procédure opératoire standardisée: CRÉATININÉMIE 

Méthode colorimétrique de JAFFÉ 

1 Objectif 

Cette procédure a pour but de décrire la phase pré-analytique et analytique de la créatinine. 

2  Domaine d’application 

Cette procédure est spécifique de la créatinine, paramètre biochimique. 

3 Définition 

La créatinine est le produit de dégradation de la créatine, elle-même synthétisée à partir 

d’acides aminés par réaction enzymatiques successives au niveau des reins et du foie. La 

créatine est stockée dans les muscles, et leur sert de réserve énergétique. L’utilisation de la 

créatine lors de l’effort musculaire produit des déchets dont la créatinine. 

La créatinine ainsi libérée se répartit dans les liquides biologiques principalement le sang puis 

est complètement filtrée par les reins et éliminée dans les urines 

4 Intervalles de référence 

 Hommes  

- 8 - 13 mg/L 

- 0,8 - 1,3 mg/dL 

- 71 - 115 μmol/L 

  Femmes 

- 6- 12 mg/L 

- 0,6 – 1,2 mg/dL 

- 53- 106 μmol/L 

5 Application 

5.1 Phase pré-analytique 

5.1.1 Prélèvement 

Le dosage peut être réalisé sur sérum ou plasma (anticoagulant: héparinate de lithium ou 

Éthylène-diamine-tétra-acétique EDTA). 

Le sérum doit être idéalement frais et limpide. 

5.1.2 Précaution 

Idéalement, le sang pour la mesure de la créatinine sérique devrait être obtenu à jeun. Il est 

recommandé de centrifuger et de séparer le culot globulaire du sérum/plasma le plus 

rapidement possible. 
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5.1.3 Conservation des échantillons 

La créatinine est stable 2 jours à température ambiante ou à 4°C après séparation. Elle est 

stable 3 mois à -20°C. 

5.2 Phase analytique 

5.2.1 Dosage 

Nous décrirons ci-après le dosage de la créatininémie par méthode colorimétrique de JAFFÉ 

et ce sur automate  HORIBA PENTRA 400. 

À un pH alcalin, la créatinine réagit avec le picrate pour former le complexe Janovsky. 

Le taux d'augmentation de l'absorbance à 510 nm dû à la formation du complexe créatinine-

picrate est directement proportionnel à la concentration de créatinine présente dans 

l'échantillon. 

Créatinine + Picrate alcalin                                         complexe créatinine-picrate 

 Caractérisation : colorimétrique ; 

 Suivi : cinétique ; 

 Détection : spectrophotométrique ; 

 Plage analytique : 12,2 à 1600 μmol/L, 0,14-18.08  mg/dL. L'intervalle de mesure est 

étendu à 4800 μmol/L (54,24 mg/dL) avec la post-dilution automatique. 

5.2.2 Réactif de dosage 

ABX Pentra Creatinine 120 CP : Réactif de diagnostic pour le dosage quantitatif in vitro de 

la créatinine dans le sérum, le plasma et l'urine par colorimétrie.  

Référence : A11A01933 

Cette cassette de réactif comporte : le reagent 1 (réactif 1 : R1) et reagent 2 (réactif 2 : R2) 

5.2.3 Interférences 

 Hémoglobine : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 261 

μmol/L (450 mg/dL) ; 

 Triglycérides : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 

triglycérides de 6,66 mmol/L(582,75 mg/dL). 

 Bilirubine totale : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 57 

μmol/L (3,3 mg/dL). 

 Bilirubine directe : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 50 

μmol/L (2,9 mg/dL) ; 
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 Glucose : pas d’interférences significative jusqu’à une concentration de 18,4 μmol/L 

(332 mg/dL) ; 

 Acide ascorbique : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 340 

μmol/L (5,98 mg/dL) ; 

 Protéines totales : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 34,2 

à149 g/L. 

5.2.4 Validation technique des résultats 

La fin de la phase analytique est marquée par la validation technique des résultats qui est 

effectuée par le personnel d’exécution (techniciens/biologistes) après vérification du bon 

déroulement du processus analytique et ce sous la responsabilité du biologiste médical et/ou 

du directeur du laboratoire. 

5.3 Phase post-analytique 

Les résultats obtenus sont soumis à une validation biologique par un professionnel de la santé 

habilité en prenant en compte le résumé clinique, les intervalles biologiques et les résultats de 

contrôle interne de qualité. 

Le compte rendu d’analyse comporte : 

- L’identification du laboratoire ; 

- Le service d’hospitalisation (pour les patients hospitalisés) ou la mention externe pour 

les demandes d’analyses de patients ambulatoires ; 

- L’identité univoque du patient l’âge, la date du prélèvement et d’édition du compte 

rendu, le numéro d’ordre ; 

- La liste des examens et leurs résultats d’analyses en unités correspondantes (mg/L 

pour la Créatininémie) ; 

- Les intervalles de référence biologique (les résultats hors intervalle de référence 

biologique sont notés en gras) ; 

- L’identité et la signature de la personne ayant effectué la validation biologique des 

résultats ; 

- Cachet du laboratoire. 

Il est transféré au niveau des services (patients hospitalisés) ou directement remis aux patients 

(patients ambulatoires). 
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5.4 Calibration 

5.4.1 Calibrant  

ABX Pentra MultiCal, Ref. A11A01652 

5.4.2 Stabilité de la calibration 

 Le réactif est calibré à J0. La stabilité de la calibration est vérifiée en testant 2 échantillons de 

contrôle. La stabilité de la calibration est de 1 jour. Il est recommandé d'effectuer une 

nouvelle calibration après chaque changement de lots de réactifs ou lorsque les résultats du 

contrôle de qualité sont en dehors de l'intervalle établi. 

5.5 Contrôle 

5.5.1 Réactifs de contrôle 

Pour le contrôle qualité interne (application sur sérum/plasma uniquement) sont utilisés : 

 ABX Pentra N Control, Réf. A11A01653  

 ABX Pentra N MultiControl Réf 130005441 

 ABX Pentra P Control, Réf. A11A01654 

 ABX Pentra P MultiControl Réf 1300054415 

5.5.2 Fréquence des contrôles 

Chaque contrôle doit être testé quotidiennement et/ou après chaque calibration. La fréquence 

des contrôles et les intervalles de confiance doivent être adaptés aux exigences du laboratoire 

et aux directives spécifiques de votre pays. Les résultats doivent être situés dans les limites de 

confiance définies. Chaque laboratoire établira la procédure à suivre si les résultats se situent 

en dehors des limites de confiance.  
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Abréviations 

 °C : Degré Celsius 

 mg/dL : milligramme par décilitre 

 mg/L : milligramme par litre 

 nm : nanomètre 

 O2 : Dioxygène 

 Ref : References 

 µmol/L : Micromole par litre.  
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Procédure opératoire standardisée: CRÉATININÉMIE 

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP 

1 Objectif 

Cette procédure a pour but de décrire la phase pré-analytique et analytique de la créatinine. 

2  Domaine d’application 

Cette procédure est spécifique de la créatinine, paramètre biochimique. 

3 Définition 

La créatinine est le produit de dégradation de la créatine, elle-même synthétisée à partir 

d’acides aminés par réaction enzymatiques successives au niveau des reins et du foie. La 

créatine est stockée dans les muscles, et leur sert de réserve énergétique. L’utilisation de la 

créatine lors de l’effort musculaire produit des déchets dont la créatinine. 

La créatinine ainsi libérée se répartit dans les liquides biologiques principalement le sang puis 

est complètement filtrée par les reins et éliminée dans les urines 

4 Intervalles de référence 

 Hommes 

- 6,2 - 11,0 mg/L 

- 0,62 - 1,10 mg/dL 

- 55 - 96 μmol/L 

  Femmes 

- 4,5 - 7,5 mg/L 

- 0,45 - 0,75 mg/dL 

- 40 - 66 μmol/L 

5 Application 

5.1 Phase pré-analytique 

5.1.1 Prélèvement 

Le dosage peut être réalisé sur sérum ou plasma (anticoagulant: héparinate de lithium ou 

éthylène-diamine-tétra-acétique EDTA). 

5.1.2 Précaution 

Idéalement, le sang pour la mesure de la créatinine sérique devrait être obtenu à jeun. Il est 

recommandé de centrifuger et de séparer le culot globulaire du sérum/plasma le plus 

rapidement possible. 

5.1.3 Conservation des échantillons 

La créatinine est stable 2 jours à température ambiante ou à 4°C après séparation. Elle est 

stable jusqu’à 3 mois à -20°C. 
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5.2 Phase analytique 

5.2.1 Dosage 

Nous décrirons ci-après le dosage de la créatininémie par méthode enzymatique à la 

Créatinine-amidohydrolase et ce sur automate  HORIBA PENTRA 400. 

Cette méthode enzymatique pour le dosage de la créatinine utilise une approche en plusieurs 

étapes se terminant par une réaction photométrique du point final. L'enzyme créatinine-

amidohydrolase est utilisée pour convertir la créatinine en créatine. 

La créatine est décomposée en sarcosine et urée par la créatine-amidinohydrolase. Les étapes 

enzymatiques suivantes avec la sarcosine-oxydase et la peroxydase produisent un chromogène 

coloré mesuré à 545 nm. 

 

 

 

 

 Caractérisation : enzymatique colorimétrique ; 

 Suivi : en point final ; 

 Détection : spectrophotométrique ; 

 Plage analytique : 10,0-1500,0 μmol/L (0,11 à 16,95 mg/dL), avec une post dilution 

automatique, il peut atteindre 4500 μmol/L (50,58 mg/dL). 

5.2.2 Réactif de dosage 

ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP : Réactif de diagnostic pour le dosage quantitatif in 

vitro de la créatinine dans le sérum, le plasma et l'urine par colorimétrie.  
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Référence : A11A01907. 

Cette cassette de réactif comporte : le reagent 1 (réactif 1 : R1) et reagent 2 (réactif 2 : R2) 

5.2.3 Interférences 

 Hémoglobine : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 290 

μmol/L (500 mg/dL) ; 

 Triglycérides : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 4,37 

mmol/L (382 mg/dL) ; 

 Bilirubine totale : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 468 

μmol/L (27,4 mg/dL) ; 

 Bilirubine directe : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 170 

μmol/L (9,9 mg/dL) ; 

 Acide ascorbique : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 340 

μmol/L (5,99 mg/dL) ; 

 N-acétylcystéine (NAC) : Pas d'interférence significative observée jusqu'à une 

concentration de 275 mg/L (27,5 mg/dL). 

 L-Dopa : Pas d'interférence significative observée jusqu'à une concentration de 4,50 

μmol/L (0,069 mg/dL). 

 Dobutamine : Pas d'interférence significative observée jusqu'à une concentration de 

3,38 μmol/L (0,102 mg/dL). 

 Immunoglobuline M (IgM) : Les échantillons présentant des concentrations élevées 

d’immunoglobuline M (IgM) ou les échantillons de patients souffrant d’une 

macroglobulinémie de Waldenström peuvent produire des résultats faussés. 

 Épinéphrine : Pas d'interférence significative observée jusqu'à une concentration de 

0,003 μmol/L. 

5.2.4 Validation technique des résultats 

La fin de la phase analytique est marquée par la validation technique des résultats qui est 

effectuée par le personnel d’exécution (techniciens/biologistes) après vérification du bon 

déroulement du processus analytique et ce sous la responsabilité du biologiste médical et/ou 

du directeur du laboratoire. 
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5.3 Phase post-analytique 

Les résultats obtenus sont soumis à une validation biologique par un professionnel de la santé 

habilité en prenant en compte le résumé clinique, les intervalles biologiques et les résultats de 

contrôle interne de qualité. 

Le compte rendu d’analyse comporte : 

- L’identification du laboratoire ; 

- Le service d’hospitalisation (pour les patients hospitalisés) ou la mention externe pour 

les demandes d’analyses de patients ambulatoires ; 

- L’identité univoque du patient l’âge, la date du prélèvement et d’édition du compte 

rendu, le numéro d’ordre ; 

- La liste des examens et leurs résultats d’analyses en unités correspondantes (mg/L 

pour la Créatininémie) ; 

- Les intervalles de référence biologique (les résultats hors intervalle de référence 

biologique sont notés en gras) ; 

- L’identité et la signature de la personne ayant effectué la validation biologique des 

résultats ; 

- Cachet du laboratoire. 

Il est transféré au niveau des services (patients hospitalisés) ou directement remis aux patients 

(patients ambulatoires). 

5.4 Calibration 

5.4.1 Calibrant  

ABX Pentra MultiCal, Ref. A11A01652 

5.4.2 Stabilité de la calibration 

 Le réactif est calibré à J0. La stabilité de la calibration est vérifiée en testant 2 échantillons de 

contrôle. La stabilité de la calibration est de 14 jours. Il est recommandé d'effectuer une 

nouvelle calibration après chaque changement de lots de réactifs ou lorsque les résultats du 

contrôle de qualité sont en dehors de l'intervalle établi. 

5.5 Contrôle 

5.5.1 Réactifs de contrôle 

Pour le contrôle qualité interne (application sur sérum/plasma uniquement) sont utilisés : 

- ABX Pentra N MultiControl, Ref. 1300054414 

- ABX Pentra P MultiControl, Ref 1300054415 
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5.5.2 Fréquence des contrôles 

Chaque contrôle doit être testé quotidiennement et/ou après chaque calibration. La fréquence 

des contrôles et les intervalles de confiance doivent être adaptés aux exigences du laboratoire 

et aux directives spécifiques de votre pays. Les résultats doivent être situés dans les limites de 

confiance définies. Chaque laboratoire établira la procédure à suivre si les résultats se situent 

en dehors des limites de confiance. 
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Abréviations 

 °C : Degré Celsius 

 ESPMT : N-éthyle-N-sulfopropyle-m-toluidine 

 HCHO : Méthanal 

 H2O : Eau 

 H2O2 : Peroxyde d’hydrogène 

 mg/dL : milligramme par décilitre 

 mg/L : milligramme par litre 

 nm : nanomètre 

 O2 : Dioxygène 

 Ref : Référence 

 µmol/L : Micromole par litre. 

  



 

 

 

CHU NEDIR Mohamed,  

Unité Belloua 

Laboratoire Central  

Unité de Biochimie 

 Page 160 sur 286 

Rédigée par : A.CHABANE / T.DJEFEL 

Approuvée par : Pr M.MAMOU 

Date : 31/08/2022 

Références bibliographiques 

- Durand G, Beaudeux J-L. Biochimie médicale: Marqueurs actuels et perspectives. 

Lavoisier; 2011. 643 p.  

- Rifai N, Horvath AR, Wittwer CT, Tietz NW, éditeurs. Tietz textbook of clinical 

chemistry and molecular diagnostics. Sixth edition. St. Louis, Missouri: Elsevier; 

2018. 1867 

- P.Bargnoux A-S, Boutten A, Cambillau M, Carlier M-C, Cavalier E, Cristol J-P, et al. 

Recommandations pour le choix et l’harmonisation des techniques de dosage de la 

créatinine. Ann Biol Clin (Paris). 1 févr 2011;69(1):9‑16. 

- FICHE TECHNIQUE ABX Pentra Enzymatic Creatinine CP Réf A11A01907. 

 

 

 

Réalisée par Vérifiée par Approuvée par 

A.CHABANE/T.DJEFEL Dr A.BELAICH Pr M.MAMOU 

 



 

 

ANNEXE V : Procédure 

opératoire standardisée 

de l’Ionogramme sanguin 



 

 

 

CHU NEDIR Mohamed,  

Unité Belloua 

Laboratoire Central  

Unité de Biochimie 

 Page 162 sur 286 

Rédigée par : A.CHABANE / T.DJEFEL 

Approuvée par : Pr M.MAMOU 

Date : 31/08/2022 

Procédure opératoire standardisée: IONOGRAMME  

(NATRÉMIE/KALIÉMIE) 

1 Objectif  

Cette procédure a pour but de décrire la phase pré-analytique et analytique du dosage de la 

natrémie et de la kaliémie. 

2 Domaine d’application  

Cette procédure est spécifique de la natrémie et de la kaliémie, paramètres biochimiques. 

3 Définition  

L’ionogramme sanguin consiste à doser les principaux électrolytes (ions) présents dans le 

sang plus précisément le plasma ou sérum à savoir : 

Les cations : sodium Na
+
, potassium K

+
, calcium Ca

2+
 et magnésium Mg

2+
. 

Les anions : bicarbonates HCO3
-
, chlore Cl

-
, phosphates, protéines. 

En pratique, il pourrait être réduit à la natrémie (dosage du sodium) et la kaliémie (dosage du 

potassium). 

3.1 Le sodium Na
+
 

Composant osmotique essentiellement extracellulaire, son rôle principal est la rétention 

hydrique, il a aussi un rôle dans la polarisation des membranes et est nécessaire pour le 

transport de plusieurs éléments. La baisse du taux de sodium plasmatique ou sérique est 

parfois due à des vomissements ou diarrhées prolongés, à une baisse de la réabsorption rénale 

ou à une rétention de liquide excessive. Une perte excessive de liquide, un apport en sodium 

élevé et une augmentation de la réabsorption rénale sont les causes principales de 

l'augmentation du sodium. 

3.2 Le potassium K
+
 

Cation majoritairement intracellulaire, a un rôle important dans la contraction musculaire et 

dans le métabolisme en activant certains enzymes.  

La baisse du taux de potassium est parfois due à un apport réduit en potassium dans 

l'alimentation ou à une perte excessive de potassium par l'organisme suite à des vomissements 

ou diarrhées prolongés ou à une augmentation de l'excrétion rénale. 
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Une perte de liquide excessive ou un choc, des brûlures graves, une acidocétose diabétique ou 

la rétention de potassium par les reins représentent les causes principales de l'augmentation du 

potassium. 

3.3 Intervalles de référence 

Natrémie Kaliémie 

136-145 mmol/L 

Sur sérum Sur plasma 

3,7-5,5 mmol/L 3,6-4,8 mmol/L 

4 Application  

4.1 Phase pré-analytique 

4.1.1 Préparation du patient 

De préférence à jeun (pas nécessaire), à tout moment. 

4.1.2 Prélèvement  

 Sang veineux au pli du coude (pose du garrot < 1 min), avec possibilité d’utilisation 

de sang artériel destiné à la gazométrie.  

 Le prélèvement se fait sur tube sec ou hépariné (héparinate de lithium ou 

ammonium), les anticoagulants comportant les ions à doser ainsi que les chélateurs 

sont prohibés  (héparinate de sodium, EDTA). 

Le sodium Na
+
 Le potassium K

+
 

Le sérum ou plasma peuvent être conservés 

à +4°C ou congelés. 

L’hémolyse n’a pas d’effet significatif sur la 

natrémie (sérique ou plasmatique). 

Éviter l’hémolyse (fuite du K
+
 intra-

érythrocytaire). 

L’utilisation du plasma est préféré au sérum 

pour le dosage du K
+ 

 car il est plus élevé 

dans ce dernier (dépend de la coagulation). 

La conservation de l’échantillon se fait à 

température ambiante (25°C). 

En cas de conservation du sang total à +4°C 

des valeurs faussement élevées du K
+
 

peuvent être observées. 

4.1.3 Prétraitement 

Les échantillons doivent être centrifugé le plus vite possible (pas plus d’une heure) afin 

d’éviter de fausser les résultats (surtout ceux du potassium qui dépendent fortement de 

l’hémolyse et de la glycolyse) 

Une ultracentrifugation pourrait être nécessaire pour les échantillons lipémiques. 

Après centrifugation les sérums/plasma obtenus peuvent être conservés une semaine à +4°C et 

plusieurs mois (jusqu’à 1 an) à  -20°C. 
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4.2 Phase analytique 

4.2.1 Dosage 

Nous décrirons ci-après le dosage de la Natrémie et de la Kaliémie par méthode 

potentiométrique directe au  électrodes sélectives d’ions (ISE) et ce sur automate  

HORIBA PENTRA 400. 

 Plage analytique 

Le sodium Na
+
: de 110 mmol/L à 200 mmol/L. 

Le potassium K
+
: de 1,4 à 10 mmol/L. 

Cette méthode repose sur la détermination du potentiel produit entre deux électrodes, l’une de 

mesure (indicatrice) et l’autre de référence (potentiel constant par rapport au changement dans 

l'échantillon) dans une cellule électrochimique. Cette mesure est ensuite transformée en 

concentration. 

Les électrodes indicatrices à membrane sélective EMS sont exclusivement sensibles aux 

modifications de concentration d’un des analytes présents dans la solution, ainsi l’électrode 

indicatrice ne laisse passer qu’un seul analyte. 

Dans le cas de la potentiométrie directe : les échantillons sont analysés sans dilution 

préalable, la concentration est donc mesurée par litre d’eau plasmatique. Le volume occupé 

par les protéines et lipoprotéines fait que les concentrations obtenues par cette méthode soient 

supérieures à celles obtenues par potentiométrie indirecte ou toute autre méthode.  

4.2.2 Réactifs de dosage (électrodes sélectives d’ions ISE)  

4.2.2.1 ABX Pentra Sodium-E  

Électrode sélective d'ions prévue pour la détermination quantitative du sodium dans le sérum, 

le plasma et l'urine sur le module ISE (ABX Pentra 400). 

Référence : A11A01738. 

4.2.2.2 ABX Pentra Potassium-E 

Électrode perméable aux ions destinée à la détermination quantitative du potassium dans du 

sérum, du plasma et de l’urine sur le module ISE (ABX Pentra 400). 

Référence : A11A01740 
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4.2.2.3 ABX Pentra référence-E 

Électrode perméable aux ions destinée à la détermination quantitative du sodium, du 

potassium et du chlorure sur le module ISE. 

Référence : A11A01741 

4.2.3 Interférences 

 Hémoglobine : Pas d'interférence significative jusqu'à une concentration de 1 

g/L. 

 Probenécide : Pas d'interférence significative observée jusqu'à une 

concentration de 1370 μmol/L. 

 Acide valproïque : Pas d'interférence significative observée jusqu'à une 

concentration de 303,6 μg/mL. 

4.2.4 Validation technique des résultats 

La fin de la phase analytique est marquée par la validation technique des résultats qui est 

effectuée par le personnel d’exécution (techniciens/biologistes) après vérification du bon 

déroulement du processus analytique et ce sous la responsabilité du biologiste médical et/ou 

du directeur du laboratoire. 

4.3 Phase post-analytique 

Les résultats obtenus sont soumis à une validation biologique par un professionnel de la santé 

habilité en prenant en compte le résumé clinique, les intervalles biologiques et les résultats de 

contrôle interne de qualité. 

Le compte rendu d’analyse comporte : 

- L’identification du laboratoire ; 

- Le service d’hospitalisation (pour les patients hospitalisés) ou la mention externe pour 

les demandes d’analyses de patients ambulatoires ; 

- L’identité univoque du patient l’âge, la date du prélèvement et d’édition du compte 

rendu, le numéro d’ordre ; 

- La liste des examens et leurs résultats d’analyses en unités correspondantes (mmol/L 

pour la Natrémie et la Kaliémie) ; 

- Les intervalles de référence biologique (les résultats hors intervalle de référence 

biologique sont notés en gras) ; 

- L’identité et la signature de la personne ayant effectué la validation biologique des 

résultats ; 
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- Cachet du laboratoire. 

Il est transféré au niveau des services (patients hospitalisés) ou directement remis aux patients 

(patients ambulatoires). 

4.4 Calibration 

4.4.1 Calibrant 

 ABX Pentra Standard 1 (A11A01717) ; 

 ABX Pentra Standard 2 (A11A01718) ; 

 ABX Pentra Reference 280 mL (A11A01901). 

4.4.2 Stabilité de la calibration 

Un étalonnage à un point s'effectue automatiquement toutes les 15 minutes. Un étalonnage à 

deux points s'effectue automatiquement toutes les 120 minutes. 

4.5 Contrôle 

4.5.1 Réactifs de contrôle 

Pour le contrôle qualité interne (application sur sérum/plasma uniquement) sont utilisés : 

 ABX Pentra N Control, Ref. A11A01653 ; 

 ABX Pentra N MultiControl, Ref. 1300054414 ; 

 ABX Pentra P Control, Ref. A11A01654 ; 

 ABX Pentra P MultiControl, Ref. 1300054415.  

4.5.2 Fréquence des contrôles 

Chaque contrôle doit être testé quotidiennement et/ou après chaque calibration.  

La fréquence des contrôles et les intervalles de confiance doivent être adaptés aux exigences 

du laboratoire et aux directives spécifiques de votre pays.  

Les résultats doivent être situés dans les limites de confiance définies. Chaque laboratoire 

établira la procédure à suivre si les résultats se situent en dehors des limites de confiance.  
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Abréviations 

 °C : degré Celsius 

 Ca
2+

 : calcium 

 Cl
-
 : chlore  

 EDTA : acide éthylène diamine tétra acétique 

 EMS : Électrodes indicatrices à membrane sélective 

 g/L : gramme par litre 

 HCO3
- 
: bicarbonates 

 K
+ 

: potassium 

 Mg
2+

 magnésium  

 mmol/L : millimole par litre 

 min : minute 

 Na
+ 

: sodium 

 μg/mL : microgramme par litre 

 μmol/L : micromole par litre. 
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Protocole opératoire  

Calibration sur automate HORIBA ABX Pentra 400 

ABX Pentra MultiCal 

A. Introduction  

ABX Pentra Multical est un calibrant lyophilisé à base de sérum humain destiné à la 

calibration des méthodes HORIBA Medical quantitatives, sur les analyseurs de biochimie 

HORIBA Medical. 

Ce document représente les étapes à suivre afin de réaliser une calibration avec ABX Pentra 

MultiCal sur HORIBA ABX Pentra 400. 

B. Méthodes/Paramètres pouvant être calibrés avec ABX Pentra MultiCal 

Le tableau suivant liste tous les paramètres pouvant être calibrés sur ABX P400 avec ABX 

Pentra MultiCal. 

Tableau I : Les des paramètres pouvant être calibré avec ABX Pentra MultiCal. 

Enzymes  Substrats 

ALP (IFCC) ALB (Bromocresol green) 

ALT (IFCC) TBIL (DCA) 

AMY (EPS-G7) DBIL (DCA) 

AST (IFCC) CA (AZ III) 

CK (IFCC/DGKC) CHOL (Chol.Esterase/Oxidase) 

GGT (SZAZ Carboxilated 

substrate) 

CREA (CREA3/CREA_RB)  

LDH (IFCC/DGKC) CREA ENZ 

LIP (Colorimetric) GluK (HK) 

 GluP (PAP) 

 IRON (Ferene) 

 LACT (Lactate 

oxidase/Peroxidase) 

 MG (Xylidyl Blue) 

 PHOS (Ammonium Molybdate 

UV) 

 TP (TP3) (Biuret) 

 TP (Biuret) 

 TRIG (PAP) 

 UREA (GLDH) 

 BUN (GLDH) 

 UA (Uricase/Peroxidase) 
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Etapes à suivre pour la réalisation d’une calibration sur HORIBA ABX 

P400 

5 Reconstitution du calibrant  

- Rincer le matériel à utiliser ; 

- Pipeter 3ml d’eau distillée ou désionisée (possibilité d’utiliser de l’eau pour 

préparation injectable disponible au laboratoire « eau PPI ») à l’aide d’une pipette 

appropriée (idéalement pipette jaugée de classe A) ; 

- Verser l’eau pipetée dans le flacon ABX Pentra MultiCal REF : A11A01652 ; 

 

- Laisser le flacon hermétiquement fermé à température ambiante pendant au moins 30 

minutes ; 

- Agiter doucement en évitant la formation de mousse (NE PAS SECOUER). 

NB : Reboucher les flacons hermétiquement immédiatement après reconstitution afin 

d’assurer la stabilité du calibrant. 

6 Aliquotage  

- Retirer le bouchon du flacon ; 

- A l’aide d’une micropipette transférer le volume requis dans des godets échantillon de 

calibrant (300 ul pour chaque godet) ; 

- Fermer les capuchons de chaque godet immédiatement après aliquotage ; 

NB : l’aliquotage peut se faire sur des micro-tubes (eppendorf) si les godets échantillons 

ne sont pas disponibles. 
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- Etiqueter les godets/micro-tubes après aliquotage en veillant à ce que l’étiquette 

comporte : l’identification du calibrant (ABX MultiCal) et la date de reconstitution. 

7 Conservation  

- Garder les aliquotes à utiliser sur place et congeler le reste pour une utilisation 

ultérieure ; 

- A savoir que les aliquotes se conservent soit : 

8 heures : entre 15°C et 25°C 

2 Jours : entre 2°C et 8°C (au réfrigérateur) 

2 semaines : entre -25°C et -15°C au congélateur (une seule congélation) 

8 Lancement de la calibration 

- Prendre un des godets échantillon ou micro-tubes prêt à être utilisé (si congelé : retirer 

le godet échantillon ou micro-tube et laisser décongeler à température ambiante) ; 

- Cliquer sur calibration et contrôle  

 

- Choisir calibration et vérifier la position du calibrant 

 

- Placer le godet échantillon sur le portoir et la position appropriés de l’appareil 
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NB : Au cas où l’aliquotage a été fait dans des micro-tubes, verser le contenu une fois 

décongelé à température ambiante dans un godet échantillon calibrant. 

- Cliquer sur retour (flèches) 

 

- Cliquer sur liste de travail 

 

- Choisir calibration 
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- Cliquer sur ajouter ; 

 

- Choisir les paramètres à calibrer ;  
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- Cliquer sur valider ; 

 

- Cliquer sur démarrer. 

 

- Cliquer deux fois sur retour 

 

9 Validation des résultats 

Certains résultats de calibration sont validés automatiquement par l’automate, afin de vérifier 

lesquels : 

- Appuyer sur analyse en cours et chercher MultiCal associé à la mention « validé » 

- OU :  

- Appuyer sur Résultats de validation 
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- Choisir calibration 

- Filtrer en sélectionnant : Actuel 

La validation des résultats de calibration non validés automatiquement doit se faire par une 

personne habilitée (ex : biologiste médicale), pour ce faire, soit : 

- Cliquer sur analyse en cours et chercher MultiCal associé à la mention  « à valider » 

- Double clique pour ouvrir ce dernier 

- Cliquer sur éditer 

 

- Dans la rubrique décision choisir « accepter » ou « supprimer »  

- Cliquer sur valider 

Ou : 

- Cliquer sur résultats de validation ; 

 

- Choisir calibration et Filtrer en sélectionnant « à valider » ; 
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- Double clique pour ouvrir le résultat à valider ; 

- Cliquer sur éditer ; 

 

-  Dans la rubrique décision choisir « accepter » ou «supprimer» ;  
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- Cliquer sur valider. 
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Procédure générale de contrôle interne de qualité 

1 Objet 

La procédure de CQI a pour objectif de contrôler l’étalonnage (calibration) et la fidélité des 

méthodes afin de valider les séries d’analyses. Elle a aussi pour but, après détection et 

interprétation des erreurs, la programmation des actions correctives et préventives (en 

analysant les tendances rétrospectives). 

Cette procédure décrit les différents éléments à prendre en compte pour la gestion du CQI 

ainsi que le mode opératoire détaillé pour sa réalisation. 

2 Champs d’application  

2.1 Analyseur 

HORIBA ABX Pentra 400. 

2.2 Lieux 

CHU NEDIR Mohamed, Unité Belloua, Laboratoire central, Unité de biochimie. 

2.3 Examens concernés  

Le tableau suivant liste tous les paramètres pouvant être contrôlés sur ABX P400 avec ABX 

Pentra N MultiControl et P Multi Control. 

Tableau I : Paramètres pouvant être contrôlés avec ABX Pentra N MultiControl et/ou P MultiControl 

Enzymes Substrats Protéines spécifiques 

ALP (IFCC) ALB (Bromocresol green) ALBT (TIA) 

ALT (IFCC) TBIL (DCA) APOA1 (TIA) 

AMY (EPS-G7) DBIL (DCA) APOB (TIA) 

AST (IFCC) CA (AZ III) ASO (Latex TIA) 

CK (IFCC/DGKC) CHLORIDE-E CRP (Latex TIA) 

CKMB (Immunology method) CHOL (Chol.Esterase/Oxidase) FERR (Latex TIA) 

GGT (SZAZ Carboxilated substrate) HDL (Accelerator Selective Detergent) HAPT (TIA) 

LDH (IFCC) (DGKC) LDL (Dtergent/Chol.Esterase/Oxidase) IGA (TIA) 

LIP (Colorimetric) CREA (CREA3/CREA4)/ CREA_RB/ 

CREARB2 

IGG (TIA) 

 CRENZ IGM (TIA) 

 GLUHK (Hexokinase)/ GLUP (PAP) KAPPA (TIA) 

 IRON (Ferene) LAMBDA (TIA) 

 LACT (Lactate oxidase/Peroxidase) OROSO (TIA) 

 MG (Xylidyl Blue) PREALB (TIA) 

 PHOS (Phosphomolybdate UV) TRSF (TIA) 

 POTASSIUM-E  

 SODIUM-E  
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 TP100 (Biuret)  

 TP (Biuret)  

 TRIG (PAP)  

 UREA (GLDH)  

 BUN (GLDH)  

 UA (Uricase/Peroxidase)  

Cette procédure sera axée sur les 5 paramètres suivants: Glycémie GLUHK (Hexokinase), 

Urémie UREA (GLDH), Créatininémie CREA (CREA3/CREA4), Natrémie SODIUM-E, 

Kaliémie POTASSIUM-E. 

3 Matériaux de contrôle 

3.1 Type 

ABX Pentra N MultiControl et ABX Pentra P MultiControl sont des sérums de contrôle 

pour le contrôle qualité des méthodes HORIBA Medical. Ils se présentent sous format 

lyophilisé et sont basé sur du sérum humain. 

Ils sont destinés à être utilisé dans le cadre du contrôle qualité pour la surveillance de 

l'exactitude et de la précision de méthodes HORIBA Medical, analyseurs de chimie clinique. 

3.2 Prétraitement 

3.2.1 Reconstitution 

- Rincer le matériel à utiliser ; 

- Pipeter 5ml d’eau distillée ou désionisée (possibilité d’utiliser de l’eau PPI) à l’aide 

d’une pipette appropriée (idéalement pipette jaugée de classe A) ; 

- Verser l’eau pipetée dans le flacon N MultiControl REF : 1300054414 et/ou P 

MultiControl REF : 1300054415 ;  
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- Laisser le flacon hermétiquement fermé à température ambiante pendant au moins 30 

minutes ; 

- Agiter le flacon en évitant la formation de mousse (ne pas secouer). 

3.2.2 Aliquotage 

- Retirer le bouchon du flacon ; 

- A l’aide d’une micropipette transférer le volume requis dans des godets échantillon 

(500 ul pour chaque godet) ; 

- Fermer les capuchons de chaque godet immédiatement après aliquotage ;  

NB : l’aliquotage peut se faire sur des micro-tubes (eppendorf) si les godets échantillons 

ne sont pas disponibles. 

- Etiqueter les godets/micro-tubes après aliquotage en veillant à ce que l’étiquette 

comporte l’identification du sérum de contrôle (N Control/P Control ou NC/PC) ainsi 

que la date de reconstitution. 

 

3.3 Conservation et stabilité 

- Une fois reconstitué, les sérums de contrôle doivent être traités comme des 

échantillons de patients ;  

- Garder les aliquotes à utiliser sur place et congeler le reste pour une utilisation 

ultérieure ; 

- A savoir que les aliquotes se conservent soit : 

12 heures : à 15 - 25°C (à température ambiante) ; 

5 jours : à 2 - 8°C (au réfrigérateur) ; 

28 jours : à -15°C - (-25) °C (congelés ; une seule congélation). 

3.4 Valeurs cibles et limites d’acceptabilité 

Le tableau ci-dessous représente les spécifications des sérums de contrôle N MultiControl 

(contrôle normal) et P MultiControl (contrôle pathologique). 
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Tableau II : Spécifications des sérums de contrôle interne de qualité. 

Paramètre unités 

Contrôle normal 

Lot n°20033 

Contrôle pathologique 

Lot n°21052 

Valeur cible 
Limites de 

confiance 
Valeur cible 

Limites de 

confiance 

Glycémie g/L 0,97 0,87-1,07 2,43 2,17-2,69 

Urémie g/L 0,37 0,33-0,40 1,15 1,03-1,27 

Créatininémie mg/L 11,0 9,0-13,0 36,1 32,5-39,7 

Natrémie mmol/L 122,0 114,0-130,0 149,0 137,0-161,0 

Kaliémie mmol/L 3,9 3,6-4,3 7,4 6,9-7,9 

3.5 Périodicité des dosages 

Chaque contrôle doit être testé quotidiennement et/ou après chaque calibration. Les résultats 

doivent être compris dans les limites de confiance définies. 

4 Logigramme du contrôle interne de qualité 

La SFBC propose ce logigramme pour la réalisation des CIQ : 
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Protocole opératoire  

Contrôle interne de qualité sur automate HORIBA ABX Pentra 400 

ABX Pentra MultiControl 

Introduction 

Ce document représente les étapes à suivre afin de réaliser des contrôles qualité interne avec 

ABX Pentra MultiControl (N et P) sur HORIBA ABX Pentra 400. 

Etapes à suivre pour la réalisation d’un contrôle sur HORIBA ABX P400 

Après reconstitution (voir 3.2.1) et aliquotage (voir 3.2.2), les contrôles doivent être lancés 

avant l’analyse des échantillons des patients et après chaque étalonnage. 

5 Mode opératoire de lancement des contrôles 

- Prendre un des godets échantillon ou micro-tubes prêt à être utilisé (si congelé : retirer 

le godet échantillon ou micro-tube et laisser décongeler à température ambiante) ; 

- Cliquer sur calibration et contrôle ; 

 

- Vérifier la position du contrôle ;  

 

- Placer le godet échantillon de contrôle sur le portoir approprié de l’appareil ; 
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NB : Dans le cas où l’aliquotage a été fait dans des micro-tubes, verser le contenu une fois 

décongelé à température ambiante dans un godet échantillon de contrôle. 

- Cliquer sur retour; (flèche) 

 

- Cliquer sur liste de travail ; 

 

- Choisir contrôle ; 
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- Cliquer sur ajouter ; 

 

- Sélectionner le contrôle souhaité (ex : N CONTROL NOUVEAU ou P CONTROL 

NOUVEAU ; N Control, P Control) ;  

 

- Choisir les paramètres à contrôler ; 

 

NB : choisir le nombre de réplications pour chaque test à l’aide des flèches indiquées sur 

la figure précédente (cliquer d’abord sur le paramètre concerné). Il est possible d’effectuer 

1 à 20 répliques (le nombre s’affiche à droite du paramètre entre crochets) 

- Cliquer sur valider ; 
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- Cliquer sur Démarrer. 

 

6 Validation des résultats 

- La validation des résultats du contrôle interne de qualité doit être faite  par des 

personnes habilitées ex : biologiste médical. Si les résultats du CQI sont dans les 

limites de confiance les contrôles sont alors validés. 

- Cliquer sur le bouton « Validation des résultats » dans le menu principal. 

 

- Choisir Contrôle et filtrer en cliquant sur « à valider » 

 

- Double clique sur le contrôle à valider 

- Cliquer sur éditer 
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- Dans la rubrique décision choisir « accepter » ou « supprimer » (un personnel 

habilité doit effectuer cette action !) 

 

- Cliquer sur valider 

 

- Les résultats doivent être archivés sous format électronique et papier. 

- Si les valeurs du CQI ne sont pas dans les limites de confiance, une correction 

s’impose, cette décision est de la responsabilité du personnel habilité (biologiste 

médical, responsable du CQ….etc.). 

7 Analyse des résultats du CQI 

Les résultats situés en dehors des intervalles de confiance témoignent de la présence de non-

conformités. Leur analyse, interprétation et exploitation doit se faire par l’équipe responsable 

du contrôle qualité du laboratoire. 

Les règles de Westgard sont utilisées pour l’interprétation des résultats du CQI. La figure 

suivante illustre les principales règles :  
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Plusieurs types d’erreurs existent : erreurs systématiques, grossières et aléatoires. 

Pour leur détection, le rapport (valeur observée/valeur cible) en pourcentage ainsi que le 

biais (valeur observée-valeur cible) en valeur absolue doivent être établis pour chaque 

échantillon de contrôle. 

Erreur systématique : les valeurs des différents contrôles internes de qualité présentent une 

différence de même signe et de même ordre et/ou de même grandeur. Ces erreurs peuvent être 

proportionnelles à la concentration »erreurs systématiques proportionnelles » (le rapport 

exprimé en pourcentage est du même ordre de grandeur), ou indépendantes de la 

concentration «erreurs systématiques constantes » (le biais exprimé en valeur absolue est du 

même ordre de grandeur) 

Erreur grossière et/ou aléatoire : le signe et la grandeur de l’écart entre un résultat et la 

valeur cible sont imprévisibles. Les résultats sont donc anormalement abaissés ou augmentés 

fortuitement. Les erreurs aléatoires résultent souvent d’un défaut de maintenance des 

automates, tandis que les erreurs grossières sont la conséquence d’inversion d’échantillons, 

défaut de conservation et de stabilité. 

L’utilisation des différentes règles de Westgard peut se faire comme suit : 
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8 Causes de non-conformités 

Les principales causes de non conformités sont : 

 Echantillons de contrôle : date de péremption, stabilité, erreur de lot, préparation 

(reconstitution, aliquotage…), conservation, contaminations…etc. 

 Réactif : date de péremption, préparation, stabilité, conservation, contaminations…etc. 

 Calibrants : conservation, date de péremption, contaminations, stabilité…etc. 

 Système de contrôle qualité : erreurs dans les valeurs cibles, limites d’acceptabilité, 

défaut de procédure… etc. 

 Automate : maintenances, mise en marche et fonctionnement (personnel qualifié), 

pannes, …etc. 

 Formation du personnel : personnel habilité, formation continue…etc. 

9 Actions correctives 

Les actions correctives sont programmées en fonction des erreurs observées. 

Erreurs systématiques constantes : il convient de procéder à la vérification de l’aspect des 

réactifs, leur date de péremption ainsi que des conditions opératoires. 
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Erreurs systématiques proportionnelles : la vérification des caractéristiques des étalons 

(stabilité, numéro de lot, titre attribué…etc.) ainsi que le réétalonnage de la technique 

représentent les premières actions correctives auxquelles doit procéder le responsable du CQ. 

Erreurs aléatoires : vérification de l’ensemble des étapes de la phase préanalytique et des 

maintenances de l’automate. 
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ANNEXE VIII : Résultats 

des tests de normalité 



 

 

Evaluation de la normalité des résultats du CQI et suppression des valeurs 

aberrantes  

 Vérification de la normalité des résultats du CQI de l’Urémie 

Tableau I : Résultats des différents tests statistiques d'évaluation de la normalité des 

valeurs de contrôle de l’Urémie sur deu  niveau . 

Shapiro-Wilk 
Anderson-

Darling 
Lilliefors Jarque-Bera 

Niveau 1 : Contrôle normal 

0,007 0,005 0,003 0,0005 p-value 

0,05 0,05 0,05 0,05 alpha "α" 

non conforme non conforme non conforme non conforme conclusion 

Niveau 2 : Contrôle pathologique 

< 0,0001 < 0,0001 0,008 < 0,0001 p-value 

0,05 0,05 0,05 0,05 alpha "α" 

non conforme non conforme non conforme non conforme conclusion 

 

 

Figure 1 : Graphe du test P-P plot  sur les valeurs de contrôle normal de l’Urémie (avant 

correction). 
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Figure 2 : Graphe du test Q-Q plot  sur les valeurs de contrôle normal de l’Urémie 

(avant correction). 

 

Figure 3 : Graphe du test P-P plot  sur les valeurs de contrôle pathologique de l’Urémie 

(avant correction). 
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Figure 4: Graphe du test Q-Q plot  sur les valeurs de contrôle pathologique de l’Urémie 

(avant correction) 

 Suppression des valeurs aberrantes (test de Dixon)  

Tableau II: Résultats des différents tests statistiques d'évaluation de la normalité des 

valeurs de contrôle de l’Urémie après correction sur deu  niveau  

Shapiro-Wilk 
Anderson-

Darling 
Lilliefors Jarque-Bera 

Niveau 1 : Contrôle normal après correction 

0,156 0,120 0,052 0,319 p-value 

0,05 0,05 0,05 0,05 alpha "α" 

conforme conforme conforme conforme conclusion 

Niveau 2 : Contrôle pathologique après correction 

0,057 0,109 0,120 0,045 p-value 

0,05 0,05 0,05 0,05 alpha "α" 

conforme conforme conforme non conforme conclusion 
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Figure 5 : Graphe du test P-P plot  sur les valeurs de contrôle normal de l’Urémie après 

correction 

 

Figure 6 : Graphe du test Q-Q plot  sur les valeurs de contrôle normal de l’Urémie après 

correction 
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Figure 7 : Graphe du test P-P plot  sur les valeurs de contrôle pathologique de l’Urémie 

après correction. 

 

Figure 8 : Graphe du test Q-Q plot  sur les valeurs de contrôle pathologique de l’Urémie 

après correction. 
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 Vérification de la normalité des résultats du CQI de la Créatininémie 

Tableau III : Résultats des différents tests statistiques d'évaluation de la normalité des 

valeurs de contrôle de la Créatininémie sur deux niveaux 

Shapiro-Wilk 
Anderson-

Darling 
Lilliefors Jarque-Bera 

Niveau 1 : Contrôle normal 

0,034 0,008 0,082 0,075 p-value 

0,05 0,05 0,05 0,05 alpha "α" 

non conforme non conforme conforme conforme conclusion 

Niveau 2 : Contrôle pathologique 

< 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 < 0,0001 p-value 

0,05 0,05 0,05 0,05 alpha "α" 

non conforme non conforme non conforme non conforme conclusion 

 

 

Figure 9 : Graphe du test P-P plot  sur les valeurs de contrôle normal de la 

Créatininémie. 
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Figure 10 : Graphe du test Q-Q plot  sur les valeurs de contrôle normal de la 

Créatininémie 

 

Figure 11 : Graphe du test P-P plot  sur les valeurs de contrôle pathologique de la 

Créatininémie (avant correction) 
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Figure 12 : Graphe du test Q-Q plot  sur les valeurs de contrôle pathologique de la 

Créatininémie (avant correction). 

 Suppression des valeurs aberrantes (test de Dixon) 

Tableau IV: Résultats des différents tests statistiques d'évaluation de la normalité des 

valeurs de contrôle pathologique de la créatininémie après correction. 

Shapiro-Wilk 
Anderson-

Darling 
Lilliefors Jarque-Bera 

Niveau 2 : Contrôle pathologique après correction 

0,334 0,224 0,258 0,277 p-value 

0,05 0,05 0,05 0,05 alpha "α" 

conforme conforme conforme conforme conclusion 
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Figure 13 : Graphe du test P-P plot  sur les valeurs de contrôle pathologique de la 

Créatininémie après correction 

  

Figure 14 : Graphe du test Q-Q plot  sur les valeurs de contrôle pathologique de la 

Créatininémie après correction 
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 Vérification de la normalité des résultats du CQI de la Natrémie 

Tableau V : Résultats des différents tests statistiques d'évaluation de la normalité des 

valeurs de contrôle de la natrémie sur deux niveaux 

Shapiro-Wilk 
Anderson-

Darling 
Lilliefors Jarque-Bera 

Niveau 1 : Contrôle normal 

0,02 0,003 0,004 0,244 p-value 

0,05 0,05 0,05 0,05 alpha "α" 

non conforme non conforme non conforme conforme conclusion 

Niveau 2 : Contrôle pathologique 

0,154 0,075 0,077 0,404 p-value 

0,05 0,05 0,05 0,05 alpha "α" 

conforme conforme conforme conforme conclusion 

 

 

Figure 15 : Graphe du test P-P plot  sur les valeurs de contrôle normal de la Natrémie. 
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Figure 16 : Graphe du test Q-Q plot  sur les valeurs de contrôle normal de la Natrémie. 

 

Figure 17: Graphe du test P-P plot  sur les valeurs de contrôle pathologique de la 

Natrémie. 
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Figure 18: Graphe du test Q-Q plot  sur les valeurs de contrôle pathologique de la 

Natrémie. 
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 Vérification de la normalité des résultats du CQI de la Kaliémie 

Tableau VI: Résultats des différents tests statistiques d'évaluation de la normalité des 

valeurs de contrôle de la Kaliémie sur deux niveaux. 

Shapiro-Wilk 
Anderson-

Darling 
Lilliefors Jarque-Bera 

Niveau 1 : Contrôle normal 

0,002 0,003 0,004 < 0,0001 p-value 

0,05 0,05 0,05 0,05 alpha "α" 

non conforme non conforme non conforme non conforme conclusion 

Niveau 2 : Contrôle pathologique 

0,127 0,076 0,040 0,423 p-value 

0,05 0,05 0,05 0,05 alpha "α" 

conforme conforme non conforme conforme conclusion 

 

 

Figure 19 : Graphe du test P-P plot  sur les valeurs de contrôle normal de la Kaliémie 

(avant correction) 
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Figure 20 : Graphe du test Q-Q plot  sur les valeurs de contrôle normal de la Kaliémie 

(avant correction) 

 

Figure 21 : Graphe du test P-P plot  sur les valeurs de contrôle pathologique de la 

Kaliémie. 
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Figure 22  : Graphe du test Q-Q plot  sur les valeurs de contrôle pathologique de la 

Kaliémie. 

 Suppression des valeurs aberrantes (test de Dixon) 

Tableau VII : Résultats des différents tests statistiques d'évaluation de la normalité des 

valeurs de contrôle normal de la Kaliémie 
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Shapiro-Wilk 
Anderson-

Darling 
Lilliefors Jarque-Bera 

Niveau 1 : Contrôle normal après correction 

0,043 0,010 0,010 0,86 p-value 

0,05 0,05 0,05 0,05 alpha "α" 

non conforme non conforme non conforme conforme conclusion 



 

 

 

Figure 23 : Graphe du test P-P plot  sur les valeurs de contrôle normal de la Kaliémie 

après correction. 

 

Figure 24: Graphe du test Q-Q plot  sur les valeurs de contrôle normal de la Kaliémie 

après correction. 
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ANNEXE IX : Limites 

d’acceptabilité proposées 

par la SFBC 



 

 



 

 

ANNEXE X : Fiches 

techniques HORIBA 

Pentra 400 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

Résumé 

La qualité des examens de biologie médicale est un impératif de santé publique et un critère 

majeur témoignant de l'efficience d’un système de santé. Les exigences de qualité et de 

compétence des LBM sont spécifiées par la norme ISO 15189. 

Dans ce cadre, nous avons effectué une évaluation de la conformité aux exigences de cette 

norme au niveau du laboratoire de biochimie du CHU TIZI OUZOU, unité de BELLOUA en 

s’aidant d’une grille d’autoévaluation. Nous avons par la suite procédé à la rédaction de 

procédures opératoires standardisées POS, à la vérification des méthodes analytiques et enfin 

à la réalisation de cartes de contrôle et leur interprétation.  

Les résultats obtenus ont révélé la présence d’écarts relatifs à la phase analytique, notamment 

en termes de fidélité. Ces derniers sont liés à la présence d’erreurs aléatoires et systématiques. 

De plus, nous avons établi une liste comportant des suggestions de mesures à mettre en œuvre 

qui permettront au laboratoire de se conformer aux exigences de la norme sus-cité. 

Mots clés : Accréditation, Certification, ISO 15189, LBM, Bilan biologique, contrôle qualité, 

vérification, validation, performance, POS. 

Abstract 

The quality of medical biology examinations is a public health imperative and a major 

criterion for the efficiency of a health system. The quality and competence requirements for 

medical laboratories are specified by the ISO 15189 standard. 

Within this framework, we carried out an evaluation of the conformity to the requirements of 

this standard at the biochemistry laboratory of the TIZI OUZOU hospital, unit of BELLOUA 

by using a grid of self-evaluation. We then proceeded to the drafting of standard operating 

procedures SOP, the verification of analytical methods and finally the realization of control 

charts.  

The results obtained revealed the presence of deviations relating to the analytical phase, in 

particular in terms of intermediate precision related to the presence of random and systematic 

errors. 

In addition, we have established a list of suggestions for measures to be implemented that will 

allow the laboratory to comply with the requirements of the standard mentioned above. 

Key words: Accreditation, Certification, ISO 15189, MBL, Biological exam, quality control, 

verification, validation, performance, SOP. 


